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RESUMEN
Durante estos u´ltimos 20 an˜os se han reportado de manera oficial 2477 incidentes
relacionados con materiales radiactivos. La implementacio´n de sistemas de deteccio´n
de materiales radiactivos en zonas como fronteras, puertos, aeropuertos, etc., ha sido
crucial para evitar consecuencias mayores. El detector de neutrones basado en 3He
ha sido el principal componente de estos sistemas, pero la creciente demanda de 3He
ha causado una escasez y un aumento de precio del mismo. Esto ha motivado a la
comunidad cient´ıfica a desarrollar una nueva generacio´n de detectores de neutrones.
En este trabajo se presenta una caracterizacio´n completa, basada en experimentos y
en simulaciones por Monte Carlo, de un conjunto de centelladores orga´nicos modernos
con capacidades de discriminacio´n n/γ. Se presentan nuevos resultados referentes a
la funcio´n de emisio´n de luz y a la eficiencia (para n y γ) del centellador EJ-309.
Este centellador acoplado a un PMT H8500C sirvio´ para ensamblar un prototipo de
espectro´metro n − γ porta´til. Se caracterizo´ el primer centellador orga´nico pla´stico
comercial (EJ-299-33) con capacidades de discriminacio´n n/γ. Se estudio´ la respuesta
del centellador orga´nico EJ-339A (4, 6 % de 10B) con la finalidad de discriminar entre γ,
neutrones ra´pidos y neutrones te´rmicos provenientes de una fuente de 252Cf blindada.
Finalmente, como otra alternativa, se exploro´ el uso del detector EJ-420 (basado en
ZnS(Ag)/ 6LiF ) para la deteccio´n de neutrones te´rmicos. El procesamiento de los datos
adquiridos con todos los detectores se realizo´ con una electro´nica nuclear moderna
CAEN basada en digitizers.
Palabras Clave: Centelladores Orga´nicos, Procesamiento Digital de Pulsos, Dis-
criminacio´n n/γ, Monte Carlo
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ABSTRACT
During the last 20 years 2477 incidents related with the smuggling of radioactive
materials have been reported to the IAEA. The implementation of systems for detection
of radioactive materials at borders, ports, airports, etc. is a critical issue to reduce
the contraband and prevent further consequences. The neutron detector based in
3He has been a common component in radiation portals, but the increasing demand
of 3He has caused its shortage with a very large cost increase. This situation has
motivated the scientific community to develop a new generation of neutron detectors
to replace the 3He-based systems. In this work is reported a complete characterization,
based on experiments and Monte Carlo simulations, of a set of modern organic liquid
scintillator detectors with n/γ discrimination capabilities. New results respect to the
light output function and the neutron and gamma efficiencies of the EJ-309 scintillator
are presented. The EJ-309 scintillator coupled to a PMT H8500C was used also in a
prototype of a compact and portable n/γ spectrometer. A complete study of the first
commercial plastic scintillator with n/γ discrimination capabilities (EJ-299-33) was
performed. The response of the EJ-339A scintillator (loaded with 4.6 % of 10B) was
studied in order to discriminate between gamma, fast neutron and thermal neutron
events coming from a shielded 252Cf source. Finally, as another alternative to the
standard 3He systems, the use of the EJ-420 scintillator (based on ZnS(Ag)/6Li) for
thermal neutron detection was tested. The pulse processing of all the detectors was
performed using modern CAEN nuclear electronics based in fast digitizers.
Keywords: Organic Scintillators, Digital Pulse Processing, n/γ Discrimination,
Monte Carlo
vi
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1INTRODUCCIO´N
Durante estos u´ltimos 20 an˜os se reportaron un total de 2477 incidentes en la Base de
Datos de Incidentes y Tra´fico de Materiales Radiactivos del Organismo Internacional
de Energ´ıa Ato´mica (IAEA Incident and Trafficking Database: Incidents of nuclear and
other radioactive material out of regulatory control). Estos incidentes consisten princi-
palmente en la posesio´n no autorizada, el uso en actividades criminales, la pe´rdida y el
robo de materiales nucleares y/o fuentes radiactivas. La informacio´n contenida en esta
base de datos refleja que inclusive en la actualidad los sistemas de control y de seguri-
dad en las instalaciones donde se trabaja con estos tipos de materiales son vulnerables
y deben ser fortalecidos. Un punto importante que se ha hecho notar en los datos reco-
pilados por la OIEA es que a medida que ha aumentado la implementacio´n de sistemas
de monitoreo y deteccio´n de materiales radiactivos en zonas como fronteras, puertos,
aeropuertos, entre otras, el nu´mero de incidentes reportados tambie´n ha incrementado.
Esto refleja la importancia del desarrollo y la implementacio´n de este tipo de sistemas
para evitar consecuencias mayores. Sin embargo, uno de los principales componentes
de estos sistemas es el contador proporcional basado en 3He, el cual es usado como
detector de neutrones principalmente para la deteccio´n de materiales nucleares. Sin
embargo, la creciente demanda de 3He, no so´lo para aplicaciones de seguridad nacional
sino para la industria (gas y petro´leo), medicina e investigacio´n ba´sica, ha causado una
escasez y un aumento de precio del mismo. Esto ha motivado a la comunidad cient´ıfica
a dirigir esfuerzos hacia el desarrollo de nuevos detectores de neutrones que puedan
sustituir a los detectores basados en 3He, sobre todo en las aplicaciones de seguridad
nacional que son las que ma´s demanda produce.
Desde hace ma´s de una de´cada el grupo de F´ısica Aplicada de la Universidad de
los Estudios de Padova comenzo´ a trabajar en una l´ınea de investigacio´n basada en
la aplicacio´n de las te´cnicas nucleares en el desarrollo de sistemas para la deteccio´n
de materiales il´ıcitos (explosivos y drogas) y materiales radiactivos. El grupo de F´ısi-
ca Nuclear de la Universidad Simo´n Bol´ıvar ha colaborado activamente con el grupo
de Padova en el fortalecimiento de dicha l´ınea, de hecho, dentro del marco de dicha
colaboracio´n se elaboro´ este trabajo de tesis.
Este trabajo tiene como objetivo general la caracterizacio´n completa, basada en
experimentos y en simulaciones por Monte Carlo, de un conjunto de centelladores
orga´nicos modernos (l´ıquidos y so´lidos) con capacidades de discriminacio´n n/γ. Todo
2esto con la finalidad de evaluar su posible implementacio´n en sistemas de deteccio´n de
neutrones y radiacio´n gamma, los cuales pueden ser usados tanto en el a´mbito de la
seguridad nacional como en las ciencias ba´sicas y aplicadas. Es importante mencionar
que en este trabajo el procesamiento de los datos ha sido realizado con electro´nica
moderna basada en digitizers.
Espec´ıficamente se realizo´ un estudio completo del centellador l´ıquido moderno EJ-
309, el cual posee propiedades favorables (no es to´xico ni inflamable y es biodegradable)
para trabajar en campo por sobre otros centelladores l´ıquidos con capacidades de dis-
criminacio´n n/γ (como el EJ-301 y sus equivalentes comerciales). Se realizaron tres
modelos ide´nticos, con GEANT4 9.6, MCNPX 2.7.0 y PENELOPE 2008, de la celda
de aluminio cil´ındrica de 2” x 2” que contiene al centellador EJ-309 principalmente
para determinar las curvas de eficiencia intr´ınseca para neutrones y fotones gamma.
Los modelos realizados con GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0 tambie´n sirvieron para es-
tudiar los efectos de las diferencias en las funciones de emisio´n de luz para protones en
la determinacio´n de la eficiencia intr´ınseca para neutrones. Finalmente, se estudio´ la
respuesta de un detector compacto, compuesto por el centellador EJ-309 acoplado a
un fotomultiplicador plano de mu´ltiples a´nodos H8500C, y se comparo´ su desempen˜o
con un detector similar asociado a un fotomultiplicador esta´ndar (linear-focused). Con
el detector compacto se ensamblo´ un instrumento porta´til, ligero, de bajo consumo de
energ´ıa y con capacidad para funcionar en zonas con campos magne´ticos moderados
(∼ 250 G) para hacer espectrometr´ıa de neutrones y gammas.
Se hizo una caracterizacio´n completa del primer centellador orga´nico pla´stico (so´li-
do) comercial con capacidades de discriminacio´n n/γ, el EJ-299-33, y se comparo´ su
desempen˜o con los centelladores l´ıquidos EJ-301 y EJ-309. A pesar de mostrar una
capacidad de discriminacio´n n/γ menor que la de los centelladores l´ıquidos menciona-
dos, sus dema´s caracter´ısticas perfilan a este centellador como un buen candidato para
aplicaciones en donde se requieran detectores de neutrones y gammas con volu´menes
activos grandes (por ejemplo en portales para deteccio´n de materiales radiactivos).
Se estudio´ la respuesta de un centellador orga´nico l´ıquido cargado con 4, 6 % de 10B,
EJ-339A, ante un campo de radiacio´n mixta (neutrones ra´pidos, neutrones te´rmicos
y fotones gamma). Se determino´ su capacidad de discriminacio´n entre neutrones ra´pi-
dos y fotones gamma, y adema´s, se estudio´ su respuesta a eventos correspondientes
a capturas neutro´nicas del 10B (neutrones te´rmicos). Con los resultados obtenidos se
propuso un me´todo para distinguir entre fuentes de fotones gamma de baja energ´ıa
(por ejemplo de 241Am) y una fuente de neutrones blindada con polietileno. Tambie´n
se realizo´ un modelo por Monte Carlo con GEANT4 9.6 de este detector con la finali-
dad de contribuir a la interpretacio´n de las mediciones y proponer as´ı un procedimiento
para estimar el espesor de un blindaje de polietileno aplicado a una fuente de 252Cf.
3Finalmente, se estudio´ la respuesta del detector EJ-420 como otra alternativa de
detector de neutrones te´rmicos. E´ste esta´ basado en un compuesto de litio (enriquecido
al 95 % con 6Li) disperso en una matriz de ZnS(Ag). Se optimizo´ la te´cnica de discrimi-
nacio´n por forma de pulsos, haciendo un procesamiento digital de los datos, para lograr
distinguir casi por completo los eventos correspondientes a neutrones te´rmicos de los
eventos gamma. Tambie´n se estudio´ la cinema´tica del decaimiento de la mole´cula de
ZnS(Ag) cuando es excitada por los productos de la reaccio´n de captura neutro´nica del
6Li. Se identificaron tres componentes de decaimiento y se determinaron sus tiempos
caracter´ısticos.
En lo que respecta al a´mbito local, este trabajo tiene gran importancia ya que ac-
tualmente, y durante el futuro pro´ximo, en el Laboratorio de F´ısica Nuclear de la
Universidad Simo´n Bol´ıvar se esta´n llevando a cabo una serie de proyectos de investi-
gacio´n los cuales requieren de especialistas en instrumentacio´n nuclear, detectores de
radiacio´n (para gamma y neutrones), modelizacio´n por Monte Carlo, entre otras a´reas.
Estos proyectos de investigacio´n involucran, entre otras cosas, el desarrollo de metodo-
log´ıas de procesamiento digital de pulsos para implementar un sistema anti-Compton
en un detector de HPGe tipo pozo, la implementacio´n de la te´cnica de discriminacio´n
α/β en medidas realizadas con centelladores l´ıquidos y el desarrollo de detectores de
neutrones y de radiacio´n gamma para el desarrollo de una herramienta de sondeo para
perfilaje estratigra´fico de pozos petroleros y aplicaciones en hidrogeolog´ıa.
4CAPI´TULO I
MOTIVACIO´N
1.1. Antecedentes
Desde hace ma´s de una de´cada el grupo de F´ısica Aplicada de la Universidad de los
Estudios de Padova (UNIPD) comenzo´ a trabajar en una l´ınea de investigacio´n basada
en la aplicacio´n de las te´cnicas nucleares en el desarrollo de sistemas para la deteccio´n
de materiales il´ıcitos (explosivos y drogas) y materiales radiactivos. El grupo de F´ısica
Nuclear de la Universidad Simo´n Bol´ıvar ha colaborado activamente con el grupo de
Padova en el fortalecimiento de dicha l´ınea.
Entre finales de los an˜os 1990’s y principios del nuevo siglo, el grupo de Padova
se dedico´ al desarrollo de sistemas de deteccio´n de minas terrestres antipersonales
[4–6]. Estos sistemas estaban compuestos principalmente por una fuente de neutrones
(252Cf o generadores D-T) y un detector de radiacio´n gamma (NaI(Tl) o CsI(Tl)).
Este u´ltimo era utilizado para medir los fotones gamma caracter´ısticos producidos por
las reacciones de captura o reacciones inela´sticas de los neutrones con los nu´cleos que
componen el material bajo estudio. El reconocimiento de las minas se logro´ a partir de
la alta concentracio´n de nitro´geno y de los valores espec´ıficos de las relaciones entre las
concentraciones elementales de C, N y O que exhiben este tipo de explosivos.
Entre los an˜os 2004 y 2008 este mismo grupo trabajo´, dentro del marco del proyecto
EURITRACK (EURopean Illicit TRAfficing Countermeasures Kit), en el desarrollo
de un sistema de inspeccio´n de contenedores de carga para la deteccio´n de materiales
il´ıcitos, tales como explosivos y drogas, basado en un generador de neutrones “etique-
tados” (Tagged Neutron Inspection System, TNIS). El generador de neutrones que se
desarrollo´ dentro del a´mbito de este proyecto produce neutrones monoenerge´ticos de
14 MeV a partir de reacciones D-T, los cuales son etiquetados detectando la part´ıcula
α (producida en la reaccio´n D + T −→ n + α) con un detector YAP:Ce sensible a la
posicio´n [2, 7]. Para determinar la composicio´n qu´ımica del material inspeccionado se
midieron los fotones gamma caracter´ısticos producidos por las reacciones de dispersio´n
inela´stica de los neutrones con los nu´cleos que componen dicho material [8]. Adema´s,
se realizaron simulaciones por Monte Carlo para estudiar los l´ımites de la te´cnica en
funcio´n de las propiedades del haz de neutrones, y adema´s, en funcio´n de los materia-
5les que se encuentran dentro del contenedor [9]. Finalmente se realizaron pruebas de
campo en el puerto de Rijeka- Croacia, las cuales demostraron satisfactoriamente la
funcionalidad del sistema desarrollado como un sistema de inspeccio´n complementario
a los equipos de rayos X [10].
Desde 2007 y hasta principios de 2013 el grupo de F´ısica Aplicada de la UNIPD desa-
rrollo´ un sistema basado en la transmisio´n simulta´nea de neutrones ra´pidos y fotones
gamma emitidos por una fuente de 252Cf para el ana´lisis no destructivo de materia-
les [11, 12]. La te´cnica permite determinar el nu´mero ato´mico promedio del material
bajo estudio, y adema´s, ofrece una excelente sensibilidad para elementos livianos (H,
C, N, O). Es por esta u´ltima razo´n que se propuso usar la te´cnica en la deteccio´n de
materiales orga´nicos peligrosos tales como explosivos [13]. En el an˜o 2009 se reportaron
resultados donde se utilizo´ exitosamente la transmisio´n de los fotones gamma emitidos
por una fuente de 252Cf para la identificacio´n de materiales [14], encontra´ndose mejores
resultados para elementos con Z grande.
En el an˜o 2012, Cester et. al. [15], publicaron un trabajo referido al estudio de la
deteccio´n e identificacio´n de fuentes de radiacio´n ionizante, materiales il´ıcitos (tales co-
mo explosivos y drogas) y materiales nucleares tales como Weapons Grade Plutonium
(WGPu), Highly Enriched Uranium (HEU), entre otros, por medio de un sistema de
inspeccio´n versa´til denominado SMANDRA (Sistema Mobile per Analisi Non Distrutti-
ve e RAdiometriche). Este sistema esta´ compuesto por dos unidades: una pasiva y otra
activa. La primera incluye un conjunto de detectores de radiacio´n gamma y neutrones
(NE-213, NaI(Tl), LaBr(Ce) y un tubo de 3He), una cadena de electro´nica nuclear
tipo VME basada en digitizers, bater´ıas y una computadora porta´til. La unidad activa
incluye un generador de neutrones basado en reacciones D-T. La unidad pasiva puede
ser usada en modo independiente para la deteccio´n e identificacio´n de materiales ra-
diactivos e incluso para la deteccio´n de 239Pu. Tambie´n, combinando ambas unidades,
se puede utilizar el sistema como un Tagged Neutron Inspection System para la detec-
cio´n de fuentes de uranio altamente enriquecido y materiales il´ıcitos como explosivos y
drogas.
Recientemente el grupo de F´ısica Aplicada de la UNIPD ha estado trabajando en el
desarrollo de un sistema de deteccio´n de materiales radiactivos (incluidos los materiales
especiales nucleares), ma´s compacto y mucho menos costoso que SMANDRA, basado
en centelladores orga´nicos l´ıquidos con capacidades de discriminacio´n n/γ. Esto con
la finalidad de desarrollar una tecnolog´ıa moderna con la capacidad de sustituir a
los detectores de neutrones basados en 3He en los sistemas utilizados actualmente en
aplicaciones de seguridad nacional. Es precisamente dentro de este proyecto donde se
enmarca esta tesis doctoral.
Los centelladores orga´nicos l´ıquidos han sido ampliamente usados en experimentos
6realizados en laboratorios de investigacio´n donde ha sido necesaria la deteccio´n de
neutrones ra´pidos (reacciones nucleares, coincidencias, mediciones de tiempo de vuelo,
entre otros). Hasta la actualidad el centellador l´ıquido con capacidad de discriminacio´n
n/γ ma´s usado es el conocido NE-213 (BC-501A y EJ-301 son los comerciales equi-
valentes que se encuentran en el mercado). Este detector ha sido usado en una gran
variedad de experimentos relacionados con la deteccio´n de neutrones ra´pidos [16–19],
es por esta razo´n que se han desarrollado una gran cantidad de metodolog´ıas experi-
mentales, teo´ricas y basadas en simulaciones por Monte Carlo para caracterizarlo. En
la literatura se encuentra una amplia variedad de trabajos relacionados con la carac-
terizacio´n de los centelladores orga´nicos, en particular se pueden mencionar algunos
relacionados con: la determinacio´n de la eficiencia intr´ınseca para neutrones [20, 21],
las mediciones de las funciones de respuesta para neutrones [22–24], la implementacio´n
de metodolog´ıas para realizar eficientemente la discriminacio´n n/γ [25–28], el uso de
co´digos basados en el me´todo de Monte Carlo [29–32], entre otros.
A pesar de ser ampliamente utilizado en laboratorios de investigacio´n, el centellador
NE-213 (y sus equivalentes comerciales) ha sido usado de manera muy reducida en
aplicaciones de campo debido a que e´ste es to´xico e inflamable. Desde el punto de vista
de la seguridad en el a´rea de trabajo estos son dos puntos desfavorables. Es por ello
que recientemente se han dirigido esfuerzos para desarrollar centelladores orga´nicos con
capacidades de discriminacio´n n/γ que presenten propiedades f´ısico-qu´ımicas favorables
para ser implementados en aplicaciones de campo. Eljen Technology ha desarrollado
recientemente un centellador l´ıquido (EJ-309) que presenta baja toxicidad, posee un
punto de ignicio´n alto (∼ 144 oC ) e incluso es biodegradable.
Ra´pidamente se observo´ que diversos grupos de investigacio´n comenzaron a estudiar
la posibilidad de usar este centellador en aplicaciones de seguridad nacional. Pozzi et.
al. (2009) [33] mostraron que a partir del ana´lisis de los espectros en emisio´n de luz
de neutrones y fotones gammas, medidos con un arreglo de 6 detectores EJ-309, se
pueden distinguir fa´cilmente muestras de o´xido de plutonio (PuO2) de una fuente de
252Cf. Lavietes et. al. (2010) [34] hicieron un conjunto de experimentos en el a´mbito
del desarrollo y la implementacio´n de nuevos sistemas de seguridad en plantas de
reprocesamiento y fabricacio´n de combustible nuclear. Estos investigadores obtuvieron
resultados satisfactorios acerca del desempen˜o de un detector EJ-309 en la deteccio´n
de neutrones y fotones gamma implementando la te´cnica de discriminacio´n por forma
de pulsos. Recientemente Pawe lczak et al. (2013) [35] estudiaron las capacidades de
discriminacio´n n/γ de un centellador EJ-309 contenido en una celda cil´ındrica de 4” de
dia´metro por 3” de espesor. En particular, en dicho trabajo se examino´ la distorsio´n de
la forma de los pulsos causada por la longitud del cable que conecta el a´nodo del PMT
con la electro´nica de procesamiento y su influencia sobre el para´metro de discriminacio´n
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usualmente se requieren cables largos, de por lo menos una decena de metros. Los
resultados presentados en [35] muestran que la figura de me´rito disminuye en 10 %
cuando se usan cables de 13, 7 m en comparacio´n a cuando se usan cables de 0, 6 m.
Esto ocurre siempre y cuando el ancho de las ventanas de integracio´n de los pulsos
sean optimizadas en cada caso.
Casi en paralelo aparecen en la literatura un conjunto de estudios acerca de la ca-
racterizacio´n del centellador EJ-309. Takada et al. (2011) [36] obtuvieron las funciones
que describen la emisio´n de luz producida por protones, deuterones y part´ıculas α en
un centellador EJ-309. Las dimensiones de la celda cil´ındrica usada para contener el
centellador fueron 121, 7 mm de dia´metro por 121, 7 mm de espesor. Las mediciones
se realizaron en el ciclotro´n del National Institute of Radiological Sciences (NIRS),
Japo´n y consistieron en hacer incidir un haz de protones, deuterones y part´ıculas α
(con energ´ıa cine´ticas ma´ximas de 70, 50 y 100 MeV respectivamente) sobre el volumen
del centellador. La curva obtenida para la emisio´n de luz producida por protones fue
utilizada para modelar (con MCNPX 2.6 ) la respuesta para neutrones de un detector ti-
po Phoswich compuesto por un centellador EJ-309 cubierto por un centellador pla´stico
EJ-299-13, este u´ltimo posee una constante de tiempo mucho ma´s grande que la del EJ-
309. Se midieron las respuestas del detector para neutrones producidos bombardeando
un blanco de litio con protones con energ´ıas entre 10− 80 MeV. Se encontro´ una bue-
na correspondencia entre los resultados experimentales y los simulados con MCNPX.
Enqvist et al. (2013) [37] midieron las funciones que describen la emisio´n de luz produ-
cida por protones en tres detectores EJ-309 cil´ındricos de diferentes dimensiones. Los
dia´metros de los detectores estudiados fueron 12, 7, 7, 6 y 7, 6 cm y sus espesores fueron
12, 7, 7, 6 y 5, 1 cm respectivamente. Las mediciones se realizaron con un espectro de
neutrones continuo producido por la reaccio´n 27Al(d, n) (Ed = 7, 44 MeV ). El ana´lisis
de las mediciones se hizo siguiendo el procedimiento propuesto por Kornilov et al. [24].
Los autores encontraron que, aunque las caracter´ısticas de los PMT’s son similares, las
funciones que describen la emisio´n de luz dependen de las dimensiones del detector. Es
preciso mencionar que las funciones de emisio´n de luz reportadas en [36, 37] obedecen
a la expresio´n exponencial presentada en la ec. 2.10 (con D = 1).
Con las funciones de emisio´n de luz reportadas en [37], Naeem et al. (2013) [38]
modelaron con GEANT4 9.5 y MCNPX-PoliMi 2.0 la respuesta para neutrones (mo-
noenerge´ticos y emitidos por una fuente de 252Cf ) de varios detectores EJ-309. Estos
investigadores encontraron una buena correspondencia entre las mediciones y las simu-
laciones realizadas con ambos co´digos.
Tal como se discute en [39] los detectores de neutrones utilizados en aplicaciones de
seguridad nacional deben ser capaces de detectar neutrones en una zona con un alto
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tes a pulsos apilados se confunden con eventos correspondientes a neutrones [40, 41].
Swiderski et al. (2011) [40], usando una electro´nica de procesamiento de pulsos analo´gi-
ca, mostraron que aunque se implemente un circuito para rechazar los pulsos apilados
es necesario blindar el detector con plomo y/o estan˜o (para atenuar el flujo de fotones
gamma sobre el detector) para lograr reducir considerablemente los eventos clasificados
erro´neamente como eventos de neutrones. Por otra parte Stevanato et al. (2012) [41],
haciendo uso de la adquisicio´n y procesamiento digital de los pulsos con un digitizer
CAEN V1720, disen˜aron un algoritmo para rechazar los pulsos apilados en los cen-
telladores EJ-301 y EJ-309. El algoritmo se implemento´ para identificar los eventos
de neutrones provenientes de una fuente de´bil de 252Cf en un ambiente con un fon-
do gamma alto (producido por una fuente de 137Cs). Los resultados obtenidos fueron
satisfactorios ya que los requerimientos exigidos por las normas internacionales fueron
cumplidos.
Los centelladores orga´nicos cargados con 10B han sido ampliamente usados en el
pasado, entre otras cosas, para hacer espectrometr´ıa de neutrones (usados en mo-
do capture-gated) [42] y para la deteccio´n de anti-neutrinos electro´nicos [43, 44], sin
embargo, desde hace algu´n tiempo este tipo de detectores ha despertado intere´s en la
caracterizacio´n de fuentes isoto´picas de neutrones debido a sus capacidades para detec-
tar simulta´neamente fotones gammas, neutrones ra´pidos y neutrones te´rmicos [45, 46]
implementando la discriminacio´n por forma de pulsos. Esta misma propiedad ha hecho
que sea considerado incluso para aplicaciones de seguridad nacional [47, 48].
Jastaniah et al. (2004) [49] desarrollaron algoritmos para implementar la discrimi-
nacio´n n/γ en diversos centelladores orga´nicos a partir del procesamiento digital de los
pulsos, adema´s, aplicaron esta te´cnica de ana´lisis para desarrollar un monitor de neu-
trones ra´pidos basado en los eventos “capture-gated” que se producen en un detector
BC-523A (cargado con 4, 41 % de 10B), el cual posee un volumen de 685 cm3. Estos
autores reportaron un tiempo caracter´ıstico de captura (τ) para este detector de (470
± 80) ns, el cual esta´ en excelente correspondencia con el modelo simple presentado
en la ec. 1.1, a partir del cual se evidencia que el tiempo de captura so´lo depende de:
la densidad de nu´cleos de 10B en el centellador (N10B), la seccio´n eficaz de la reaccio´n
10B(n, α)7Li para En = 0, 025 eV (σ ∼ 3870 b) y la rapidez de un neutro´n te´rmico
(v = 2, 2 x 105 cm/s). Finalmente, Jastaniah et al. (2004) reportaron que el τ de un
detector BC-523A ma´s pequen˜o (105 cm3) exhibe un valor muy similar al tiempo de
captura correspondiente al detector de mayor volumen (685 cm3). Este u´ltimo resulta-
do contrasta con lo publicado por Kamykowski (1990) [50] en donde se evidencia que
el tiempo de captura del detector pla´stico BC-454 (cargado con 5 % de boro natural,
es decir, 1 % de 10B) depende del volumen del detector, ma´s au´n, el valor de τ se va
9aproximando al valor predicho por el modelo simple (ec. 1.1) cuando el volumen del
detector va incrementando.
τ = [N10Bσv]
−1 (1.1)
Flaska et al. (2009) [3] presentaron una caracterizacio´n de la respuesta de un detector
BC-523A, y mostraron que los pulsos correspondientes a capturas neutro´nicas pueden
ser distinguidos fa´cilmente de los pulsos correspondientes a neutrones ra´pidos, haciendo
uso del procesamiento digital de los pulsos con la finalidad de implementar el me´todo
de discriminacio´n basado en la integracio´n de la carga. Sin embargo, los resultados
presentados en [3] muestran que en un gra´fico de la fraccio´n de luz retardada (para´metro
PSD) en funcio´n de la emisio´n total de luz de cada evento, los eventos correspondientes a
capturas neutro´nicas se ubican por encima de los eventos correspondientes a neutrones
ra´pidos (ver 4.44). Este resultado contrasta con lo observado por otros autores con
detectores iguales o de caracter´ısticas similares [44, 47, 49, 51]. Es por ello que uno de
los objetivos de esta tesis es caracterizar un centellador EJ-339A (cargado con 4,6 %
de 10B) para fijar posicio´n en este tema. Flaska et al. (2009) [3] tambien´ determinaron,
por medio de experimentos y simulaciones por Monte Carlo, el tiempo de captura del
detector BC-523A, obteniendo como resultados 973 ns y 703 ns respectivamente. Los
autores sostienen que la diferencia entre el valor predicho por el modelo simple (ec. 1.1)
y el medido experimentalmente se debe principalmente a los errores que se comenten
clasificando los eventos y al tiempo muerto del sistema de adquisicio´n.
Swiderski et al. (2010) [51] hicieron una comparacio´n de la respuesta de tres cen-
telladores orga´nicos cargados con diferentes cantidades de 10B : BC-523A2 (2 %), EJ-
339A2 (2, 5 %) y EJ-309B5 (4, 6 %). En dicho estudio el procesamiento de los datos
se realizo´ con electro´nica analo´gica. La discriminacio´n entre eventos de fotones gam-
ma, neutrones ra´pidos y capturas neutro´nicas se realizo´ utilizando el me´todo del zero-
crossing point. Se encontro´ que los centelladores con menor concentracio´n de 10B ex-
hiben mejores capacidades de discriminacio´n entre los eventos de captura neutro´nica
y el ruido. El pico de capturas neutro´nicas (en el espectro de emisio´n total de luz) se
observo´ a 60 keVee para los centelladores BC-523A2 (2 %) y EJ-339A2 (2, 5 %). Sin
embargo, los mejores resultados se obtuvieron con el detector EJ-309B5, en e´ste se ob-
servo´ el pico de capturas neutro´nicas en aproximadamente 100 keVee, esto permitio´ una
mejor discriminacio´n entre estos eventos y los correspondientes a neutrones ra´pidos y
fotones gamma. El centellador EJ-309B5 esta´ compuesto por l´ıquidos que poseen pro-
piedades favorables (no es inflamable) en comparacio´n a los otros, esto lo hace ideal
para usos comerciales en el a´mbito de la seguridad nacional. Finalmente, del estudio
realizado por Swiderski et al. (2010) [51] se obtuvo que el efecto de quenching de la
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emisio´n de luz producida por los eventos de captura neutro´nica se debe principalmente
a dos aspectos: la composicio´n de los l´ıquidos (relacio´n H:C ) y las caracter´ısticas del
compuesto que contiene boro.
Es bien conocido que los centelladores orga´nicos (l´ıquidos y pla´sticos) representan
una solucio´n eficaz y econo´mica a diversos problemas que involucran la deteccio´n de
neutrones. Sin embargo, casi todos los centelladores orga´nicos con capacidades de dis-
criminacio´n n/γ que se encuentran disponibles en el mercado son de estado l´ıquido,
adema´s, la mayor´ıa de e´stos poseen propiedades desfavorables (son to´xicos e infla-
mables) que hacen dif´ıcil su implementacio´n en aplicaciones de campo. Es por esto
que recientemente se han realizado esfuerzos para desarrollar centelladores orga´nicos
pla´sticos (de estado so´lido) con capacidades de discriminacio´n n/γ [52–54]. De hecho,
a principios de 2013 la empresa Eljen Technology introdujo por primera vez al mer-
cado un centellador pla´stico con capacidades de discriminacio´n n/γ (EJ-299-33). Las
ventajas que ofrecen estos centelladores pla´sticos sobre los l´ıquidos en lo que respecta a
los aspectos de seguridad son obvios, sin embargo, es necesario estudiar el desempen˜o
de estos centelladores pla´sticos (capacidad de discriminacio´n, eficiencia, entre otras) y
compararlo con el de los centelladores l´ıquidos con la finalidad de evaluar sus posibles
usos.
Pozzi et al. (2013) [55], utilizando procesamiento digital de pulsos, compararon las
capacidades de discriminacio´n n/γ entre un detector pla´stico EJ-299-33 y un centella-
dor l´ıquido EJ-309 (ambos con iguales dimensiones, 5, 08 cm de dia´metro por 5, 08 cm
de espesor). Los autores encontraron que el detector EJ-299-33 exhibe una discrimi-
nacio´n n/γ aceptable (FoM = 0, 9 para un umbral en emisio´n de luz de 120 keVee),
sin embargo, e´sta es inferior a la del centellador EJ-309. Adema´s, encontraron que la
eficiencia de conteo total para neutrones del detector EJ-299-33 es menor que la del
centellador EJ-309, esto se determino´ haciendo una comparacio´n directa entre los es-
pectros en tiempo de vuelo de los neutrones emitidos por una fuente de 252Cf medidos
con ambos detectores.
Nyibule et al. (2013) [56] determinaron las funciones de emisio´n de luz de un detector
EJ-299-33 (de 5 cm de dia´metro por 5 cm de espesor) correspondientes a un conjunto
de 11 iones con energ´ıas cine´ticas que arriban hasta 20 AMeV. Los iones corresponden
a iso´topos que van desde el 1H hasta 12C. Se evidenciaron los potenciales usos de este
centellador, tanto en ciencia como en ingenier´ıa, debido a las diferencias observadas en
la forma de los pulsos producidos por las diferentes part´ıculas. Adema´s, se remarco´ la
idea de usar este detector en situaciones donde sea necesaria la discriminacio´n n/γ
ya que se encontraron valores para la FoM iguales a 0, 76; 2, 0 y 2, 8 para umbrales
en emisio´n de luz iguales a 200, 500 y 900 keVee respectivamente. Finalmente, se
encontro´ que es dif´ıcil alcanzar una buena discriminacio´n entre iones ma´s pesados
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utilizando so´lo la respuesta del detector EJ-299-33.
Adema´s de los centelladores orga´nicos cargados con conversores de neutrones te´rmi-
cos (10B, 6Li, Gd), los detectores basados en la combinacio´n del centellador ZnS(Ag)
con el 6LiF han venido ofreciendo una solucio´n econo´mica y eficaz al problema de la
deteccio´n de neutrones te´rmicos en aplicaciones tales como: radiograf´ıas con neutro-
nes [57], dispersio´n de neutrones te´rmicos [58,59], deteccio´n de antineutrinos [60], entre
otras. Debido a la excelente respuesta que ofrece este tipo de dectector en presencia
de un fondo gamma intenso, en este trabajo se propone usarlo en la identificacio´n de
fuentes de neutrones blindadas. El conjunto de aplicaciones en las cuales se han podido
implementar estos detectores ha llevado a la comunidad cient´ıfica a realizar estudios
para caracterizar su respuesta. Por ejemplo, Wu et al. (2013) [59] estudiaron la respues-
ta de tres detectores comerciales, basados en ZnS(Ag)/ 6LiF, con diferentes relaciones
de masa entre el ZnS(Ag) y el 6LiF. Se encontro´ que el que exhibe mayor eficiencia de
deteccio´n es el que posee una relacio´n 3:1. Un estudio similar fue realizado por Kojima
et al. (2004) [57] quienes compararon la eficiencia entre un detector ZnS(Ag)/ 6LiF
y otros basados en ZnS(Ag)/ 10B2O3, encontrando un valor ma´s elevado en el primer
caso.
Conocer los tiempos de decaimiento de la mole´cula de ZnS(Ag), en particular cuando
es excitada por part´ıculas α, es importante por dos razones, permite describir de una
manera precisa la cinema´tica de recombinacio´n de la mole´cula y por otra parte permite
hacer un procesamiento adecuado de los pulsos de salida de los detectores de neutrones
basados en ZnS(Ag)/ 6LiF. En la actualidad las empresas que ofrecen comercialmente
este tipo de detector reportan que el tiempo de decaimiento de la componente ra´pida
esta´ entre 0, 2− 0, 25 µs. Informacio´n un poco ma´s detallada acerca de los tiempos de
decaimiento del centellador ZnS(Ag) cuando es excitado por part´ıculas α fue publicada
por Kraitor et al. (1969) [61], quienes reportaron tres componentes de decaimiento de
0, 032; 0, 2 y 2, 6 µs. Esta informacio´n se obtuvo para un detector en particular (K-430
Phosphor) ajustando una suma de exponenciales (ver ec. 4.7) al perfil temporal de los
pulsos de salida producidos por part´ıculas α emitidas por muestras de uranio natural.
Mikhailik et al. (2013) [62] estudiaron las propiedades luminiscentes y de centelleo de
un detector basado en ZnS(Ag)/ 6LiF cuando es excitado por fotones ultravioletas de
4, 1 eV y por part´ıculas α de 5, 5 MeV en un rango de temperaturas entre 7− 295 K.
Se observaron tres componentes de decaimiento, ma´s lentas que las reportadas en [61],
de aproximadamente 4, 17 y 100 µs. Se observo´ un efecto marginal de disminucio´n del
tiempo de decaimiento de la componente ma´s ra´pida a medida que disminuye de la
temperatura. No se observaron cambios importantes ni en el espectro de emisio´n ni en
las dema´s componentes de decaimiento en funcio´n de la temperatura.
Kubota et al. (2004) [63] cuantificaron y reportaron dos componentes de decaimien-
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to para el centellador ZnS(Ag)/ 6LiF utilizando los pulsos de salida producidos por
neutrones. Los autores definieron las componentes de decaimiento ra´pida y lenta como
el tiempo en el cual la intensidad de luminiscencia (integral del pulso) alcanza la mitad
de su valor total en dos ventanas de tiempo, desde 0 − 0, 4 µs (para la componente
ra´pida) y desde 0− 4 µs (para la componente lenta). Los valores reportados para cada
componente fueron 0, 223 y 1, 77 µs.
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1.2. Planteamiento y Justificacio´n del Problema
Entre 1993 y 2013 se reportaron un total de 2477 incidentes en la Base de Da-
tos de Incidentes y Tra´fico de Materiales Radiactivos del Organismo Internacional de
Energ´ıa Ato´mica (IAEA Incident and Trafficking Database: Incidents of nuclear and
other radioactive material out of regulatory control). De todos estos incidentes, 424
esta´n relacionados con posesio´n no autorizada de materiales nucleares (uranio, pluto-
nio, torio, etc.) y fuentes radiactivas (entre las ma´s comunes esta´n 192Ir, 137Cs y 241Am)
y su uso en actividades criminales. 663 incidentes esta´n relacionados con la pe´rdida o
robo tanto de materiales nucleares como de fuentes radiactivas, 1337 incidentes tienen
que ver con otros eventos como por ejemplo la recuperacio´n de fuentes huerfanas, pose-
sio´n no autorizada de materiales radiactivos, entre otros. El resto de incidentes no han
podido ser categorizados en ninguno de los tres grupos antes mencionados. La informa-
cio´n contenida en esta base de datos demuestra que actualmente persisten problemas
con el tra´fico il´ıcito, pe´rdidas, robos y eventos no autorizados relacionados con mate-
riales nucleares y fuentes radiactivas. Adema´s, esto indica que los sistemas de control
y de seguridad en las instalaciones donde se trabaja con estos tipos de materiales son
vulnerables y deben ser fortalecidos.
Un punto importante que se ha hecho notar en los datos reportados por el OIEA
es que a medida que ha aumentado la implementacio´n de sistemas de monitoreo y de-
teccio´n de materiales radiactivos en zonas como fronteras, puertos, aeropuertos, entre
otras, el nu´mero de incidentes reportados tambie´n ha incrementado. Lejos de ser una
mala noticia, esto refleja la importancia del desarrollo y la implementacio´n de este tipo
de sistemas para evitar consecuencias mayores. Sin embargo, en este punto surge otro
problema, ya que usualmente este tipo de sistemas esta´ constituido principalmente por
detectores de radiacio´n gamma y detectores de neutrones. Estos u´ltimos son suma-
mente importantes para la deteccio´n de materiales nucleares. Hasta hace pocos an˜os
el detector de neutrones comu´nmente usado en estos sistemas era el contador propor-
cional basado en 3He, sin embargo, la creciente demanda de este producto, no so´lo
para aplicaciones de seguridad nacional sino para industria, medicina e investigacio´n
ba´sica, ha causado una escasez y un aumento de precio del mismo. Para tener una idea,
GE Reuter Stokes (una de las grandes compan˜´ıas que producen los detectores basados
en 3He) estimo´ en 2009 que para los siguientes an˜os la demanda de 3He estar´ıa entre
40 − 70 mil litros/an˜o, mientras que la produccio´n ser´ıa entre 10 − 20 mil litros/an˜o.
Esto trajo como consecuencia que los precios de 3He se dispararan desde $100/litro a
$2000/litro. Todo esto ha motivado a la comunidad cient´ıfica a dirigir esfuerzos hacia
el desarrollo de nuevos detectores de neutrones que puedan sustituir a los detectores
basados en 3He, sobre todo en las aplicaciones de seguridad nacional que son las que
ma´s demanda produce. De hecho, Kouzes et al. (2010) [64] propusieron cuatro tipos
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de detectores de neutrones los cuales pueden sustituir a los detectores de 3He en los
sistemas que existen actualmente. Estos detectores son: 1) contadores proporcionales
basados en BF 3, 2) boron-lined neutron detectors, los cuales consisten en un compuesto
con boro depositado en la superficie interna de un tubo de metal que contiene un gas
inerte, 3) fibras de vidrio cargadas con litio y 4) fibras pla´sticas cubiertas con ZnS(Ag)/
6Li.
Por todo lo mencionado anteriormente se justifica la elaboracio´n de este trabajo, en
el cual se realizo´ la caracterizacio´n completa de un conjunto de centelladores orga´nicos
modernos (l´ıquidos y so´lidos) con capacidades de discriminacio´n n/γ, con la finalidad
de proponer un sistema compacto de deteccio´n de neutrones y fotones gamma com-
puesto por este tipo de detectores y por electro´nica nuclear basada en digitizers. El
instrumento ha sido concebido para aplicaciones de seguridad nacional (deteccio´n de
materiales nucleares y fuentes radiactivas), pero tambie´n puede ser usado en investiga-
cio´n y ciencias aplicadas.
En lo que respecta al a´mbito local, este trabajo tiene gran importancia ya que actual-
mente, y en el futuro cercano, en el Laboratorio de F´ısica Nuclear de la Universidad
Simo´n Bol´ıvar se esta´n llevando a cabo una serie de proyectos de investigacio´n los
cuales requieren de especialistas en instrumentacio´n nuclear, detectores de radiacio´n
(para gamma y neutrones), modelizacio´n por Monte Carlo, entre otras a´reas. Es de
hacer notar que este trabajo de tesis esta´ basado precisamente en las a´reas de intere´s
antes mencionadas. Estos proyectos de investigacio´n involucran, entre otras cosas, el
desarrollo de metodolog´ıas de procesamiento digital de pulsos para implementar un
sistema anti-Compton en un detector de HPGe tipo pozo que sera´ usado en estudios
de geocronolog´ıa [65, 66], la implementacio´n de la te´cnica de discriminacio´n α/β en
medidas realizadas con centelladores l´ıquidos para estudios de hidrogeolog´ıa y data-
cio´n por 14C [67], y finalmente, el desarrollo de detectores de neutrones y de radiacio´n
gamma para el desarrollo de una herramienta de sondeo para perfilaje estratigra´fico de
pozos petroleros y aplicaciones en hidrogeolog´ıa [68].
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CAPI´TULO II
MARCO TEO´RICO
2.1. Fundamentos de la Emisio´n de Luz en Centelladores Orga´nicos
En los centelladores orga´nicos el proceso de centelleo se relaciona con las transiciones
electro´nicas en la estructura de niveles de energ´ıa de una mole´cula simple, por esta
razo´n, e´ste es observado para una especie molecular dada independientemente de su
estado f´ısico (l´ıquido como parte de una solucio´n, so´lido policristalino, vapor, entre
otros). El caso opuesto se presenta en los centelladores inorga´nicos, por ejemplo el
ioduro de sodio NaI(T l), los cuales requieren de una estructura cristalina regular para
que el proceso de centelleo ocurra [1].
La mayor´ıa de los centelladores orga´nicos usados en la actualidad esta´n basados en
mole´culas con una estructura electro´nica tipo pi (pi-electron structure). Esta estructura
esta´ compuesta por dos conjuntos de estados, singletes (estados con spin igual a 0),
denotados como S0, S1, S2, ... y tripletes (estados con spin igual a 1), denotados como
T0, T1, T2, ... (ver Fig. 2.1). Para las mole´culas de intere´s, la diferencia en energ´ıa entre
los estados S0 y S1 tiene un valor aproximado entre 3 y 4 eV, mientras que la diferencia
en energ´ıa entre los estados singletes superiores normalmente es menor. Tambie´n, como
puede observarse en la Fig. 2.1, cada singlete esta´ subdividido en un subconjunto de
niveles (S01, S11, S20, ...) separados por un ancho en energ´ıa mucho ma´s fino (aproxima-
damente 0, 15 eV ). Estos niveles corresponden a estados vibracionales de la mole´cula.
S00 representa el estado vibracional ma´s bajo del estado base electro´nico, S0, de la
mole´cula. A temperatura ambiente (300 oK) la mayor´ıa de las mole´culas se encuentran
en el estado S00, ya que la diferencia en energ´ıa entre los estados vibracionales de la
mole´cula es mucho mayor que la energ´ıa de agitacio´n te´rmica (0, 025 eV ).
Cuando una part´ıcula cargada incide sobre el volumen del centellador, parte de
la energ´ıa cine´tica transferida por e´sta se invierte en la excitacio´n de las mole´culas
del centellador, pobla´ndose de esta manera los estados electro´nicos S1, S2, S3, ... Este
proceso es esquematizado en la Fig. 2.1 con las flechas que apuntan hacia arriba. Luego
de algunos picosegundos, todos los singletes superiores se desexcitan hacia el estado
S1 a trave´s de transiciones internas que no involucran la emisio´n de luz [1, 69]. Por lo
tanto, el efecto neto del proceso de excitacio´n de una de estas mole´culas es la poblacio´n
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del estado S10.
Figura 2.1. Esquema de niveles de energ´ıa de una mole´cula orga´nica con una estructura
electro´nica tipo pi. Las flechas indican las transiciones electro´nicas de intere´s para la
emisio´n de luz. No´tese que el nivel S10 es donde se acumulan los electrones participantes
en el proceso de excitacio´n-desexitacio´n. Figura adaptada de [1]
La componente principal de la emisio´n de luz (o centelleo) proviene de las transi-
ciones entre el estado S10 y alguno de los estados vibracionales del estado base, esta
componente se denomina fluorescencia (ver Fig. 2.1). Si denotamos con τ a la cons-
tante de decaimiento del estado S10, entonces la intensidad de luz emitida I(t), por
fluorescencia, en el instante de tiempo t obedece una ley exponencial del tipo:
I(t) = I0e
−t/τ (2.1)
Para la mayor´ıa de los centelladores orga´nicos τ es del orden de los nanosegundos
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[1], es por ello que, en este tipo de centelladores, la fluorescencia se conoce como la
componente ra´pida de la emisio´n total de luz. Debido a que la mayor´ıa de las emisiones
de fluorescencia son de menor energ´ıa que la energ´ıa mı´nima de excitacio´n (excepto
por la transicio´n S10 − S00), es comu´n considerar a los centelladores orga´nicos como
transparentes a su propia emisio´n.
Por otra parte, existen transiciones denominadas inter-system crossing las cuales son
las responsables de poblar los estados tripletes desde el estado S10 (ver Fig. 2.1). La
constante de tiempo caracter´ıstica del estado T1 (∼ 10−3 s) es mucho ma´s grande que τ .
La emisio´n de luz durante este proceso de desexcitacio´n es conocida como fosforescencia
(ver Fig. 2.1). Es de hacer notar que la energ´ıa (longitud de onda) de los fotones
emitidos en este proceso es menor (mayor) que la correspondiente de los emitidos en
la fluorescencia. Otro hecho interesante ocurre cuando mole´culas que se encuentran en
el estado T1 pasan por agitacio´n te´rmica o por interacciones bimoleculares al estado
S1 y luego decaen al estado base S0. En este caso, la luz emitida se conoce como
fluorescencia retardada. En la sec. 2.2 se profundizara´ en la importancia de la emisio´n
de luz retardada en la te´cnica de discriminacio´n de part´ıculas, la cual esta´ basada en el
ana´lisis de la forma de los pulsos de salida provenientes de los fotosensores acoplados
a centelladores orga´nicos.
Solamente una pequen˜a fraccio´n de la energ´ıa cine´tica depositada por una part´ıcula
cargada dentro del volumen del centellador es convertida en luz (energ´ıa fluorescente),
el resto es disipada principalmente en forma de vibracio´n local (calor). En ese sentido,
se define la eficiencia de centelleo como la fraccio´n de la energ´ıa cine´tica de la part´ıcula
incidente que se convierte en luz, fundamentalmente e´sta depende del tipo de cente-
llador, del tipo de part´ıcula y de la energ´ıa cine´tica con la que incide. Desde el punto
de vista pra´ctico, se desea que este para´metro sea tan grande como sea posible, sin
embargo, existen diversos mecanismos que conducen a una disminucio´n en la cantidad
de luz producida y registrada por el fotosensor que se acopla al centellador, entre e´stos
se pueden mencionar: 1) la luz puede ser atenuada en el volumen del detector, esto
ocurre en particular si el volumen del detector es grande. 2) las mole´culas excitadas
pueden relajarse por medio de mecanismos alternos los cuales no esta´n vinculados a
la emisio´n de luz (vibracio´n molecular, recombinacio´n, entre otros) y, 3) las part´ıculas
incidentes de rango corto pueden dan˜ar a las mole´culas del centellador (por ejemplo
protones energe´ticos, part´ıculas alfa e iones pesados), por lo que en este caso parte de
la energ´ıa cine´tica de la part´ıcula incidente no se estar´ıa invirtiendo en la excitacio´n de
las mole´culas del centellador. El efecto producido por estos mecanismos mencionados
anteriormente se asocian al te´rmino extincio´n o quenching. Por ejemplo, en la fabri-
cacio´n de centelladores orga´nicos l´ıquidos es importante eliminar las impurezas, tales
como el ox´ıgeno disuelto, ya que e´stas favorecen mecanismos alternos de desexcitacio´n.
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La emisio´n de luz causada por la interaccio´n de electrones con algunos centelladores
orga´nicos, tales como el antraceno y el estilbeno, muestra una correlacio´n lineal con la
energ´ıa cine´tica inicial de los electrones [1]. Mientras que, la emisio´n de luz causada
por la interaccio´n de part´ıculas cargadas pesadas, tales como protones y part´ıculas alfa,
tiene una dependencia no lineal con la energ´ıa cine´tica inicial de la part´ıcula. Adema´s,
a paridad de energ´ıa cine´tica, la cantidad de luz emitida por la excitacio´n causada por
electrones es siempre mayor que la causada por part´ıculas cargadas pesadas [1]. Debido
a la dependencia de la respuesta del centellador con el tipo de part´ıcula se utiliza el
te´rmino MeV electron equivalent (MeVee) para cuantificar la emisio´n de luz causada
por diferentes part´ıculas en un determinado centellador (con una cierta geometr´ıa).
Por definicio´n un electro´n con energ´ıa cine´tica igual a 1 MeV produce 1 MeVee de luz
(siempre y cuando deposite toda su energ´ıa cine´tica dentro del volumen del centellador).
Como primera aproximacio´n, en ausencia de quenching, se puede decir que la can-
tidad de luz (o energ´ıa fluorescente) emitida por unidad de longitud, dL
dx
, por un cen-
tellador orga´nico es proporcional a la pe´rdida de energ´ıa por unidad de longitud de la
part´ıcula incidente dE
dx
.
dL
dx
= S
dE
dx
(2.2)
En la ec. 2.2 S es una constante que corresponde a la eficiencia de centelleo.
Sin embargo, la relacio´n comu´nmente conocida y postulada por Birks [69], esta´ ba-
sada en la suposicio´n de que una alta densidad de ionizacio´n a lo largo de la trayectoria
de la part´ıcula causa dan˜os a las mole´culas del material, lo que trae como consecuencia
una disminucio´n en la eficiencia de centelleo, es decir, quenching. Entonces, suponiendo
que la densidad de mole´culas dan˜adas a lo largo de la trayectoria de la part´ıcula es
proporcional a la densidad de ionizacio´n
(
B dE
dx
)
(B es una constante de proporciona-
lidad), y que alguna fraccio´n k de la densidad de mole´culas dan˜adas correspondera´ al
quenching, la ecuacio´n 2.2 se modifica segu´n la expresio´n:
dL
dx
=
S dE
dx
1 + kB dE
dx
(2.3)
La ecuacio´n 2.3 es conocida como la fo´rmula de Birks [69].
Conviene estudiar a partir de la ecuacio´n 2.3 algunos casos particulares interesantes.
Por ejemplo, cuando un centellador l´ıquido es excitado por electrones (directamente
o por la interaccio´n de fotones gamma), dE
dx
es pequen˜o para valores suficientemente
grandes de E (por ejemplo para electrones con E = 1 MeV movie´ndose en agua con
ρ = 1 g/cm3, dE
dx
= 1, 862 MeV/cm), entonces, la fo´rmula de Birks predice la siguiente
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relacio´n:
(
dL
dx
)
e
= S
(
dE
dx
)
e
(2.4)
Por lo tanto, el incremento de emisio´n de luz por unidad de energ´ıa depositada en el
medio es constante
(
dL
dE
)
e
= S (2.5)
En este re´gimen la emisio´n de luz esta´ relacionada linealmente con la energ´ıa cine´tica
de los electrones incidentes.
L =
∫ E
0
dL
dE
dE = SE (2.6)
En el caso de las part´ıculas alfa, dE
dx
es muy grande, por ejemplo, para una part´ıcula
alfa de 1 MeV que se mueve en agua (ρ = 1 g/cm3) e´ste es igual a 2, 19 x 103 MeV/cm,
por lo tanto la ec. 2.3 predice que ocurre una saturacio´n a lo largo de la trayectoria de
la part´ıcula:
(
dL
dx
)
α
=
S
kB
(2.7)
El valor apropiado para kB puede ser determinado tomando la relacio´n entre la ec.
2.5 (emisio´n de luz causada por electrones por unidad de energ´ıa perdida a lo largo de
la trayectoria) y la ec. 2.7 (emisio´n de luz causada por part´ıculas alfa por unidad de
longitud):
kB =
(
dL
dE
)
e
/(
dL
dx
)
α
(2.8)
El para´metro kB, definido por la ecuacio´n 2.8, es frecuentemente usado para describir
las diferencias entre las emisiones de luz causadas por electrones y part´ıculas cargadas
pesadas con la misma energ´ıa cine´tica [1]. Este para´metro (kB) depende de la energ´ıa
cine´tica de las part´ıculas, es decir, no tiene un valor constante para todo el rango en
energ´ıa.
Con la finalidad de presentar diversos modelos para el comportamiento experimental
de la emisio´n de luz en los centelladores orga´nicos, algunos autores han propuesto
distintas fo´rmulas semiemp´ıricas [1]. Experimentalmente se mide la emisio´n de luz (en
MeVee) causada por una determinada part´ıcula (protones, part´ıculas alfa, entre otras)
20
en funcio´n de la energ´ıa cine´tica con la que e´sta incide sobre el centellador. La ec. 2.9
es una de las fo´rmulas semiemp´ıricas ma´s usadas en el caso de los protones. E´sta en
particular esta´ inspirada en la fo´rmula de Birks 2.3.
Lp = L0
E2p
Ep + L1
(2.9)
Donde Lp representa la emisio´n de luz (en MeVee) producida por la interaccio´n de
proto´n con energ´ıa cine´tica inicial Ep (en MeV)). L0 y L1 son para´metros de ajuste.
En trabajos recientes [24, 36, 37] se ha observado el uso de una fo´rmula de tipo expo-
nencial (ver ec. 2.10) para el ajuste de la funcio´n de emisio´n de luz para protones en
centelladores orga´nicos.
Lp = AEp −B
(
1− e−CEDp
)
(2.10)
Donde A, B, C y D son los para´metros de ajuste en este caso.
2.2. Discriminacio´n por Forma de Pulsos en Centelladores Orga´nicos
Como se menciono´ en la seccio´n 2.1 la emisio´n de luz en centelladores orga´nicos
esta´ compuesta principalmente por una componente ra´pida (fluorescencia) y una com-
ponente retardada (fluorescencia retardada). La componente ra´pida es la de mayor
intensidad, sin embargo, la fraccio´n de luz que aparece en la componente retardada
depende de la naturaleza de la part´ıcula que causo´ la excitacio´n [69]. Esta propiedad
se emplea para diferenciar part´ıculas de diferentes tipos (neutrones, gammas, iones
pesados, entre otras) que causen una emisio´n de luz de igual intensidad por parte del
centellador. Sobre este hecho esta´ basada la te´cnica de ana´lisis denominada Discrimi-
nacio´n por Forma de Pulsos. Esta te´cnica ha sido implementada en el desarrollo de
este trabajo para discriminar entre eventos de fotones gamma, neutrones ra´pidos y
neutrones te´rmicos.
Tal como fue mencionado en la sec. 2.1 la fraccio´n de luz retardada se origina a
partir de las mole´culas excitadas en el estado triplete T1 (ver Fig. 2.1) a lo largo de la
trayectoria de la part´ıcula ionizante. Interacciones entre dos de estas mole´culas exci-
tadas en el estado T1 (interacciones bimoleculares) traen como consecuencia que una
de ellas pase al estado S1 (que luego decae produciendo la fluorescencia retardada) y
que la otra vaya al estado base S0 [1]. Estas interacciones bimoleculares dependen del
cuadrado de la densidad de mole´culas en el estado T1 [1]. Por lo tanto, es claro que la
intensidad de la fluorescencia retardada (componente lenta de la emisio´n total de luz)
debe ser proporcional a la densidad de mole´culas excitadas en el estado triplete T1 a
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lo largo de la trayectoria de la part´ıcula, que a su vez es proporcional a la densidad de
mole´culas excitadas en el estado S1. Esto es as´ı ya que las mole´culas llegan al estado
T1 principalmente a trave´s del inter-system crossing desde el estado S1. Teniendo en
cuenta que la excitacio´n de las mole´culas hacia el estado S1 depende, entre otras cosas,
de la pe´rdida lineal de energ´ıa de la part´ıcula ionizante a lo largo de la trayectoria, dE
dx
,
entonces la intensidad de luz retardada que se observa es mayor para part´ıculas con
dE
dx
grande [1]. En la Fig. 4.49 se muestran dos pulsos t´ıpicos, extra´ıdos por ejemplo
del a´nodo de un fotomultiplicador acoplado a un centellador orga´nico, correspondien-
tes a eventos asociados con un neutro´n ra´pido (protones producidos por dispersiones
ela´sticas) y con un foto´n gamma (electrones producidos fundamentalmente por Efecto
Compton). Claramente se observa que la fraccio´n de luz retardada del evento asociado
a protones (neutro´n ra´pido) es mayor que la del evento asociado a electrones (foto´n
gamma).
Figura 2.2. Pulsos t´ıpicos correspondientes a eventos de neutrones ra´pidos y fotones
gammas en centelladores orga´nicos medidos a la salida del a´nodo de un fotomultipli-
cador acoplado a un centellador orga´nico
2.3. Figura de Me´rito (FoM)
Uno de los para´metros cuantitativos de gran importancia en la aplicacio´n de te´cnicas
de discriminacio´n por forma de pulsos es la Figura de Me´rito (FoM). En este caso,
la FoM se define como una medida de la capacidad de discriminacio´n del sistema
(centellador - electro´nica de procesamiento de pulsos) entre diferentes tipos de eventos
(por ejemplo entre neutrones y fotones gamma) dentro de una aplicacio´n determinada.
T´ıpicamente, cuando se implementa una te´cnica de discriminacio´n por forma de pulsos,
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el resultado de la medicio´n se expresa por medio de un histograma de un para´metro
de forma de los pulsos, que puede ser por ejemplo la fraccio´n de luz retardada, el
tiempo de subida de los pulsos, entre otros. En dicho histograma es posible identificar
distribuciones que corresponden a cada tipo de evento involucrado en la deteccio´n.
Por ejemplo, en la Fig. 2.3 se presenta un histograma idealizado de un para´metro de
forma, en el cual observan dos distribuciones gaussianas correspondientes a dos tipos
de eventos denotados como A y B.
Figura 2.3. Representacio´n de los para´metros de la Figura de Me´rito (FoM) en el
ana´lisis de discriminacio´n por forma de pulsos
De la Fig. 2.3 se deriva la ecuacio´n que comu´nmente se utiliza para determinar la
FoM y que sigue a continuacio´n [1]:
FoM =
X
WA +WB
=
XB −XA
WA +WB
(2.11)
Donde XA, XB, WA y WB son los centroides y los anchos a media altura de las
distribuciones correspondientes a cada tipo de evento (ver Fig. 2.3). El error asociado
a la FoM se determino´ siguiendo los procedimientos esta´ndares de propagacio´n de
errores (ver ecuacio´n 2.12).
∆(FoM)
FoM
=
(
(∆XB + ∆XA)
XB −XA
)
+
(
(∆WA + ∆WB)
WA +WB
)
(2.12)
donde ∆XA, ∆XB, ∆WA y ∆WB son los errores asociados a los centroides y a los an-
chos a media altura de las distribuciones correspondientes a cada tipo de evento. Estos
valores se determinan aplicando un ajuste gaussiano a cada una de las distribuciones.
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En este trabajo se implemento´ la te´cnica de discriminacio´n por forma de pulsos uti-
lizando como para´metro de forma de los pulsos la fraccio´n de luz retardada. E´sta se
determina haciendo la diferencia entre dos integrales del pulso. Una de ellas corres-
ponde a la emisio´n total de luz (integral total) y la otra corresponde u´nicamente a la
componente ra´pida (integral parcial). En la seccio´n 3.4.3 se explica con mayor detalle
el procedimiento que se utilizo´ para implementar dicha te´cnica en este trabajo de tesis.
2.4. Eficiencia de Deteccio´n para Neutrones y Fotones Gamma en Cente-
lladores Orga´nicos
En un detector (activo) de radiacio´n se produce un pulso ele´ctrico por cada part´ıcula
o cuanto de radiacio´n que interactu´a en su volumen activo. En el caso de los neutrones
y fotones gamma (part´ıculas neutras) la transferencia de energ´ıa en estas interaccio-
nes debe ser importante para que se lleve a cabo el proceso de deteccio´n eficazmente.
Adema´s, teniendo en cuenta que los neutrones y fotones gamma pueden viajar distan-
cias relativamente grandes entre interacciones, conviene definir dos para´metros cuanti-
tativos relacionados con la eficiencia de deteccio´n de estas part´ıculas. Estos para´metros
permitira´n relacionar el nu´mero de pulsos medidos con el nu´mero de part´ıculas emi-
tidas por la fuente y con el nu´mero de part´ıculas que inciden sobre el detector. Se
definen la Eficiencia Total, tot, y la Eficiencia Intr´ınseca, int, de un detector para una
determinada part´ıcula (neutrones o fotones gamma) como:
tot =
Nu´mero de pulsos medidos
Nu´mero de part´ıculas emitidas por la fuente
(2.13)
int =
Nu´mero de pulsos medidos
Nu´mero de part´ıculas que incidieron sobre el detector
(2.14)
Para un tipo de part´ıcula determinado tot y int dependen fundamentalmente de la
energ´ıa cine´tica de la part´ıcula incidente y de las propiedades del detector (composicio´n,
densidad, entre otros). Sin embargo, a diferencia de la eficiencia intr´ınseca, la cual es
independiente del factor geome´trico [1], tot depende de los detalles de la geometr´ıa de
medicio´n (por ejemplo: distancia entre la fuente y el detector, geometr´ıa de la fuente,
entre otros). Es por esta u´ltima razo´n que la eficiencia intr´ınseca es utilizada para
caracterizar y comparar el desempen˜o de detectores.
Para una fuente iso´tropa, los dos tipos de eficiencias de deteccio´n se relacionan segu´n
la expresio´n: tot = int(Ω/4pi), donde Ω es el a´ngulo so´lido del detector visto desde la
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posicio´n de la fuente.
Debido a que este tipo de detectores esta´ compuesto principalmente por elementos
qu´ımicos con nu´mero ato´mico bajo (H y C ) y a que su densidad es aproximadamente
0, 9 g/cm3, existe una probabilidad muy baja de que los fotones gammas sean absorbi-
dos completamente en un volumen pequen˜o (como por ejemplo un cilindro de 51 mm
de espesor por 51 mm de dia´metro). En lugar de e´sto, la respuesta de estos detectores
corresponde a la distribucio´n Compton de los electrones que reculan dentro del volu-
men del detector [1]. Esta distribucio´n es la que predice la fo´rmula de la seccio´n eficaz
de Klein-Nishina (ver ec. 2.15).
dσ
dT
=
pir2e
mec2α2
(
2 +
s2
α2(1− s)2 +
s
(1− s)
(
s− 2
α
))
(2.15)
Donde T es la energ´ıa cine´tica del electro´n que recula, re = 2, 818 x 10
−15 m es
el radio cla´sico del electro´n, mec
2 = 511 keV es la energ´ıa en reposo del electro´n,
α = hν/mec
2, s = T/hν y hν es la energ´ıa del foto´n incidente.
En el caso de que los fotones gamma incidentes sean monoenerge´ticos la distribucio´n
Compton luce, en teor´ıa, como se muestra en la Fig. 2.4a (sin tomar en cuenta las
dispersiones mu´ltiples), por lo tanto, se define la Eficiencia de Conteo Intr´ınseca para
Fotones Gamma (para una energ´ıa incidente determinada) como aquel valor que toma
en cuenta la suma de todos los conteos registrados por el detector, es decir, el a´rea bajo
la curva de la Fig. 2.4a. En ocasiones, es comu´n considerar u´nicamente los conteos que
esta´n por encima de cierto umbral en energ´ıa, esto se hace con el propo´sito de filtrar la
respuesta de eventos no deseados (ruido, entre otros). En este caso se debe especificar
cua´l es el umbral en energ´ıa con el que se esta´ reportando la Eficiencia de Conteo
Intr´ınseca para Fotones Gamma.
El caso de los neutrones es similar al de los fotones gamma ya que la respuesta de los
centelladores orga´nicos a causa de la interaccio´n de neutrones monoenerge´ticos obedece
a una distribucio´n continua. En este caso la respuesta depende de la distribucio´n en
energ´ıa de los protones que reculan, e´stos son producidos fundamentalmente por las
dispersiones ela´sticas de los neutrones con los nu´cleos de los a´tomos de hidro´geno pre-
sentes en el centellador. Usando argumentos de Meca´nica Cla´sica y teniendo en cuenta
que: las masas del neutro´n y del proto´n son aproximadamente iguales, se inciden neu-
trones monoenerge´ticos y que el proto´n se encuentra en reposo antes de la interaccio´n,
la distribucio´n en energ´ıa de los protones que reculan es continua y equiprobable, y
adema´s, se extiende desde energ´ıas cercanas a cero hasta una energ´ıa que corresponde
aproximadamente a la energ´ıa del neutro´n incidente. Entonces, la Eficiencia de Con-
teo Intr´ınseca para Neutrones (para una energ´ıa incidente determinada) es aquella que
toma en cuenta la suma de todos los conteos registrados por el detector por encima de
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cierto umbral en emisio´n de luz, que por supuesto debe ser especificado en las unidades
correspondientes (por ejemplo MeVee).
En la pra´ctica, para el caso de los neutrones, la respuesta de estos detectores difiere
considerablemente de los aspectos teo´ricos simples mencionados anteriormente. Algunas
de las principales causas son: la emisio´n de luz no es lineal con la energ´ıa cine´tica de los
iones pesados (protones, part´ıculas alfa, entre otros), algunos eventos corresponden a
dispersiones mu´ltiples, pueden haber interacciones (dispersiones ela´sticas, inela´sticas,
entre otras) con otros nu´cleos mayoritarios presentes en el centellador (por ejemplo el
carbono) y la resolucio´n en energ´ıa finita del detector.
2.5. Resolucio´n en Energ´ıa y Calibracio´n de los Centelladores Orga´nicos
La calibracio´n de los centelladores orga´nicos y la determinacio´n de su resolucio´n en
energ´ıa son dos aspectos que esta´n estrechamente ligados y que han sido materia de
estudio en el pasado [1,70] debido a las caracter´ısticas especiales de estos detectores. Es
conocido que la emisio´n de luz depende de la part´ıcula incidente (electro´n, proto´n, alfa,
entre otras), y que adema´s, e´sta es lineal para electrones so´lo con energ´ıas cine´ticas
entre 40 keV y 1, 6 MeV [71]. Como ya se menciono´ en la seccio´n 2.4, la respuesta
de este tipo de detector a causa de la interaccio´n de fotones gamma obedece a la
distribucio´n Compton de los electrones que reculan por las interacciones Compton
que ocurren dentro del volumen del detector, por lo tanto, dada la energ´ıa del foto´n
gamma incidente, entonces la energ´ıa del borde Compton es conocida con certeza [1].
Sin embargo, la resolucio´n en energ´ıa del centellador hace que la posicio´n del ma´ximo
de la distribucio´n Compton se desplaze hacia energ´ıas ma´s bajas. Uno de los me´todos
para determinar dicho desplazamiento ha sido desarrollado usando simulaciones por
Monte Carlo [70], sin embargo, en este trabajo se empleo´ un me´todo ma´s simple, el
cual fue desarrollado por Stevanato et al. [71], y que consiste en:
Hacer una medicio´n con alta estad´ıstica de la emisio´n de luz producida por una
fuente de 22Na (Eγ,1 = 511 keV y Eγ,2 = 1275 keV ).
Construir un conjunto de distribuciones Compton teo´ricas (con la fo´rmula de
Klein-Nishina, ec. 2.15) para Eγ,1 y Eγ,2 con diferentes aproximaciones gaussianas
(aplicadas a cada canal), es decir, con diferentes valores para σ. En la Fig. 2.4
se muestra el efecto que produce la aproximacio´n gaussiana sobre la distribucio´n
Compton de Klein-Nishina para Eγ,1 usando distintos valores para σ. La ecuacio´n
utilizada para hacer la aproximacio´n gaussiana es de la forma bien conocida:
yG(x) =
A
σ
√
2pi
e
(E−Ec)2
2σ2 (2.16)
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Figura 2.4. Distribuciones Compton teo´ricas correspondientes a fotones incidentes de
511 keV, (a) sin aplicar el suavizado gaussiano y aplica´ndolo con distintos valores de
σ. (b) σ = 5 keV, (c) σ = 10 keV, (d) σ = 15 keV y (e) σ = 25 keV
Determinar el valor de σ que mejor reproduce la distribucio´n experimental ha-
ciendo un ana´lisis por χ2.
Al encontrar los mejores ajustes para las respuestas experimentales de Eγ,1 y Eγ,2,
quedan determinadas las posiciones (en energ´ıa) de los nuevos ma´ximos de ambas
distribuciones Compton y por ende dos puntos de referencia con los cuales se puede
calibrar en energ´ıa el detector. Este me´todo ha sido implementado en un detector de
HPGe y la calibracio´n obtenida coincidio´, dentro de las incertidumbres asociadas, a la
calibracio´n esta´ndar (usando los picos de ma´xima absorcio´n) [71].
El valor encontrado para σ es una buena medida de la resolucio´n en energ´ıa del detec-
tor. Stevanato et al. [71] encontraron una buena correspondencia entre sus resultados
y los presentados por Dietze y Klein (1982) [72], quienes usaron un me´todo basado en
el ajuste lineal de la zona decreciente del espectro (por encima del borde Compton)
para estimar la resolucio´n del detector. El me´todo usado en este trabajo ofrece una
incertidumbre del 10 % en la determinacio´n de sigma σ [71].
2.6. Aspectos Fundamentales en la Medicio´n de Tiempos en Centelladores
En un gran nu´mero de aplicaciones el instante de tiempo en el cual un cuanto de
radiacio´n interacciona con el volumen del detector es de particular intere´s. La exactitud
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con la cual esta informacio´n puede ser obtenida depende de las propiedades del detector
y del tipo de electro´nica que se use para procesar la sen˜al. Los mejores resultados son
obtenidos con “detectores ra´pidos”, es decir, aquellos donde el pulso de voltaje se
conforma en el menor tiempo posible. En el caso de detectores con igual tiempo de
conformacio´n del pulso, aquellos donde se genera el mayor nu´mero de portadores de
carga por pulso muestran mejores propiedades temporales [1]. Otro factor que influye en
las caracter´ısticas temporales de un sistema (detector-electro´nica) es el rango dina´mico
de los pulsos (relacio´n entre amplitud ma´xima y mı´nima). Si la amplitud de los pulsos
se distribuye en un rango amplio, entonces se perdera´ exactitud en situaciones que
involucren mediciones de tiempos.
La operacio´n fundamental en la medicio´n del tiempo de ocurrencia de un evento en
el detector consiste en la generacio´n de un pulso lo´gico a partir del pulso de salida del
detector (por ejemplo, del a´nodo de un PMT). T´ıpicamente se asocia el instante de
tiempo en el cual inicia a conformarse el pulso lo´gico al tiempo de ocurrencia del evento
en el detector. Sin embargo, existen diversos factores que introducen cierto grado de
incertidumbre en este tipo de medicio´n, e´stos pueden ser divididos en dos categor´ıas
en funcio´n del rango dina´mico de los pulsos: “time jitter” (si la amplitud de los pulsos
es constante) y “amplitude walk” (si la amplitud de los pulsos esta´ distribuida en un
rango amplio).
Las principales fuentes de “time jitter” son debidas a las fluctuaciones aleatorias de
amplitud y forma de los pulsos alrededor de un valor, causadas por ejemplo por el ruido
electro´nico, por la naturaleza discreta de la sen˜al ele´ctrica generada en el detector, entre
otras. Mientras que, las fuentes de “amplitude walk” son producidas por las diferencias
en forma y amplitud de los pulsos, debidas a las caracter´ısticas del evento en s´ı (tipo
de part´ıcula que interacciono´, energ´ıa depositada, entre otras).
Existen diversos me´todos para generar el pulso lo´gico que lleva la informacio´n del
tiempo de ocurrencia de un evento en el detector, algunos de e´stos son: “leading edge
triggering”, “crossover timing” y “constant fraction timing” [1]. Aunque los dos prime-
ros me´todos suelen arrojar buenos resultados bajo determinadas condiciones, el tercer
me´todo es el ma´s usado en el caso de los centelladores orga´nicos por las ventajas que
ofrece en lo que respecta a minimizar las fuentes de incertidumbre. Este me´todo con-
siste en generar un pulso lo´gico un tiempo fijo despue´s que el pulso de entrada (igual
al pulso de salida de un PMT) ha alcanzado una fraccio´n constante de su amplitud.
Este instante de tiempo es independiente de la amplitud del pulso de entrada siempre
y cuando la forma de e´stos, en la regio´n de subida, sea constante (tal como es el caso
de los centelladores orga´nicos). La unidad de electro´nica nuclear que implementa este
me´todo se denomina constant fraction discriminator (CFD).
Los pasos requeridos para llevar a cabo la determinacio´n del tiempo de ocurrencia
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de un evento a trave´s del me´todo “constant fraction timing” se muestran en la Fig. 2.5.
En esta figura “V ” representa so´lo la parte anterior del pulso de entrada al CFD, “fV ”
es la misma sen˜al de antes multiplicada por una fraccio´n constante “f” (f es siempre
menor que 1), “−V (t− td)” representa la sen˜al V invertida y retrasada un tiempo td.
f y td son para´metros que deben ser ajustados por el operador. Finalmente, el instante
de tiempo en el cual el pulso de entrada ha alcanzado una fraccio´n constante de su
amplitud coincide con el instante de tiempo en el cual la sen˜al “fV − V (t− td)” pasa
por cero voltios (es decir cruza la abscisa en la Fig. 2.5).
Figura 2.5. Forma del pulso en cada paso del me´todo “constant fraction timing”. Para
mayor claridad so´lo se muestra la parte anterior del pulso
2.6.1. Resolucio´n Temporal
Antes de hablar de resolucio´n temporal conviene mencionar algunos aspectos fun-
damentales en la medicio´n de intervalos de tiempos. El “time to amplitude converter
(TAC)” es una unidad de electro´nica nuclear que produce un pulso de salida con una
amplitud proporcional al intervalo de tiempo entre los instantes de llegada de dos pul-
sos de entrada denominados “start” y “stop”. El histograma de la amplitud de los
pulsos de salida de un TAC se denomina espectro temporal. En la pra´ctica e´ste puede
ser construido enviando el pulso de salida del TAC a un analizador multicanal (MCA).
Un ejemplo simple en el cual se obtiene un espectro temporal consiste en colocar una
fuente radiactiva (capaz de emitir por lo menos dos cuantos de radiacio´n detectables
por cada desintegracio´n, es decir, en coincidencia) entre dos detectores independientes.
Los pulsos de salida de cada detector son enviados a dos CFD (independientes). Luego
de retrasar los pulsos de salida de uno de los dos CFD, aquellos que no fueron retrasados
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se usan como “start” mientras que los del otro detector se usan como “stop” en un
TAC. Finalmente los pulsos de salida del TAC son enviados a un MCA. En la Fig. 2.6
se presenta un esquema de lo explicado anteriormente y el espectro temporal t´ıpico que
se obtiene en un experimento de este tipo.
Figura 2.6. (Arriba) Esquema simple para el estudio de la resolucio´n temporal de un
sistema de detectores. (Abajo) Espectro temporal t´ıpico
Una fraccio´n de los cuantos de radiacio´n que emite la fuente radiactiva en coinci-
dencia verdadera sera´n detectados simulta´neamente en ambos detectores. Este tipo
de eventos produce en el espectro temporal lo que se conoce como el pico de coinci-
dencias. Es de hacer notar que si no se retrasa uno de los dos pulsos provenientes de
los detectores entonces el pico de coincidencias se ubicar´ıa alrededor del cero y por lo
tanto so´lo se observar´ıa la mitad de la distribucio´n. El efecto de retrasar el pulso que
se usa como stop en el TAC es desplazar el pico de coincidencias hacia la derecha del
espectro temporal con la finalidad de observarlo completamente. Una vez sustra´ıdo el
fondo, el ancho a media altura (FWHM) del pico de coincidencias es una medida de la
incertidumbre total que tiene el sistema para la medicio´n de tiempos, este para´metro
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es usualmente conocido como la resolucio´n temporal del sistema. Si los detectores y
la electro´nica nuclear de procesamiento de pulsos son similares entonces las fuentes de
error deben ser sime´tricas, y por lo tanto el pico de coincidencias debe ser sime´trico.
Otra caracter´ıstica presente en el espectro temporal de la Fig. 2.6 es el fondo continuo
de coincidencias aleatorias sobre el cual se ubica el pico de coincidencias. Este fondo
es producido fundamentalmente por aquellos cuantos de radiacio´n que se detectan
en uno de los detectores y que para los cuales: o no existen cuantos de radiacio´n
coincidentes provenientes de la fuente (radiacio´n de fondo, entre otros) o simplemente
e´stos no se detectan en el detector opuesto. Debido a que este tipo de eventos se
producen de manera aleatoria, el intervalo de tiempo que transcurre entre la llegada de
los pulsos de start y stop (que no corresponden a una coincidencia verdadera) puede
ser cualquier valor dentro del rango temporal del TAC. Ma´s au´n, si las tasas de conteo
en los detectores son pequen˜as comparadas con el inverso del rango temporal del TAC,
la distribucio´n de coincidencias aleatorias es uniforme, tal como se muestra en la Fig.
2.6 [1].
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CAPI´TULO III
MATERIALES Y ME´TODOS
3.1. Centelladores Orga´nicos
Los detectores de radiacio´n utilizados en este trabajo fueron fabricados por la em-
presa Eljen Technology, Texas, USA. Los l´ıquidos orga´nicos EJ-301 y EJ-309 poseen
propiedades que permiten discriminar entre eventos de neutrones ra´pidos y radiacio´n
gamma. El l´ıquido EJ-301 es ide´ntico al NE-213, frecuentemente usado desde su des-
cubrimiento hasta la actualidad [16,22,25,27,73]. El EJ-309 es un nuevo tipo de cente-
llador l´ıquido que posee propiedades qu´ımicas favorables para trabajar en condiciones
adversas, entre las cuales resaltan su baja toxicidad y su alto punto de ignicio´n. En la
Tabla 3.1 se presentan las caracter´ısticas ma´s importantes de cada centellador.
Tabla 3.1. Caracter´ısticas f´ısico-qu´ımicas de los centelladores l´ıquidos EJ-309 y EJ-301
Centellador L´ıquido EJ-309 EJ-301
Emisio´n de luz ( % Antraceno) 75 % 78 %
λ de emisio´n ma´xima (nm) 424 425
Tiempo de decaimiento, componente ra´pida (ns) ∼3,5 3,2
Densidad (g/cm3) 0,959 0,874
I´ndice de refraccio´n 1,57 1,505
Punto de ignicio´n (oC) 144 26
Relacio´n ato´mica H:C 1,25 1,212
Un tercer tipo de centellador l´ıquido seleccionado para ser caracterizado en este estu-
dio es el EJ-339A. Su principal caracter´ıstica es que esta´ cargado con 4, 6 % (en masa)
de 10B. Este l´ıquido, adema´s de poseer propiedades para discriminar entre eventos
de neutrones ra´pidos y radiacio´n gamma, permite la deteccio´n de neutrones de baja
energ´ıa, extendie´ndose hasta la regio´n te´rmica. Algunas de las propiedades f´ısico-qu´ımi-
cas del detector EJ-339A son resumidas en la Tabla 3.2. En trabajos anteriores estos
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tipos de detectores han sido usados para hacer espectrometr´ıa de neutrones por absor-
cio´n total, en la cual el pulso producido por el (los) proto´n(es) que recula(n) (debido
a la(s) dispersio´n(es) ela´stica(s) del neutro´n incidente) es medido en coincidencia con
el pulso producido por los fragmentos de fisio´n provenientes de la reaccio´n de captura
(σ = 3870 b) entre el neutro´n ya termalizado y el 10B:
10B + n −→
7Li∗ + α ; Q = 2, 31 MeV ; BR = 94 %7Li+ α ; Q = 2, 792 MeV ; BR = 6 % (3.1)
En el primer caso mostrado en la ec. 3.1 el 7Li∗ se desexcita emitiendo un foto´n de
0, 482 MeV (vida media ∼ 10−13 s). Por conservacio´n de la energ´ıa y del momentum
lineal se deduce que la energ´ıa cine´tica con la cual la part´ıcula α es emitida es 1, 47
MeV en el primer caso y 1, 777 MeV en el segundo caso [1].
Tabla 3.2. Caracter´ısticas f´ısico-qu´ımicas del centellador l´ıquido EJ-339A
Emisio´n de luz ( % Antraceno) 65 %
λ de emisio´n ma´xima (nm) 425
Tiempo de decaimiento, componente ra´pida (ns) 3,7
Densidad (g/cm3) 0,92
I´ndice de refraccio´n 1,415
Punto de ignicio´n (oC) -8
Boro-10 (a´tomos/cm3 x 1022) 0,254
Carbono (a´tomos/cm3 x 1022) 2,87
Hidro´geno (a´tomos/cm3 x 1022) 4,98
Ox´ıgeno (a´tomos/cm3 x 1022) 0,802
Los tres tipos de detectores l´ıquidos fueron adquiridos de la empresa Eljen Techno-
logy, Texas, USA, encapsulados por el fabricante en una celda cil´ındrica de aluminio
de 1, 52 mm de espesor, la cual posee una cavidad de 2” de dia´metro por 2” de pro-
fundidad para contener el l´ıquido. En la Fig. 3.1 se muestra un esquema detallado de
la celda.
Un nuevo tipo de centellador pla´stico, denominado EJ-299-33, ha sido desarrollado
recientemente por la empresa Eljen Technology, Texas, USA con la finalidad de tener a
la mano un detector pla´stico con capacidad para discriminar entre eventos de neutrones
ra´pidos y fotones gamma implementando te´cnicas de ana´lisis por forma de pulsos. Con
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la mayor´ıa de centelladores pla´sticos que existen en el mercado sensibles a estos dos
tipos de part´ıculas, usualmente se implementan otras te´cnicas de ana´lisis, ma´s comple-
jas y menos versa´tiles, para discriminar entre neutrones ra´pidos y fotones gamma (por
ejemplo espectros de tiempo de vuelo). Es por ello que, estudiar la respuesta de este
nuevo pla´stico centellador y compararla con la respuesta de los centelladores l´ıquidos,
en el a´mbito de la deteccio´n simulta´nea de neutrones ra´pidos y fotones gamma, es de
gran importancia para estudiar las futuras aplicaciones de este nueva generacio´n de de-
tectores. Eljen Technology ha facilitado al grupo de F´ısica Aplicada del Departamento
de F´ısica de la Universidad de los Estudios de Padova un prototipo de este material pa-
ra caracterizarlo completamente. El prototipo consiste en un cilindro de 2” de dia´metro
por 2” de profundidad, ver Fig. 3.2. Algunas de sus caracter´ısticas f´ısico-qu´ımicas se
presentan en la Tabla 3.3.
Figura 3.1. Esquema detallado de la celda de aluminio de 2”x 2” que contiene a los
centelladores l´ıquidos
Tabla 3.3. Caracter´ısticas f´ısico-qu´ımicas del centellador pla´stico EJ-299-33
Emisio´n de luz ( % Antraceno) 56 %
λ de emisio´n ma´xima (nm) 420
Densidad (g/cm3) 1,08
Carbono (a´tomos/cm3 x 1022) 4,86
Hidro´geno (a´tomos/cm3 x 1022) 5,13
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Figura 3.2. (Derecha) detector pla´stico EJ-299-33. (Izquierda y centro) fotomultipli-
cador y acople o´ptico de silicona EJ-560
3.2. Otros Detectores
3.2.1. Detector EJ-228
El EJ-228 es un detector pla´stico, sensible tanto a fotones gamma como a neutrones
ra´pidos, que posee propiedades favorables para ser usado en medidas donde se requiere
una resolucio´n temporal elevada (< 1 ns). En este trabajo se utilizo´ este detector para
hacer las medidas de resolucio´n temporal de los detectores EJ-301, EJ-309 y EJ-299-33,
y como detector de “start” en medidas de tiempo de vuelo. Estas u´ltimas fueron nece-
sarias para determinar la emisio´n de luz y la eficiencia para neutrones del centellador
EJ-309. Al igual que los dema´s detectores, el EJ-228 utilizado en este trabajo es de
geometr´ıa cil´ındrica de 2” de dia´metro por 2” de espesor. En la Tabla 3.4 se presentan
algunas de sus caracter´ısticas f´ısico-qu´ımicas.
Tabla 3.4. Caracter´ısticas f´ısico-qu´ımicas del centellador pla´stico EJ-228
Emisio´n de luz ( % Antraceno) 67 %
λ de emisio´n ma´xima (nm) 391
Tiempo de subida (ns) 0,5
Tiempo de decaimiento (ns) 1,4
Densidad (g/cm3) 1,023
I´ndice de refraccio´n 1,58
Relacio´n ato´mica H:C 1,1
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3.2.2. Detector EJ-420
El EJ-420 es un detector de neutrones te´rmicos de alta eficiencia, para ser usado
especialmente en presencia de un campo de radiacio´n gamma intenso (hasta 107 fotones
gamma por neutro´n). Este detector emplea un compuesto de Li (enriquecido al 95 %
con 6Li) disperso en una matriz de sulfuro de zinc activado con plata (ZnS(Ag)). El
proceso de deteccio´n esta´ basado en la reaccio´n nuclear (σ = 910 b) entre el neutro´n
te´rmico y el nu´cleo de 6Li :
6Li+ n −→3 H + α ; Q = 4, 78 MeV (3.2)
donde E3H = 2, 73 MeV y Eα = 2, 05 MeV
Los productos de la reaccio´n (3H y α) excitan a las mole´culas de ZnS(Ag) las cuales
al desexcitarse producen el centelleo. E´ste debe ser medido con un dispositivo apropiado
(por ejemplo un fotomultiplicador) para completar el proceso de deteccio´n.
En este trabajo se utilizo´ un detector EJ-420 con forma de disco, con 51 mm de
dia´metro y 0, 25” de espesor. La concentracio´n de 6Li presente en el detector es 9
mg/cm2. En la Fig. 3.3 se presentan un esquema detallado y una foto del detector
EJ-420.
Figura 3.3. (Izquierda) esquema y (derecha) foto del detector de neutrones te´rmicos
EJ-420
3.3. Fotomultiplicadores (PMT’s)
Los dispositivos comu´nmente usados para hacer la lectura de la emisio´n de luz (read-
out) de los detectores centelladores son los tubos fotomultiplicadores. Su funcio´n es
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convertir sen˜ales luminosas de baja intensidad (cientos de fotones) en un pulso de
corriente ele´ctrica, que posteriormente puede ser procesado analo´gica o digitalmente,
sin an˜adir una cantidad de ruido considerable a la sen˜al. La estructura t´ıpica de un
tubo fotomultiplicador esta´ compuesta por un recipiente de vidrio, que soporta las
condiciones internas de vac´ıo. Dentro de dicho recipiente se encuentra un ca´todo, el
cual es una capa muy fina compuesta de un material fotosensible (t´ıpicamente bialkali,
K2CsSb activado con ox´ıgeno y cesio [1]) en la cual se producen electrones libres por
Efecto Fotoele´ctrico. Ya que la cantidad de electrones liberados del ca´todo es muy
pequen˜a como para conformar una sen˜al ele´ctrica manejable, se acopla una estructura
de d´ınodos en una geometr´ıa de recoleccio´n de electrones eficiente. Estos elementos
(bajo la accio´n de una diferencia de potencial) son los responsables de la multiplicacio´n
de los electrones primarios, es deicr, de la amplificacio´n de la corriente, tanto as´ı que
la cantidad final de electrones var´ıa entre 107 y 1010 (ganancia del orden de 107).
Finalmente, los electrones son recolectados a trave´s del a´nodo del fotomultiplicador,
conforma´ndose de esta manera una sen˜al ele´ctrica adecuada para ser procesada por
una cadena electro´nica nuclear.
Los fotomultiplicadores utilizados en este trabajo para detectar la emisio´n de luz
de los centelladores mencionados en la seccio´n 3.1 podemos dividirlos de la siguiente
manera:
Fotomultiplicadores con una estructura de d´ınodos lineal (linear focused): PHO-
TONIS XP2020 y HAMAMATSU H1949-51.
Fotomultiplicador con una estructura de d´ınodos de canales meta´licos (metal
channel type): HAMAMATSU H8500C.
A diferencia del tubo fotomultiplicador XP2020, el H1949-51 es un tipo de foto-
multiplicador que viene ensamblado por la empresa HAMAMATSU, esta´ constituido
principalmente por: un tubo fotomultiplicador HAMAMATSU R1828-01, un divisor de
voltaje que incluye un conector tipo SHV-R para el alto voltaje y uno tipo BNC-R
para extraer la sen˜al de salida del a´nodo y una cubierta cil´ındrica de mu-metal como
blindaje contra campos magne´ticos. Los fotomultiplicadores con estructura de d´ınodos
lineal son frecuentemente usados para hacer las lecturas de salida de los centelladores
orga´nicos, ya que entre otras cosas exhiben respuestas espectrales y temporales ade-
cuadas para realizar dicha tarea [1]. En la Fig. 3.4 se muestra un esquema interno y
una vista externa del fotomultiplicador H1949-51.
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Figura 3.4. (Izquierda) vista externa. (Derecha) esquema detallado del fotomultiplica-
dor H1949-51
Por otra parte el H8500C es un fotomultiplicador con geometr´ıa plana, de volumen
compacto, de seccio´n transversal cuadrada y con mu´ltiples a´nodos (64 en total, distri-
buidos en una matriz de 8 x 8 tal como se muestra en la Fig. 3.5). Es precisamente esta
u´ltima propiedad lo que hace a este fotomultiplicador ideal para mediciones sensibles
a la posicio´n. Adema´s, el disen˜o compacto del H8500C reduce considerablemente el
tiempo de tra´nsito de los electrones en la estructura de d´ınodos (ver Tabla 3.5), por lo
que este dispositivo posee una respuesta temporal mas ra´pida que la de los fotomul-
tiplicadores con una estructura de d´ınodos lineal. Tambie´n por esta u´ltima razo´n, la
respuesta de este dispositivo bajo la influencia de campos magne´ticos es poco variable.
Figura 3.5. (Izquierda) vista externa y (derecha) detalles del a´nodo del fotomultipli-
cador H8500C
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Figura 3.6. Curvas de eficiencia cua´ntica de los fotomultiplicadores usados en este
trabajo
Tabla 3.5. Caracter´ısticas te´cnicas de los fotomultiplicadores usados en este trabajo.
(*) Corresponde al dia´metro en el caso de los fotomultiplicadores XP2020 y R1828-01
y al ancho por el largo en el caso del fotomultiplicador H8500C
Fotomultiplicador XP2020 H1949-51 (R1828-01) H8500C
Respuesta Espectral (nm) 270-650 300-650
Longitud de Onda de
ma´xima respuesta (nm)
420 400
Material del fotoca´todo Bialkali (K2CsSb)
Material de la ventana Borosilicato
Dimensio´n efectiva del
fotoca´todo (*)
44 mm 46 mm 49 mm x 49 mm
Estructura de los d´ınodos lineal Canales meta´licos
Nu´mero de d´ınodos 12 12 (cada a´nodo)
Corriente media en el
a´nodo (mA)
0,2 0,1
Ganancia t´ıpica 3 x 107 2 x 107 1,5 x 106
Tiempo de subida (ns) 1,6 1,3 0,8
Tiempo de tra´nsito (ns) 28 6
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En la Tabla 3.5 se presenta una comparacio´n entre las caracter´ısticas de los tres
fotomultiplicadores usados en este trabajo. Es importante mencionar que la respuesta
espectral de los tres dispositivos es ma´xima para valores de longitud de onda muy
aproximados a las longitudes de onda de emisio´n ma´xima de los centelladores bajo
estudio (ver seccio´n 3.1). En la Fig. 3.6 se presentan de manera comparativa las curvas
de eficiencia cua´ntica de los tres fotomultiplicadores.
3.4. Electro´nica Nuclear Modular tipo VERSA Module Eurocard (VME)
Uno de los elementos originales introducidos en este trabajo es la adquisicio´n y pro-
cesamiento de todas las mediciones con electro´nica nuclear tipo VME, basada en digi-
tizers. Todas las unidades utilizadas fueron fabricadas por la empresa italiana CAEN.
Estas unidades pueden ser controladas desde una computadora (v´ıa puerto USB), por
lo que es posible operar y configurar el sistema a distancia, de manera o´ptima y eficaz
de acuerdo a las necesidades del operador.
El acro´nimo VME significa VERSA Module Eurocard, e´ste corresponde a una arqui-
tectura esta´ndar de transferencia de datos de la International Electrotechnical Com-
mission, IEC (ANSI/IEEE 1014-1987) ampliamente usada en diversos campos de la
f´ısica experimental y la ingenier´ıa. Fue desarrollada a finales de los an˜os 1970’s por
Motorola como una combinacio´n entre las especificaciones ele´ctricas del VERSAbus y
la compatibilidad meca´nica para unidades con el esta´ndar europeo (Eurocard). El uso
de la arquitectura VME permite la comunicacio´n directa entre las diferentes unidades
dentro del crate (mo´dulo de alimentacio´n que alberga las distintas unidades electro´ni-
cas), cada unidad es identificada con una direccio´n lo´gica de 32 bit (la cual esta´ escrita
sobre la unidad). La unidad que se coloca en la primera ranura del crate es la que
actu´a como controlador del flujo de datos, en nuestro caso es el Controller V1718 (ver
seccio´n 3.4.4). En lo que resta de esta seccio´n se presenta una descripcio´n de cada una
de las unidades que constituyen la cadena electro´nica nuclear del sistema de deteccio´n
utilizado en este trabajo.
3.4.1. Mo´dulo de Alimentacio´n Compacto para Unidades tipo VME (VME-
minicrate)
Para alimentar las unidades que constituyen la cadena electro´nica nuclear se uso´ un
minicrate compacto, modelo VME8004, desarrollado por la empresa CAEN, ver Fig.
3.7. E´ste tiene capacidad para albergar so´lo 4 unidades VME modelo 6U (1U = 1, 75”).
La ranura ma´s baja, ver Fig. 3.7, es donde se coloca la unidad que controla el sistema.
Las principales caracter´ısticas te´cnicas del VME8004 se presentan en la Tabla 3.6.
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Tabla 3.6. Caracter´ısticas te´cnicas y operacionales del VME8004
Dimensio´n 19” x 2U, 4 ranuras para tarjetas 6U
Plano posterior VME64 J1/J2
Alimentacio´n principal 100 - 240 Vac (50 - 60 Hz)
Potencia de salida total ma´x. 365 W
25A @ +5V
Corriente ma´xima 10A @ -12V
10A @ +12V
< 60 mVpp @ +5V
Ruido < 160 mVpp @ +12V
< 250 mVpp @ -12V
Refrigeracio´n Flujo de aire horizontal, 66m3/h
Figura 3.7. CAEN VME8004 minicrate
3.4.2. Fuente de Alto Voltaje
Para suministrar alto voltaje a los fotomultiplicadores (∼ 1, 5 kV ) se utilizo´ la uni-
dad fabricada por la empresa CAEN, tipo VME 6U modelo V6533. Esta unidad posee
6 canales independientes con un rango de salida entre 0 - 4 kV. Ofrece versatilidad ya
que tres de sus canales de salida tienen polaridad positiva y el resto tiene polaridad
negativa. Tambie´n posee sensores de temperatura en cada canal que hacen posible mo-
nitoreo continuo durante el tiempo de utilizacio´n. La unidad esta´ provista de una sen˜al
de alerta para advertir al usuario si el voltaje de salida difiere en 2 % del voltaje pro-
gramado, adema´s, si la corriente de salida es ma´s grande que la corriente programada,
la unidad se apaga automa´ticamente despue´s que transcurre un intervalo de tiempo
que debe ser especificado por el usuario al momento de su configuracio´n. La V6533 se
controla desde una computadora por medio de un programa llamado S.HI.V.A. (Soft-
ware for HIgh Voltage Administration) desarrollado por Cester D. dentro del marco de
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su tesis de doctorado en f´ısica. Las caracter´ısticas te´cnicas de la V6533 se presentan en
la Tabla 3.7
Figura 3.8. Fuente de alto voltaje CAEN V6533
Tabla 3.7. Caracter´ısticas te´cnicas de la fuente de alto voltaje V6533
Voltaje de salida 0 - 4 kV (conector tipo SHV)
Polaridad 3 Ch positivos, 3 Ch negativos
Corriente ma´xima 3 mA
Potencia ma´xima 9 W
Resolucio´n Vset/Vmon 100 mV
Resolucio´n Iset/Imon 50 nA
Precisio´n, VMAX hardware 2 % del FSR
1kV/500A: 3mV Typical / 5mV Maximum
Ruido 2kV/1mA: 3mV Typical / 5mV Maximum
3kV/3mA: 10mV Typical / 20mV Maximum
4kV/2mA: 12mV Typical / 20mV Maximum
Rampa de subida/bajada rango 1-500 V/s, en pasos de 1 V/s
Temperatura, rango de operacio´n 0 - 45 oC
Humedad, rango de operacio´n 0 - 80 %
3.4.3. Unidades Digitalizadoras de Pulsos Nucleares (digitizers)
La unidad ma´s importante dentro de la cadena electro´nica nuclear de medicio´n es el
digitizer, el cual esta´ basado en un FPGA (Field Programmable Gate Array) progra-
mable. Durante la realizacio´n de la totalidad de los experimentos se usaron dos modelos
distintos de digitizers CAEN: el V1720, es una unidad tipo VME 6U, de 8 canales, 12
bit de resolucio´n, frecuencia ma´xima de muestreo 250 MHz (ver Fig. 3.9), y el DT5751,
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es una unidad tipo desktop, es decir, una unidad porta´til alimentada con +12 Vdc (1, 8
A) por medio de un transformador que se conecta directamente a la tensio´n 120 - 240
VAC. Posee 2 canales, 10 bit de resolucio´n y frecuencia ma´xima de muestreo 1 GHz
(ver Fig. 3.10). En la Tabla 3.8 se presentan las principales caracter´ısticas te´cnicas de
ambos digitizers.
Figura 3.9. Digitizer CAEN V1720
Tabla 3.8. Caracter´ısticas te´cnicas de los digitizers
Digitizer V1720 DT5751
Dimensio´n Mo´dulo VME 6U
Mo´dulo desktop, 154
mm x 50 mm x 164 mm,
680 g
Entrada analo´gica
8 Ch (MCX 50 Ohm), 2
Vpp, ancho de banda:
125 MHz
2 Ch (MCX 50 Ohm),
1Vpp, ancho de banda:
500 MHz
Conversio´n digital
Resolucio´n 12 bit, ma´x.
250 MHz
Resolucio´n 10 bit, ma´x.
1GHz
Buffer de memoria
1,25 MS/ch or 10 MS/ch
Multi Event Buffer, 1 ÷
1024 buffers
1,835 MS/ch Multi
Event Buffer, 1 ÷ 1024
buffers
Trigger Trigger individual en cada canal
Time tag 32 bit - resolucio´n 16 ns - rango 17 s
VME64X,
Interface 60 MB/s (MBLT64), USB 2.0, hasta 30 MB/s
100 MB/s (2eVME),
160 MB/s (2eSST)
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Por medio de los programas (o firmwares) cargados sobre los FPGAs se pueden ejecu-
tar funciones espec´ıficas para realizar distintos tipos de ana´lisis a los pulsos, esta te´cnica
es conocida como procesamiento digital de pulsos (digital pulse processing, DPP). En
este trabajo se implemento´ un algoritmo para hacer discriminacio´n de part´ıculas por la
forma de los pulsos (pulse shape discrimination analysis, PSD), el cual permite conocer
para cada evento: una etiqueta temporal, la intregral parcial y total del pulso (utiliza-
do en conjunto para determinar el para´metro de forma del pulso), y la posibilidad de
guardar una parte del pulso digitalizado (para su procesamiento off-line).
Figura 3.10. Digitizer CAEN DT5751
El principio de funcionamiento de cada canal de un digitizer donde se implementa
el algoritmo de PSD es la siguiente: la sen˜al que entra al digitizer es continuamente
digitalizada y guardada en un arreglo (buffer). Cuando la sen˜al satisface la condicio´n
de trigger (ver Fig. 3.11), el algoritmo de ana´lisis regresa sobre el arreglo (de acuerdo
al valor del pre-gate) y realiza la integral parcial (Qshort) y total (Qlong) del pulso (de
acuerdo a los valores de la ventana corta y larga). Las integrales, la etiqueta temporal
y el nu´mero de datos que se desea conservar del pulso son guardados en otro arreglo
espec´ıfico para los datos. Para ver en detalle los para´metros que deben ser configurados
al implementar el algoritmo de ana´lisis por forma de pulsos ver Fig. 3.11. Con los
valores de las integrales se determina el para´metro de discriminacio´n, PSD de cada
evento segu´n:
PSD =
Qlong −Qshort
Qlong
(3.3)
Es de hacer notar que el para´metro PSD representa la fraccio´n de luz retardada del
pulso. Entre eventos correspondientes a neutrones ra´pidos y gammas, t´ıpicamente se ob-
serva que los valores del para´metro PSD son mayores para el caso de neutrones ra´pidos.
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Figura 3.11. Para´metros de adquisicio´n descritos sobre un pulso digitalizado
3.4.4. Puerto USB (controller)
La unidad VME CAEN V1718 modelo 6U (ver Fig. 3.12), permite establecer la co-
nexio´n, con el esta´ndar USB 2.0, de la cadena electro´nica nuclear con la computadora,
con una velocidad ma´xima de transferencia de datos de 30 MB/s. La unidad funciona
como controlador de todas las unidades que constituyen la cadena electro´nica VME
cuando se conecta en la primera ranura del VME-minicrate. Para cada unidad VME
(V6533 y V1720 en nuestro caso) existe una librer´ıa la cual contiene un conjunto de
instrucciones espec´ıficas que son usadas por el controlador V1718 para convertir co-
mandos simples (introducidos en archivo de configuracio´n) en lenguaje VMEbus. La
unidad incluye 5 puertos de salida y dos puertos de entrada, todos programables, tipo
TTL/NIM, con conectores tipo LEMO 00. El V1718 posee una memoria de 128 kByte
la cual permite una actividad fluida mientras se transfieren los datos por el puerto USB
2.0.
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Figura 3.12. Puerto USB CAEN V1718
3.5. Fuentes Radioisoto´picas
El conjunto de fuentes radioisoto´picas que se usaron en este trabajo para caracteri-
zar la respuesta de los detectores de radiacio´n bajo estudio podemos clasificarlas en:
fuentes de radiacio´n gamma (ver caracter´ısticas en la Tabla 3.9) y fuentes radioisoto´pi-
cas neutro´n-gamma. Estas u´ltimas fueron indispensables en la determinacio´n de las
capacidades de discriminacio´n entre eventos de neutrones y gammas registrados por
los centelladores orga´nicos bajo estudio.
Las fuentes radioisoto´picas neutro´n-gamma usadas fueron dos fuentes de 252Cf con
tasas de emisio´n de neutrones aproximadamente iguales a 0, 8 x 104 n/s y 3, 7 x 106
n/s (a principios de 2013). El 252Cf experimenta dos tipos de decaimiento: decaimineto
alfa (BR= 96, 91 %, T 1/2 = 2, 645 an˜os) y fisio´n esponta´nea (BR= 3, 09 %). Como
consecuencia de este u´ltimo tipo de decaimiento, un nu´mero de neutrones y fotones
gamma (con multiplicidades νn = 3, 76 y νγ = 7, 80 [74, 75] respectivamente) son
emitidos isotro´picamente.
El espectro en energ´ıa de los neutrones de fisio´n del 252Cf obedece a la distribucio´n
de Watt:
NW
(
E
TW
)
dE =
2A√
4piEWTW
e
− E
TW sinh(
√
BE)dE (3.4)
Donde:
A = e
− Ew
TW y B = 4EW
T 2W
Para el 252Cf:
TW = (1, 175± 0, 005) MeV y EW = (0, 359± 0, 009) MeV
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Tabla 3.9. Elenco de fuentes radioisoto´picas. Las l´ıneas gamma que se muestran son
las ma´s intensas reportadas en la literatura
Fuente
Actividad en la
fecha indicada
(kBq)
T1/2 (an˜os) L´ıneas gamma (keV )
Fotones por 100
desintegraciones
22Na
381
(01/12/2008)
2,60 511; 1274,5 182,7; 99,94
60Co
409
(01/04/2009)
5,27 1173,23; 1332,49 99,85; 99,98
137Cs
396
(01/04/2009)
30,05 661,66 84,99
241Am
370
(01/08/2010)
432,6 59,54 35,92
Por otra parte, el espectro de fotones gamma de fisio´n del 252Cf es un poco ma´s com-
plejo que el espectro de neutrones por lo que en la literatura se encuentran u´nicamente
datos experimentales. En la Fig. 3.13 se muestran los espectros de neutrones y fotones
gamma de fisio´n de una fuente de 252Cf. El espectro de fotones gamma de fisio´n de la
Fig. 3.13 fue medido con un detector de NaI(Tl) y reportado en [74].
Figura 3.13. Espectro de neutrones y fotones gamma de fisio´n de una fuente de 252Cf
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3.6. Simulacio´n del Transporte de Neutrones y Fotones Gamma por el
Me´todo de Monte Carlo
En la actualidad las simulaciones basadas en el me´todo de Monte Carlo son frecuen-
temente usadas para resolver problemas complejos de f´ısica y matema´tica, particular-
mente aquellos que envuelven mu´ltiples variables independientes donde los me´todos de
resolucio´n exactos u otros me´todos de ca´lculo (incluidos los computacionales) son poco
eficaces.
El transporte de radiacio´n a trave´s de la materia fue inicialmente abordado sobre la
base de la ecuacio´n de transporte de Boltzmann. Sin embargo, este procedimiento deja
de tener e´xito cuando se aplica a un sistema donde la geometr´ıa es finita. A finales de
la de´cada de 1950, con ayuda de las computadoras, se desarrollaron las aplicaciones del
me´todo Monte Carlo para atacar este problema. En general, este me´todo busca una
solucio´n nume´rica a un problema que modela objetos interactuando con otros objetos
o con su ambiente vecino basado en las interacciones objeto-objeto y objeto-ambiente
[76]. Fue as´ı como el me´todo de Monte Carlo se perfilo´ como una gran alternativa para
resolver los problemas de transporte de radiacio´n a trave´s de la materia. Simulaciones
detalladas, donde las interacciones experimentadas por una part´ıcula se dan en orden
secuencial, representan pra´cticamente una solucio´n exacta de la ecuacio´n de transporte,
afectada u´nicamente por incertidumbres inherentes a la naturaleza estad´ıstica de la
interaccio´n de la radiacio´n con la materia [76,77].
En simulaciones de transporte de radiacio´n por el me´todo de Monte Carlo, la historia
de una part´ıcula es vista como una secuencia aleatoria de pasos libres interrumpidos por
interacciones las cuales causan un cambio en su direccio´n de movimiento, una pe´rdida
de energ´ıa y ocasionalmente, produccio´n de part´ıculas secundarias. Para simular es-
tas historias es necesario conocer los “modos de interaccio´n” de la part´ıcula, esto es,
el conjunto de secciones eficaces diferenciales de los mecanismos de interaccio´n rele-
vantes. Por ejemplo, en el caso de fotones gamma con energ´ıas entre decenas de keV
y algunas unidades de MeV los mecanismos de interaccio´n ma´s importantes son: el
Efecto Fotoele´ctrico, el Efecto Compton y la Creacio´n de Pares Electro´n-Positro´n [78].
Las secciones eficaces diferenciales determinan las funciones de distribucio´n de proba-
bilidades de las variables aleatorias que caracterizan una historia. Entre estas variables
se tienen: el camino libre medio entre interacciones sucesivas, el tipo de interaccio´n que
toma lugar, la energ´ıa perdida, la desviacio´n angular en un evento particular, el estado
inicial de una part´ıcula secundaria (en caso de que se cree alguna), entre otras. Una
vez conocidas las funciones de distribucio´n de probabilidades, las historias aleatorias
pueden ser generadas aplicando me´todos de muestreo apropiados (directo, por rechazo,
combinado, entre otros) [76, 77]. La idea es generar un nu´mero suficientemente gran-
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de de historias con la finalidad de obtener informacio´n cuantitativa y precisa de un
experimento determinado. Principalmente se busca reproducir algu´n aspecto del expe-
rimento bajo estudio (para validar el modelo) para luego obtener informacio´n adicional
de intere´s.
En particular, en este trabajo se realizaron simulaciones, basadas en el me´todo de
Monte Carlo, del transporte de neutrones y fotones gamma a trave´s de la materia. Esto
se hizo con la finalidad de estudiar algunas caracter´ısticas de intere´s de los centelladores
orga´nicos EJ-309, EJ-339A y EJ-301 (eficiencia para neutrones, eficiencia gamma, es-
pectros en emisio´n de luz correspondientes a neutrones y fotones gamma, entre otros).
Para realizar las simulaciones se utilizaron tres co´digos ampliamente usados dentro del
a´mbito de la f´ısica nuclear experimental: GEANT4 9.6 [79, 80], MCNPX 2.7.0 [81] y
PENELOPE 2008 [77]. Los dos primeros se utilizaron para simular el transporte de
neutrones y fotones gamma, mientras que el u´ltimo se uso´ so´lo para la simulacio´n de
fotones gamma. Se evaluo´ el desempen˜o de estos tres co´digos comparando los resulta-
dos simulados con las mediciones experimentales. Esto permitio´ aportar informacio´n
acerca de cua´l de los co´digos es ma´s conveniente en funcio´n de las caracter´ısticas del
problema a estudiar.
El procedimiento general aplicado para realizar las simulaciones por Monte Carlo
con cualquiera de los co´digos antes mencionados consistio´ en:
Construir un modelo geome´trico. Esto incluyo´ definir la geometr´ıa y composicio´n
(qu´ımica e incluso isoto´pica) de cada uno de los cuerpos que compone el ambiente
en el cual se desea transportar la radiacio´n. En este trabajo el elemento principal
de los modelos geome´tricos fue la celda que contiene a los centelladores l´ıquidos
bajo estudio. En los tres co´digos (GEANT4 9.6, MCNPX 2.7.0 y PENELOPE
2008 ) se realizo´ un modelo de la celda exactamente igual al especificado por la
empresa Eljen Technology, Texas, USA (ver Fig. 3.1). En las Fig. 3.14 y 3.15 se
presentan una proyeccio´n en dos dimensiones y una vista 3D del modelo geome´tri-
co del detector utilizado en este trabajo para realizar las simulaciones por Monte
Carlo con los tres programas. Es de hacer notar que ni el acople o´ptico ni el
fotomultiplicador fueron incluidos en el modelo de detector debido a que las si-
mulaciones so´lo involucraron los procesos de deposicio´n de energ´ıa (de neutrones
y fotones gamma) en el volumen sensible del detector (centellador).
En la Fig. 3.14 se identificaron cada una de las partes del modelo geome´trico
en funcio´n de su composicio´n. La composicio´n qu´ımica de la cubierta exterior
de la celda y de la burbuja de nitro´geno fueron modelados con 100 % aluminio
(ρAl = 2, 7 g/cm
3) y 100 % nitro´geno (ρN = 1, 165 x 10
−3 g/cm3). El pyrex
se modelo´ con B (4 %), O (54 %), Na (2, 81 %), Al (1, 16 %), Si (37, 7 %) y K
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(0, 33 %). Y finalmente, la composicio´n de los centelladores se modelo´ segu´n la
informacio´n reportada en las Tablas 3.1 (para el EJ-301 y el EJ-309) y 3.2 (para
el EJ-339A).
Figura 3.14. Proyeccio´n en dos dimensiones del modelo geome´trico del detector utili-
zado para realizar las simulaciones por Monte Carlo
Figura 3.15. Vista 3D del modelo geome´trico del detector utilizado para realizar las
simulaciones por Monte Carlo
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Describir la fuente de part´ıculas primarias. En este trabajo se simularon fuentes
puntuales de neutrones y de fotones gamma por separado. En algunos casos se
simularon part´ıculas monoenerge´ticas (por ejemplo para la determinacio´n de las
curvas de eficiencia intr´ınseca), y en otros se simularon los espectros en energ´ıa
correspondientes a las fuentes de calibracio´n de 252Cf para el caso de los neutrones
(ver ec. 3.4), y 22Na, 137Cs y 60Co para el caso de los fotones gamma, ver sec. 3.5
para detalles de las fuentes.
Especificar los procesos (y modelos) f´ısicos involucrados en el problema. En el
caso de MCNPX 2.7.0 y PENELOPE 2008 los modelos f´ısicos son elegidos au-
toma´ticamente por los co´digos, mientras que en GEANT4 9.6 e´stos deben ser
espec´ıficados por el usuario.
Especificar la informacio´n que se desea obtener de la simulacio´n. En los problemas
que involucraron a los centelladores EJ-301 y EJ-309 se simularon los espectros en
emisio´n de luz que resultan de la interaccio´n de las part´ıculas primarias (neutrones
o fotones gamma) con el centellador. En el caso de los fotones gamma basto´ con
construir el histograma de la energ´ıa depositada en el centellador por cada foto´n
para determinar el espectro en emisio´n de luz correspondiente, esto debido a la
relacio´n lineal que existe entre la emisio´n de luz y la energ´ıa depositada por los
electrones (los cuales son producidos por la interaccio´n de los fotones gamma
con el centellador). Por otra parte, para el caso de los neutrones fue necesario
utilizar una funcio´n de respuesta para protones (relacio´n entre la energ´ıa cine´tica
del proto´n que recula y la emisio´n de luz, en MeVee, que e´ste produce) para
determinar el espectro en emisio´n de luz correspondiente. En las secciones 3.6.1
y 3.6.2 se explica en detalle el procedimiento llevado a cabo en GEANT4 9.6 y
en MCNPX 2.7.0 para determinar los espectros en emisio´n de luz producidos
por neutrones. Finalmente, en el detector EJ-339A se simularon u´nicamente el
nu´mero de reacciones de captura neutro´nica (10B(n, α)7Li) que ocurrieron en el
volumen sensible.
Es preciso mencionar que para construir los espectros en emisio´n de luz produci-
dos por neutrones se tomaron en consideracio´n so´lo las reacciones de dispersio´n
ela´stica con los a´tomos de hidro´geno (1H(n, n)1H). Se desprecio´ la contribucio´n
de las dispersiones ela´sticas con los a´tomos de carbono debido a que la emisio´n
de luz producida por e´stas es muy pequen˜a. Tambie´n se desprecio´ la contribucio´n
de algunas reacciones inela´sticas con carbono (por ejemplo: 12C(n, α)9Be), sin
embargo, e´stas comienzan a ser relevantes para neutrones con energ´ıas cine´ticas
mayores a 7 MeV [82].
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3.6.1. GEANT4 9.6
En este trabajo se utilizo´ la versio´n 9.6 de GEANT4, e´sta es una herramienta amplia-
mente utilizada para la simulacio´n del transporte de radiacio´n a trave´s de la materia,
la cual esta´ basada en la tecnolog´ıa object-oriented implementada en el lenguaje de
programacio´n C++. GEANT4 es el resultado de una continua colaboracio´n de f´ısicos
e ingenieros a nivel mundial desde 1993. E´sta ofrece al usuario una gran variedad de
part´ıculas, procesos f´ısicos, modelos f´ısicos, materiales y herramientas que permiten
trabajar con geometr´ıas complejas en un rango de energ´ıa que se extiende desde 250
eV hasta algunos TeV [79, 80].
La principal carater´ıstica de GEANT4 es la transparencia con la que se utilizan
los procesos f´ısicos y los modelos que describen cada uno de e´stos. En GEANT4 los
modelos f´ısicos esta´n basados en datos experimentales (tablas), modelos teo´ricos y
parametrizaciones. El usuario debe registrar en su simulacio´n los procesos f´ısicos de
intere´s (y sus modelos correspondientes) en funcio´n de las caracter´ısticas del problema
a estudiar (tipo de part´ıcula que se simula, rango de energ´ıas en el que se trabaja,
materiales que componen el modelo geome´trico, informacio´n que se desea obtener de
la simulacio´n, entre otras).
En GEANT4 el modelo geome´trico se construye en la clase G4VUserDetectorCons-
truction a partir de los conceptos de volumen lo´gico y volumen f´ısico. Un volumen lo´gi-
co representa un elemento de la geometr´ıa con una cierta forma, e´ste puede contener
otros volu´menes y adema´s posee ciertos atributos que son independientes de su posicio´n
f´ısica (composicio´n, comportamiento de volumen sensible, entre otros). Por otra parte,
un volumen f´ısico representa un volumen lo´gico espacialmente posicionado dentro de
otro volumen (lo´gico), el cual es denominado volumen “madre”. En este trabajo los
volu´menes lo´gicos se construyeron usando el concepto de Constructive Solid Geometry
(CSG), el cual consiste en definir so´lidos homoge´neos con diferentes formas (cubos, pa-
ralelep´ıpedos, secciones cil´ındricas y esfe´ricas, trapezoides, entre otros) separadamente.
Luego, estos volu´menes lo´gicos se posicionaron adecuadamente (volu´menes f´ısicos) pa-
ra reproducir exactamente el modelo geome´trico bajo estudio, es decir, la celda que
contienen los centelladores l´ıquidos, ver Fig. 3.14 y 3.15. Para construir geometr´ıas
ma´s complejas GEANT4 ofrece operaciones Booleanas (uniones, intersecciones y subs-
tracciones) entre so´lidos y una subcategor´ıa denominada Boundary Representations
(BREPs) en la cual los so´lidos se definen a partir de sus superficies [79].
G4VuserPrimaryGeneratorAction es la clase donde se organiza la manera en co´mo
se generan las part´ıculas primarias en GEANT4. En e´sta se debe invocar una clase con-
creta (G4VPrimaryGenerator) para especificar las caracter´ısticas de las part´ıculas a
generar (posicio´n, tiempo, energ´ıa cine´tica, distribucio´n angular, entre otros). GEANT4
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ofrece tres de estas clases concretas: G4ParticleGun, G4GeneralParticleSource y G4HE-
PEvtInterface. En este trabajo se utilizo´ la clase G4GeneralParticleSource (GPS). Esta
clase le permite al usuario definir fuentes de part´ıculas primarias bastante complejas
de una manera relativamente simple. Existen dos formas de configurar la clase GPS :
introduciendo l´ıneas de comando (una por una) en el modo interactivo, o construyen-
do un archivo de entrada (o macro) con todos lo comandos necesarios para describir
completamente la fuente de part´ıculas primarias (esta u´ltima es la forma que se usa
en batch mode). Las caracter´ısticas de la fuente que pueden ser especificadas durante
la configuracio´n de la clase GPS son: su distribucio´n espacial (puntual, 2D, 3D), su
distribucio´n angular (unidireccional, iso´tropa, co´nica, entre otras), su energ´ıa (mono-
energe´tica, espectros discretos, espectros continuos) y el nu´mero y tipos de part´ıculas
a generar en cada evento (en caso de fuentes mu´ltiples).
En la clase G4UserPhysicsList se deben definir las part´ıculas y procesos f´ısicos in-
volucrados en el problema bajo estudio. Alternativamente, en este trabajo se utiliza-
ron los modelos f´ısicos incluidos en la librer´ıa “QGSP BERT HP”. Para el caso de
la simulacio´n de neutrones con energ´ıas cine´ticas entre 0, 025 eV y 20 MeV, e´sta in-
cluye modelos f´ısicos de alta precisio´n (G4NeutronHPElastic, G4NeutronHPInelastic,
G4NeutronHPCapture y G4NeutronHPFission). Las secciones eficaces diferenciales que
usan estos modelos (G4NDL4.2) provienen de cifras experimentales reportadas en la
base de datos nucleares “ENDF/B-VII” [82]. Estos datos incluyen expl´ıcitamente todas
las resonancias nucleares.
En GEANT4 las interacciones electromagne´ticas de los leptones, fotones, hadrones e
iones son manejadas por un so´lo paquete el cual esta´ dividido en categor´ıas. En parti-
cular, la categor´ıa “standard” controla la interaccio´n de electrones, positrones, fotones
y hadrones. Los procesos y modelos f´ısicos que constituyen esta categor´ıa se encuentran
registrados en la librer´ıa “QGSP BERT HP”. Debido a que en este trabajo se simula-
ron fotones gamma con energ´ıas entre cientos de keV y 1, 5 MeV, los procesos f´ısicos de
inter´es registrados en esta librer´ıa son: el Efecto Fotoele´ctrico (G4PhotoElectricEffect),
el Efecto Compton (G4ComptonScattering) y la Creacio´n de Pares Electro´n-Positro´n
(G4GammaConversion). Los modelos que se implementan en la categor´ıa “standard”
para cada uno de estos procesos son: G4PEEffectFluoModel para el Efecto Fotoele´ctri-
co, G4KleinNishinaCompton y G4KleinNishinaModel para el Efecto Compton (el se-
gundo toma en cuenta los efectos de las capas ato´micas) y G4BetheHeitlerModel para
la Creacio´n de Pares Electro´n-Positro´n.
Para obtener los espectros en emisio´n de luz que resultan de la interaccio´n de las
part´ıculas primarias (neutrones o fotones gamma) con el centellador se utilizo´ una clase
denominada “G4Step”. E´sta ofrece acceso completo a la informacio´n dina´mica en cada
paso de la trayectoria de la part´ıcula (por ejemplo posicio´n, tiempo, velocidad, energ´ıa
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cine´tica, energ´ıa depositada, entre otros). En las simulaciones que involucraron fotones
gamma, se utilizo´ esta clase para extraer la energ´ıa depositada en el centellador por
cada foto´n gamma. Al final de cada evento (utilizando las clases G4UserEventAction y
G4UserRunAction) se fue construyendo un histograma con estos datos. Este histograma
representa el espectro en emisio´n de luz correspondiente al haz de fotones gamma
incidentes. En las simulaciones de neutrones ra´pidos, se utilizo´ tambie´n la clase G4Step
para extraer la energ´ıa cine´tica de los protones que reculan por las dispersiones ela´sticas
de los neutrones con los a´tomos de hidro´geno que componen el centellador. Luego, en
esa misma instancia, se utilizo´ una funcio´n de respuesta para protones (determinada
en este trabajo para el centellador EJ-309 y tomada de la literatura para el EJ-301)
para transformar esa energ´ıa cine´tica en emisio´n total de luz (en MeVee). Al final de
cada evento, este dato fue usado para ir construyendo el espectro en emisio´n de luz
correspondiente.
En las simulaciones que involucraron al centellador EJ-339A simplemente se conto´ el
nu´mero de reacciones de captura neutro´nica (10B(n, α)7Li) que ocurrieron. En este
caso se utilizo´ la clase G4Step para identificar la part´ıcula α que se produce en dicha
reaccio´n de captura. El hecho de que esta part´ıcula fuese transportada implica que se
llevo´ a cabo una reaccio´n de captura.
3.6.2. MCNPX 2.7.0
MCNPX 2.7.0 (Monte Carlo N-Particle eXtended) es uno de los co´digos ma´s usados
en la actualidad para realizar simulaciones del transporte de radiacio´n a trave´s de la
materia. E´ste forma parte de una serie de co´digos que comenzaron a ser desarrollados
hace aproximadamente 60 an˜os en Los Alamos National Laboratory para estudiar el
transporte de radiacio´n en materia utilizando el me´todo de Monte Carlo. Desde 1994
se iniciaron los trabajos para dar origen a MCNPX, e´ste fue concebido como una
extensio´n formal del co´digo MCNP con la finalidad de simular una gran variedad de
part´ıculas es un rango amplio de energ´ıas [81]. En este trabajo se utilizo´ la versio´n 2.7.0
de MCNPX, el cual es distribuido por el Radiation Safety Information Computational
Center (RSICC).
El procedimiento por medio del cual se realizan las simulaciones en MCNPX 2.7.0
consiste en describir completamente el problema en un archivo de entrada a trave´s
de cards (l´ıneas de comandos de ma´ximo 80 caracteres). Esta descripcio´n incluye: el
modelo geome´trico, la descripcio´n de los materiales y la seleccio´n de las secciones
eficaces a usar, la posicio´n y las caracter´ısticas de la fuente de part´ıculas primarias y
la especificacio´n de la informacio´n que se desea guardar. Tambie´n se puede especificar
alguna te´cnica de reduccio´n de varianza para trabajar de una forma ma´s eficiente.
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MCNPX 2.7.0 ofrece las herramientas necesarias para construir modelos geome´tricos
tridimensionales con caracter´ısticas muy generales. Estos modelos geome´tricos se rea-
lizan a partir de la construccio´n de celdas (cuerpos homoge´neos) las cuales se definen
realizando intersecciones, uniones y complementos de regiones limitadas por superficies
cuadra´ticas (planos, cilindros, conos, entre otros). Dichas superficies cuadra´ticas deben
ser previamente descritas indicando el valor de los coeficientes de sus ecuaciones anal´ıti-
cas correspondientes. MCNPX 2.7.0 tambie´n ofrece la posibilidad de usar directamente
cuerpos o “macrobodies” (cubos, paralelep´ıpedos, esferas, entre otros) para construir
los modelos geome´tricos. Estos “macrobodies” pueden ser combinados, al igual que las
superfices cuadra´ticas, a trave´s de operaciones Booleanas. Los materiales que componen
las celdas se definen en otras cards especificando su composicio´n qu´ımica o iso´topica
(elementos qu´ımicos o iso´topos, fracciones en peso de cada uno y densidad). En estas
cards se deben especificar tambie´n las secciones eficaces que usara´ el co´digo para cada
elemento o iso´topo. El modelo geome´trico de la celda que contiene a los centelladores
l´ıquidos construido con MCNPX 2.7.0 se presenta en las Fig. 3.14 y 3.15.
En MCNPX 2.7.0 se usa la card “MODE” para especificar cua´les son las part´ıculas
que sera´n transportadas durante la simulacio´n. Los mecanismos de interaccio´n (y los
modelos f´ısicos correspondientes) de dichas part´ıculas son cargados automa´ticamente
por el co´digo. MCNPX 2.7.0 realiza el transporte de neutrones de manera detallada
debido a que todos los mecanismos de interaccio´n relevantes son tomados en conside-
racio´n (dispersiones ela´sticas, inela´sticas, capturas, entre otros) [83]. Adema´s, desde
energ´ıas te´rmicas hasta ∼ 150 MeV, los datos de las secciones eficaces diferenciales que
usa este co´digo provienen de tablas experimentales (base de datos nucleares “ENDF/B-
VII” [82]). Cabe destacar que estos son los mismos datos que usa GEANT4 9.6.
En MCNPX 2.7.0 el transporte de fotones con energ´ıas entre 1 keV y 100 MeV es
realizado con un tratamiento f´ısico detallado el cual incluye (adema´s del Efecto Foto-
ele´ctrico, el Efecto Compton y la Creacio´n de Pares Electro´n-Positro´n) la dispersio´n
coherente (Thomson), los fotones de fluorescencia de rayos X y los efectos de la energ´ıa
de enlace de los electrones ligados a capas ato´micas sobre el Efecto Compton [83].
A trave´s de la card “PHYS” es posible modificar algunas caracter´ısticas acerca del
tratamiento f´ısico en la simulacio´n. Al simular la respuesta para neutrones (espectros
en emisio´n de luz) de los centelladores l´ıquidos estudiados en este trabajo, se modifico´ la
configuracio´n del para´metro recl. Este para´metro controla la creacio´n y el transporte de
los iones (livianos y pesados) que reculan. Se uso´ “recl = 1” para crear y transportar los
iones producidos por la interaccio´n de los neutrones (PHYS:N 6J 1) en el centellador.
Tambie´n, fue necesario editar la card “CUT” (CUT:H, # J 0) con la finalidad de
reducir (hasta cero) el umbral en energ´ıa a partir del cual se transportan dichos iones.
Para definir la fuente de part´ıculas primarias se utilizo´ la card “SDEF” (General
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Source Definition). Debido a que en este trabajo se simularon so´lo fuentes puntuales
de neutrones y fotones gamma, la informacio´n que se introdujo en la card “SDEF”
para describir completamente la fuente de part´ıculas primarias en cada simulacio´n fue:
la posicio´n de la fuente, el tipo de part´ıcula, la energ´ıa inicial y la direccio´n en la cual
se emiten las part´ıculas. La card “SDEF” ofrece al usuario la posibilidad de definir
distribuciones de probabilidades para, entre otras cosas, definir espectros en energ´ıa
discretos y continuos, y adema´s, para emitir el haz de part´ıculas primarias en una
cierta direccio´n.
Se utilizo´ la card “F6” para obtener el espectro en emisio´n de luz producido por la
interaccio´n de un haz de fotones gamma con el centellador. Esta card permite guardar
el histograma de la energ´ıa depositada en una cierta regio´n del modelo geome´trico
por un determinado tipo de part´ıcula. Es preciso recordar que, en los centelladores
estudiados en este trabajo, la energ´ıa depositada en el volumen sensible por un haz de
fotones gamma es directamente proporcional a la emisio´n de luz que se produce.
MCNPX 2.7.0 no permite al usuario seguir paso a paso el transporte de las part´ıcu-
las, por lo tanto, no se puede obtener informacio´n dina´mica (posicio´n, velocidad, energ´ıa
cine´tica, tiempo, entre otras) de una part´ıcula durante la simulacio´n como en el caso de
GEANT4. Esto representa un problema para la determinacio´n del espectro en emisio´n
de luz producido por la interaccio´n de un haz de neutrones con el centellador, debido a
que para construir e´ste, se necesita conocer la energ´ıa cine´tica de los protones que recu-
lan. La solucio´n a este problema consistio´ en utilizar la card “PTRAC”, la cual permite
al usuario guardar un archivo de salida con cierta informacio´n relacionada con los even-
tos de intere´s (posicio´n, tipo de interaccio´n, direccio´n de movimiento, energ´ıa, tiempo,
entre otros). Estos eventos se seleccionan aplicando filtros a trave´s de las opciones de
la card “PTRAC”. En este trabajo se salvo´ la informacio´n de todas las part´ıculas (neu-
trones, protones e iones) que se transportaron en la celda correspondiente al volumen
sensible del detector.
Despue´s de realizada cada simulacio´n, se utilizo´ un programa hecho en root (inte´rpre-
te de C++) para leer completamente el archivo de salida generado por la card “PTRAC”.
Durante la lectura, el programa reconoce los eventos correspondientes a las dispersio-
nes ela´sticas de los neutrones (con los a´tomos de H ), por lo que identifica las historias
de los protones que reculan. Adema´s, el programa extrae la energ´ıa cine´tica de los
protones y calcula la emisio´n de luz (en MeVee) utilizando la funcio´n de respuesta
para protones correspondiente al centellador usado en la simulacio´n. Con este valor el
programa va construyendo un histrograma el cual corresponde al espectro en emisio´n
de luz producido por la interaccio´n del haz de neutrones simulado con el centellador.
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3.6.3. PENELOPE 2008
El co´digo PENELOPE 2008 (PENetration and Energy LOss of Positrons and Elec-
trons), es un algoritmo basado en el me´todo de Monte Carlo, disen˜ado para la simula-
cio´n del transporte de fotones, electrones y positrones de forma acoplada. El algoritmo
esta´ basado en un modelo de dispersio´n que combina datos generados nume´ricamente
con modelos anal´ıticos de las secciones eficaces diferenciales de los distintos mecanismos
de interaccio´n. El rango de energ´ıa de los fotones (energ´ıa cine´tica en caso de electro-
nes y positrones) con el cual se puede trabajar con este co´digo va desde 50 eV hasta
aproximadamente 1 GeV. El transporte de fotones es simulado por medio de me´to-
dos convencionales mientras que el transporte de electrones y positrones es realizado
mediante procedimientos combinados [76,77].
PENELOPE 2008 es un co´digo escrito en lenguaje Fortran. E´ste esta´ compuesto
principalmente por un paquete denominado penelope, en el cual se encuentran subpro-
gramas, rutinas nume´ricas y rutinas de transporte los cuales se encargan de implemen-
tar la teor´ıa concerniente al transporte de fotones, electrones y positrones, es decir, en
este paquete se controla la f´ısica de la simulacio´n. Los modelos f´ısicos cargados en el
paquete penelope permiten realizar simulaciones detalladas del transporte acoplado de
fotones y electrones a bajas energ´ıas (desde keV hasta algunas unidades de MeV ) [77].
Existen otros paquetes complementarios que deben ser usados junto con penelope
para realizar las simulaciones, uno de e´stos es el paquete pengeom el cual ofrece la po-
sibilidad de construir modelos geome´tricos bastante generales, combinando cuerpos y
mo´dulos (homoge´neos) que son generados a partir de las uniones e intersecciones de su-
perficies cuadra´ticas. El modelo geome´trico de la celda que contiene a los centelladores
construido con este paquete se presenta en las Fig. 3.14 y 3.15.
PENELOPE 2008 hace uso adema´s de un programa principal para controlar la evo-
lucio´n de la historia de cada part´ıcula. PENELOPE 2008 trae consigo varios programas
principales (penmain y pencyl), sin embargo, e´stos tambie´n pueden ser construidos por
el usuario de acuerdo a sus necesidades. En este trabajo se utilizo´ el programa prin-
cipal penmain, el cual es usado para hacer simulaciones con los modelos geome´tricos
construidos con el paquete pengeom. Adema´s, penmain incluye opciones que permiten
al usuario almacenar informacio´n de intere´s como por ejemplo: espectros diferenciales
en energ´ıa de la energ´ıa depositada en determinados cuerpos, flujos de part´ıculas, dosis
absorbida, entre otras.
Para realizar simulaciones con PENELOPE 2008 (utilizando penmain) se debe des-
cribir completamente el poblema en un archivo de entrada, es decir, se deben especificar
a trave´s de ciertos comandos las caracter´ısticas de la fuente de part´ıculas primarias,
el modelo geome´trico, los materiales que componen los cuerpos y mo´dulos del modelo
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geome´trico, y finalmente, la informacio´n que se desea extraer de la simulacio´n. Adi-
cionalmente se tienen opciones para implementar me´todos de reduccio´n de varianza
(interaction forcing), e incluso se tiene la posibilidad de introducir nuevas opciones de
intere´s para el usuario debido a que los paquetes son de co´digo abierto.
Tanto el modelo geome´trico como los datos de los materiales se deben ubicar en
archivos diferentes al archivo de entrada. La construccio´n del modelo geome´trico se
hizo siguiendo el esquema de trabajo del paquete pengeom [77], mientras que los ar-
chivos correspondientes a los materiales se generaron con el paquete auxiliar material.
Este paquete ofrece una interfaz que permite generar (a partir de una base de datos)
un archivo con las propiedades f´ısicas, las secciones eficaces de interaccio´n y dema´s
caracter´ısticas de un determinado material, las cuales son necesarias para transportar
fotones, electrones y positrones a trave´s de e´ste.
PENELOPE 2008 se utilizo´ para simular la respuesta gamma de algunos de los cen-
telladores orga´nicos estudiados en este trabajo (EJ-309 y EJ-339A). Esta informacio´n
se obtuvo a partir del espectro diferencial en energ´ıa de la energ´ıa depositada en el
volumen sensible del detector, el cual se obtuvo dando el cara´cter de energy-deposition
detector al mo´dulo que corresponde al centellador dentro del modelo geome´trico. Esta
opcio´n es una de las que brinda el programa principal penmain.
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CAPI´TULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIONES
En este cap´ıtulo se presenta una descripcio´n detallada de los procedimientos expe-
rimentales llevados a cabo en este trabajo de tesis. Es preciso mencionar que todos los
experimentos fueron realizados en el Laboratorio de F´ısica Aplicada de la Universidad
de los Estudios de Padova, ubicado en los Laboratorios Nacionales de Legnaro (Ins-
tituto Nacional de F´ısica Nuclear-Italia). Todo esto dentro del marco del convenio de
cotutela firmado entre la Universidad Simo´n Bol´ıvar y la Universidad de los Estudios
de Padova. Tambie´n se presentan los resultados obtenidos en cada etapa del trabajo y
sus respectivas discusiones.
4.1. Comparacio´n entre el Desempen˜o de los Fotomultiplicadores
En esta seccio´n se presenta un estudio comparativo de la respuesta del centellador EJ-
309, en lo que respecta a la deteccio´n de fotones gamma y neutrones ra´pidos, en funcio´n
del tipo de fotomultiplicador (PMT) que se uso´ para realizar la lectura de la luz emitida.
Espec´ıficamente se estudio´ la resolucio´n en energ´ıa y el poder de discriminacio´n n/γ de
las distintas configuraciones centellador/fotomultiplicador. El propo´sito de este estudio
es incluir mejoras en el sistema de deteccio´n a partir del uso de un fotomultiplicador
plano en lugar de un PMT esta´ndar (linear-focused). Esto traera´ ventajas desde el
punto de vista del consumo de energ´ıa, el taman˜o del detector sera´ ma´s compacto y
se tendra´ la posibilidad de hacer mediciones con menor incertidumbre en presencia de
un campo magne´tico (de particular intere´s en el a´mbito de la ingenier´ıa de la fusio´n
nuclear). A modo de comparacio´n, se presentan tambie´n algunos resultados obtenidos
con el centellador EJ-301.
Para realizar los experimentos que formaron parte de este estudio se utilizaron celdas
cil´ındricas (50, 8 mm de dia´metro por 50, 8 mm de espesor) que contienen centellado-
res EJ-309 y EJ-301 (4 en total), dos fotomultiplicadores HAMAMATSU H1949-51
(linear-focused), dos fotomultiplicadores HAMAMATSU H8500C planos de mu´ltiples
a´nodos y varias pel´ıculas de silicona, EJ-560, para realizar los acoples o´pticos cel-
da/fotomultiplicador. Para mayores detalles de estos componentes ver cap. III.
Dos de las celdas, una que contiene centellador EJ-309 y otra con EJ-301, fueron
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acopladas a dos fotomultiplicadores H8500C. Mientras que otras dos celdas ide´nticas
a las anteriores fueron acopladas a dos PMT’s H1949-51. Debido a que las secciones
transversales de las ventanas de los fotomultiplicadores H1949-51 y de las celdas que
contienen los centelladores son pra´cticamente iguales el acople o´ptico entre estos com-
ponentes se realizo´ perfectamente.
Figura 4.1. Esquema a escala del a´nodo del fotomultiplicador H8500C. La superficie
sombreada representa la seccio´n transversal de la celda de dia´metro 50, 8 mm. Tambie´n
se definen los a´nodos que constituyen cada una de las 4 l´ıneas de salida
Sin embargo, tal como fue descrito en la sec. 3.3, el fotomultiplicador H8500C tiene
64 a´nodos distribuidos en una seccio´n transversal cuadrada (49 mm x 49 mm), por
lo tanto, cuando e´ste se acopla a una celda cil´ındrica de 50, 8 mm de dia´metro es
imposible aprovechar todos los a´nodos del fotomultiplicador. En la Fig. 4.1 se presenta
un esquema a escala del a´nodo del fotomultiplicador H8500C donde se puede observar
la superficie que cubre la celda que contiene el centellador (zona sombreada). Es de
hacer notar que los a´nodos de las cuatro esquinas (P1, P8, P57 y P64) quedan fuera de
uso y que solamente es aprovechada menos de la mitad de la superficie de los a´nodos
contiguos a e´stos. Para estudiar el efecto que esta situacio´n produce sobre la respuesta
del sistema ensamblado, se dividio´ la salida del fotomultiplicador en 4 sen˜ales. Cada
sen˜al esta´ compuesta por la suma total de corriente que se produce en cada uno de
los a´nodos que constituye una determinada l´ınea de salida. En la Fig. 4.1 se muestran
en detalle los a´nodos que constituyen cada una de estas l´ıneas de salida. La l´ınea 1
esta´ conformada por las dos primeras columnas de a´nodos, es decir, desde P1 hasta
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P58, la l´ınea 2 desde P3 hasta P60, la l´ınea 3 desde P5 hasta P62 y la l´ınea 4 desde
P7 hasta P64.
Una vez ensamblados los cuatro detectores (cuatro configuraciones celda/fotomutipli-
cador) se procedio´ a realizar mediciones con las fuentes de calibracio´n de 22Na y 252Cf
con el propo´sito de determinar el voltaje de operacio´n o´ptimo de los fotomultiplicadores
y de estudiar el comportamiento de la resolucio´n en energ´ıa y del poder de discrimi-
nacio´n n/γ de las distintas configuraciones. Se utilizo´ electro´nica de procesamiento
digital de pulsos CAEN. La salida de los fotomultiplicadores fue enviada a un digiti-
zer V1720 (resolucio´n en voltaje 12 bit, frecuencia de muestreo 250 MHz ) en el que
se implemento´ el algoritmo descrito en la sec. 3.4.3 para realizar discriminacio´n n/γ
por la forma de los pulsos. Finalmente a trave´s del puerto USB V1718 la informacio´n
fue enviada hacia la computadora y guardada en un archivo con formato root. En la
Fig. 4.2 se presenta un esquema del montaje experimental que se uso´ para realizar las
mediciones.
Figura 4.2. Esquema experimental usado para realizar las mediciones. Aunque so´lo se
presenta la configuracio´n EJ-309/H8500C, el esquema es va´lido para cualquiera de las
otras configuraciones
Con la finalidad de determinar el voltaje de operacio´n o´ptimo de los fotomultipli-
cadores H1949-51 acoplados a las celdas que contienen centelladores EJ-309 y EJ-301,
se realizaron mediciones del espectro de la fuente de 22Na, de un minuto cada una, en
funcio´n del voltaje aplicado (desde 1400 V hasta 1700 V en pasos de 100 V ). Es de
hacer notar que este tipo de fotomultiplicador funciona con voltajes de polaridad nega-
tiva. Una vez adquiridos todos los espectros se empleo´ el procedimiento explicado en la
sec. 2.5 para realizar la calibracio´n en energ´ıa y determinar los para´metros σ asociados
a cada uno de los dos bordes Compton que caracterizan el espectro gamma del 22Na
(ver Tabla 3.9). Los resultados de la resolucio´n en energ´ıa correspondientes al borde
Compton del foto´n de 1275 keV se presentan en la Fig. 4.3. L representa la energ´ıa (o
emisio´n de luz) del borde Compton del foto´n de 1275 keV, el cual es aproximadamente
1062 keV. De la Fig. 4.3 se concluye que a medida que el voltaje aplicado se incremen-
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Figura 4.3. Resolucio´n en energ´ıa para las configuraciones EJ-309/H1949-51 y EJ-
301/H1949-51 en funcio´n del voltaje aplicado. La incertidumbre asociada a la determi-
nacio´n de σ es de 10 %
ta la resolucio´n en energ´ıa del detector mejora. Sin embargo, por encima de 1600 V
buena parte de los pulsos de salida del PMT correspondientes al borde Compton de
1275 keV tienen una amplitud mayor al rango de entrada del digitizer (2 Vpp), por
lo que se observo´ un efecto de saturacio´n en el espectro en emisio´n de luz. Este efecto
de saturacio´n se refleja como una aparente mejora en la resolucio´n en energ´ıa, pero en
realidad e´sta se debe a que el borde Compton de 1275 keV posee un corte brusco en la
zona de altas energ´ıas. Debido a lo explicado anteriormente se determino´ que el voltaje
de operacio´n o´ptimo del PMT H1949-51 fue de 1500 V.
Siguiendo un procedimiento similar al mencionado anteriormente se determino´ que
el voltaje de operacio´n o´ptimo del fotomultiplicador H8500C es 1050 V (de polaridad
negativa). En los detectores asociados al fotomultiplicador H8500C se estudio´ la reso-
lucio´n en energ´ıa y el poder de discriminacio´n n/γ en funcio´n del nu´mero de l´ıneas
de salida consideradas. Se adquirieron datos durante de un minuto con la fuente de
22Na, y seguidamente durante 15 minutos con la fuente de 252Cf (ver Tabla 3.9 para
informacio´n acerca de las fuentes), en cada uno de los siguientes casos: (i) tomando
en cuenta so´lo la l´ınea de salida 3, la cual es una de las l´ıneas constituidas por los
a´nodos centrales, (ii) considerando las dos l´ıneas centrales 2 y 3, (iii) considerando las
dos l´ıneas centrales (2 y 3) y una de las laterales (4), y (iv) considerando todas las
l´ıneas de salida. En la Fig. 4.4 se presentan los resultados de la resolucio´n en energ´ıa
(para ambos bordes Compton del espectro de 22Na) en funcio´n del nu´mero de l´ıneas
62
de salida consideradas. Tal y como era de esperarse con ambos centelladores, la resolu-
cio´n en energ´ıa mejora si se toma en cuenta la mayor cantidad de l´ıneas de salida. Los
resultados muestran que no existen grandes diferencias entre considerar 3 o 4 l´ıneas
de salida, por lo tanto, se decidio´ considerarlas todas ya que esto en la pra´ctica no
represento´ ningu´n inconveniente extra.
Figura 4.4. Resolucio´n en energ´ıa de los detectores EJ-309/H8500C y EJ-301/H8500C
en funcio´n del nu´mero de l´ıneas de salida consideradas. La incertidumbre asociada a
la determinacio´n de σ es de 10 %
A fin de ilustrar los resultados discutidos en el pa´rrafo anterior, se presentan en la
Fig. 4.5 los espectros de 22Na adquiridos con el detector EJ-309/H8500C tomando en
cuenta so´lo la l´ınea de salida 3 y considerando todas las l´ıneas. Adema´s se presenta
el espectro adquirido con el detector EJ-309/H1949-51. Observando los espectros de
la Fig. 4.5 se puede apreciar que los bordes Compton, en el caso de considerar so´lo la
l´ınea 3 de salida, se ven ma´s suavizados que en el caso de considerar todas las l´ıneas
de salida. Esto ocurre debido a que al disminuir el a´rea sensible del ca´todo del PMT
disminuye la resolucio´n en energ´ıa del detector. Del mismo modo se puede observar que
la resolucio´n en energ´ıa que exhibe el detector EJ-309/H8500C (considerando todas las
l´ıneas de salida) es muy similar a la que exhibe el detector EJ-309/H1949-51, esto se
debe principalmente a que la eficiencia cua´ntica de ambos fotomultiplicadores es similar
(ver Fig. 3.6).
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Figura 4.5. Espectros de 22Na adquiridos con el detector EJ-309/H8500C considerando
so´lo la l´ınea de salida 3 y tomando en cuenta todas las l´ıneas de salida. Adema´s se
presenta el espectro adquirido con el detector EJ-309/H1949-51. Este u´ltimo espectro
tuvo un tiempo de adquisicio´n mayor al de los primeros dos
Para estudiar el poder de discriminacio´n n/γ en funcio´n del nu´mero de l´ıneas de
salida cosideradas se utilizaron los datos adquiridos con la fuente de 252Cf con los
detectores EJ-309/H8500C y EJ-301/H8500C. Con cada conjunto de datos se cons-
truyo´ un histograma bidimensional del para´metro PSD (determinado segu´n la ec. 3.3)
en funcio´n de la emisio´n total de luz de cada evento. En la Fig. 4.6a se presenta como
ejemplo el histograma bidimensional correspondiente a la adquisicio´n con el detector
EJ-309/H8500C tomando en cuenta todas las l´ıneas de salida. Adema´s, se presenta
el histograma del para´metro PSD utilizando un umbral para la emisio´n total de luz
(Eth) de 0, 3 MeVee, ver Fig. 4.6b. En este u´ltimo se muestran los ajustes gaussianos
realizados a las distribuciones correspondientes a fotones gamma y neutrones ra´pidos.
Los para´metros de estos ajustes (centroides y anchos a media altura con sus respecti-
vas incertidumbres) fueron utilizados para determinar la Figura de Me´rito (FoM) del
detector (ver sec. 2.3).
En la Fig. 4.7 se presentan los resultados de la figura de me´rito (definida en la
sec. 2.3 por la ec. 2.11) para cada centellador (con Eth = 0, 3 MeVee) en funcio´n del
nu´mero de l´ıneas de salida consideradas. Se puede observar la discriminacio´n n/γ es
ma´s eficaz cuando se consideran todas las l´ıneas de salida del fotomultiplicador H8500C.
Adema´s, se encontro´ que la capacidad de discriminacio´n n/γ del centellador EJ-301
es ligeramente mayor que la del centellador EJ-309, tal como ha sido reportado en
trabajos previos [41].
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(a) (b)
Figura 4.6. (a) Para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz correspondiente a
la medicio´n de una fuente de 252Cf con el detector EJ-309/H8500C tomando en cuenta
todas las l´ıneas de salida. (b) Histograma del para´metro PSD utilizando un umbral
para la emisio´n de luz (Eth) de 0, 3 MeVee. Tambie´n se muestran los ajustes gaussia-
nos realizados a las distribuciones correspondientes a fotones gamma (γ) y neutrones
ra´pidos (n)
Figura 4.7. Figura de me´rito en funcio´n del nu´mero de l´ıneas de salida consideradas
para los detectores EJ-309/H8500C y EJ-301/H8500C. El umbral en emisio´n de luz
usado fue Eth = 0, 3 MeVee
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4.1.1. Respuesta en una zona con Campo Magne´tico
Con la finalidad de estudiar la respuesta de los detectores EJ-309/H8500C y EJ-
309/H1949-51 en presencia de un campo magne´tico, se adquirieron un conjunto de
espectros con la fuente de calibracio´n de 22Na ubicando los detectores en la cercan´ıa
de un electroima´n.
El valor del campo magne´tico en la posicio´n de cada detector fue medido por una
sonda Hall (LABORATORIO ELETTROFISICO modelo DG4080 con una sonda Hall
FW BELL modelo STD 58-0404). En este caso, las salidas de ambos fotomultiplicadores
fueron enviadas directamente a dos canales independientes del digitizer CAEN DT5751
(10 bits, 1 GHz) en donde se implemento´ el algoritmo de discriminacio´n por forma de
pulsos. La salida del digitizer fue enviada a la computadora. Los datos para construir
los espectros en energ´ıa fueron guardados en archivos con formato root.
En las figuras 4.8 y 4.9 se presentan algunos de los espectros medidos para diferentes
valores de campo magne´tico. Es de hacer notar que, a pesar de que el PMT H1949-51
posee una cubierta de mu-metal como blindaje contra campos magne´ticos, la ganancia
de este fotomultiplicador decrece muy ra´pido a medida que el campo magne´tico aumen-
ta. En la Fig. 4.10 se presenta la disminucio´n relativa de la posicio´n del borde Compton
asociado al foto´n gamma de 1275 keV en funcio´n del valor de campo magne´tico en los
detectores considerados en este estudio.
Figura 4.8. Mediciones de los espectros en energ´ıa de 22Na con el detector EJ-
309/H1949-51 para diferentes valores de campo magne´tico
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Figura 4.9. Mediciones de los espectros en energ´ıa de 22Na con el detector EJ-
309/H8500C para diferentes valores de campo magne´tico
Figura 4.10. Disminucio´n relativa de la posicio´n del borde Compton asociado al foto´n
gamma de 1275 keV en funcio´n del valor de campo magne´tico en los detectores consi-
derados en este estudio
As´ı mismo se observa un mayor deterioro de la resolucio´n en energ´ıa del detector aso-
ciado al PMT H1949-51 a medida que el campo magne´tico aumenta. Espec´ıficamente
67
se observo´ una disminuciino´n de la resolucio´n en energ´ıa (aumento de σ/L) asociada
al borde Compton del foto´n gamma de 1275 keV de 5 % (con el electroima´n apagado)
a 11 % (con un campo magne´tico de 60 G). Por otra parte el deterioro de la resolu-
cio´n en energ´ıa del detector asociado al PMT H8500C fue menos severa ya que so´lo se
observo´ una disminucio´n del 20 % cuando el campo magne´tico fue 250 G.
Los resultados anteriormente expuestos esta´n relacionados sin lugar a duda a la
distancia que existe entre los d´ınodos adyacentes en ambos fotomultiplicadores, las
cuales son mucho ma´s grandes en el PMT esta´ndar H1949-51 en comparacio´n a las
que presenta el fotomultiplicador plano H8500C (12 etapas distribuidas en ∼ 15 mm).
Tanto la disminucio´n de la ganancia de los fotomultiplicadores como el deterioro de la
resolucio´n en energ´ıa de los detectores se deben al desv´ıo de los electrones durante el
tiempo de tra´nsito en la estructura de d´ınodos. Este feno´meno es mucho menos severo
en el caso del PMT plano H8500C.
4.1.2. Resolucio´n Temporal
La resolucio´n temporal de un detector, en mediciones de tiempos de vuelo o medi-
ciones en coincidencia, es un para´metro cr´ıtico que debe ser bien conocido para evaluar
la incertidumbre del sistema. La principal caracter´ıstica de los centelladores orga´nicos
es que poseen una respuesta muy ra´pida en comparacio´n con otros tipos de detectores
(semiconductores, gases, entre otros), esto los hace ideales para constituir sistemas que
involucren mediciones temporales. En consecuencia, en esta seccio´n se presentan los re-
sultados de las mediciones de la resolucio´n temporal de los detectores EJ-309/H1949-51
y EJ-309/H8500C, con la finalidad de estudiar las diferencias a causa del tipo de foto-
multiplicador usado. Para ello se realizo´ el montaje experimental como el presentado
en la Fig. 4.11. Este es un montaje t´ıpico para medir coincidencias gamma-gamma.
Adema´s de los detectores a evaluar, se utilizo´ la fuente de calibracio´n de 22Na y como
detector de referencia se uso´ un centellador pla´stico EJ-228 de geometr´ıa cil´ındrica, de
51 mm de dia´metro por 51 mm de espesor, acoplado a un fotomultiplicador PHOTO-
NIS XP2020. Los pulsos producidos en ambos detectores fueron adquiridos por dos
canales independientes del digitizer DT5751. La correlacio´n temporal entre los pul-
sos coincidentes fue reconstruida usando un Digital Constant Fraction Discriminator,
DCFD [84, 85].
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Figura 4.11. Esquema experimental usado para realizar mediciones de coincidencias
gamma-gamma con una fuente de 22Na para determinar la resolucio´n temporal de los
detectores bajo estudio
Para determinar la resolucio´n temporal de los detectores bajo estudio se procedio´ de
la siguiente manera:
Se determino´ la resolucio´n temporal del detector de referencia (EJ-228). Para
hacer esto se hizo un montaje experimental similar al mostrado en la Fig. 4.11
con dos centelladores pla´sticos EJ-228 ide´nticos (acoplados a dos PMT’s XP2020).
La duracio´n de la medicio´n fue de 30 minutos. La resolucio´n temporal del sistema
de detectores, σt, obedece la siguiente ecuacio´n:
σ2t = σ
2
p1
+ σ2p2 (4.1)
donde σp1 y σp2 son las resoluciones temporales individuales de cada detector
EJ-228. Debido a que los detectores son iguales y a que la electro´nica de proce-
samiento de pulsos es ide´ntica, se deduce que las resoluciones temporales indivi-
duales de cada detector EJ-228 son aproximadamente iguales y que adema´s se
pueden determinar a partir de medicio´n de la resolucio´n temporal del sistema.
σp1 = σp2 = σp =
√
2
2
σt (4.2)
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En la Fig. 4.12 se presenta el espectro temporal obtenido. En e´ste se puede
observar el pico de coincidencias producido por los fotones de aniquilacio´n de
511 keV emitidos en direcciones opuestas por la fuente de 22Na. En el panel
inferior de la misma figura se presentan los espectros en energ´ıa de los eventos
en coincidencia adquiridos por cada detector. Como se puede observar so´lo se
tomaron en consideracio´n eventos con energ´ıa mayor que un determinado umbral
(100, 150, 200 y 250 keV ) y menor que 500 keV. Esto u´ltimo con la finalidad
de eliminar parte de las coincidencias aleatorias que involucran al foto´n de 1275
keV. Tal como fue explicado en la sec. 2.6.1, el ancho a media altura (FWHM) del
pico de coincidencias representa la resolucio´n temporal del sistema. Por lo tanto,
ajustando una funcio´n gaussiana al pico de coincidencias se obtuvo el valor para
el FWHM.
Figura 4.12. (Arriba) Espectro temporal obtenido con los dos detectores pla´sticos EJ-
228. (Abajo) Espectros en energ´ıa de los eventos en coincidencia adquiridos por cada
detector (Eth = 100 keV )
Se selecciono´ el detector pla´stico “EJ-228 # 2” como detector de referencia para
las mediciones con los detectores bajo estudio, por ser aquel que exhibio´ una
mejor resolucio´n en energ´ıa.
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Figura 4.13. Espectro temporal y espectros en energ´ıa de los eventos en coincidencia
adquiridos por el sistema “EJ-228 # 2 − EJ-309/H1949-51”. Eth = 100 keV
Figura 4.14. Espectro temporal y espectros en energ´ıa de los eventos en coincidencia
adquiridos por el sistema “EJ-228 # 2 − EJ-309/H8500C”. Eth = 100 keV
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Se determinaron las resoluciones temporales de los sistemas “EJ-228 # 2 − EJ-
309/H1949-51” y “EJ-228 # 2 − EJ-309/H8500C” realizando dos mediciones
de 60 minutos cada una y haciendo un ana´lisis de los datos similar al expuesto
anteriormente para los dos detectores pla´sticos (ver figuras 4.13 y 4.14). En este
caso la resolucio´n temporal del sistema obedece a la siguiente ecuacio´n:
σ2t = σ
2
p + σ
2 (4.3)
Tabla 4.1. Valores de resolucio´n temporal de cada uno de los detectores estudiados
en funcio´n del umbral en energ´ıa del DCFD. Las incertidumbres fueron determinadas
siguiendo procedimientos de propagacio´n de errores
Umbral en
energ´ıa del
DCFD (keV)
Resolucio´n
Temporal
EJ-228 (ns) ±
0,01
Resolucio´n
Temporal
EJ-309/H1949-51
(ns) ± 0,01
Resolucio´n
Temporal
EJ-309/H8500C
(ns) ± 0,01
100 0,43 0,51 0,84
150 0,41 0,46 0,78
200 0,39 0,43 0,75
250 0,39 0,41 0,71
En la ec. 4.3 σp representa la resolucio´n temporal del pla´stico EJ-228 # 2 determinada
anteriormente y σ representa la resolucio´n temporal del detector EJ-309/H1949-51 o
EJ-309/H8500C segu´n sea el caso. En la Tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos
de la resolucio´n temporal de cada detector en funcio´n del umbral en energ´ıa del DCFD.
En la Fig. 4.15 se presentan de manera gra´fica los resultados.
Como resultado se obtuvo que la resolucio´n temporal del detector asociado al PMT
H1949-51 es mejor que la correspondiente a la del detector asociado al PMT H8500C.
Es de hacer notar que si bien la constante de tiempo de so´lo uno de los a´nodos del
PMT H8500C es menor que la del PMT H1949-51, las sen˜ales provenientes de los di-
ferentes a´nodos del PMT H8500C poseen un cierto retraso variable. La distribucio´n de
este retraso con respecto al a´nodo P48 ha sido reportada anteriormente [2] (ver Fig.
4.16). En esta distribucio´n se puede apreciar que el valor promedio de este retraso es
aproximadamente 0, 5 ns, sin embargo, es precisamente el ancho de esta distribucio´n
(FWHM = 0, 5 ns) el que contribuye al deterioro de la resolucio´n temporal del PMT
H8500C, sobre todo cuando la salida de todos los a´nodos es sumada para conformar
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una sola sen˜al, como es exactamente nuestro caso.
Figura 4.15. Resolucio´n temporal de cada uno de los detectores estudiados en funcio´n
del umbral en energ´ıa del DCFD
Figura 4.16. Distribucio´n del retraso de las sen˜ales provenientes de los a´nodos del PMT
H8500C respecto al a´nodo P48. Datos tomados de [2]
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Como comentarios finales de esta seccio´n se puede decir que el detector EJ-309/H8500C
ofrece una serie de ventajas sobre el detector EJ-309/H1949-51 que tienen que ver es-
pec´ıficamente con un disen˜o ma´s compacto y liviano, un consumo menor de energ´ıa y
una mayor resolucio´n en energ´ıa. Adema´s, la capacidad del PMT H8500C para traba-
jar en presencia de campos magne´ticos de intensidad media, hace de este detector un
instrumento ideal para ser usado dentro del a´mbito de la caracterizacio´n de plasmas
en reactores de fusio´n. Adema´s, la capacidad de discriminacio´n n/γ de este detector
permite su uso en aplicaciones relacionadas con seguridad nacional, por ejemplo, en el
desarrollo de sistemas para detectar e identificar fuentes radiactivas en aduanas.
Tambie´n se encontro´ que la capacidad de discriminacio´n n/γ de los detectores EJ-
309/H8500C y EJ-309/H1949-51 es similar. Y finalmente, la resolucio´n temporal del
detector EJ-309/H8500C es menor que la del detector EJ-309/H1949-51, sin embargo,
e´sta sigue siendo menor que 1 ns, el cual es t´ıpicamente el valor ma´ximo a considerar
en buena parte de las aplicaciones donde son necesarias mediciones temporales.
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4.2. Caracterizacio´n del Centellador EJ-309
Con el propo´sito de hacer un estudio completo del centellador orga´nico EJ-309, se
presentan en esta seccio´n los resultados obtenidos en la determinacio´n de la funcio´n de
emisio´n de luz para protones y la comparacio´n con dos resultados previos reportados
en la literatura recientemente. Es de hacer notar que en los centelladores orga´nicos
la deteccio´n de neutrones ra´pidos esta´ basada fundamentalmente en las dispersiones
ela´sticas de los neutrones con los a´tomos de hidro´geno que componen el centellador. Los
protones que reculan a causa de estas interacciones son los que finalmente producen
la emisio´n de luz. Las energ´ıas cine´ticas de estos protones dependen de las energ´ıas
cine´ticas de los neutrones incidentes y de los a´ngulos de dispersio´n (ver sec. 2.4), por
lo tanto, conocer la relacio´n que existe entre la emisio´n de luz (en MeVee) y la energ´ıa
cine´tica del proto´n que la produjo (funcio´n de emisio´n de luz para protones) es un
ingrediente esencial para obtener informacio´n del espectro de neutrones bajo estudio.
Adema´s de determinar la funcio´n de emisio´n de luz para protones, se midio´ la efi-
ciencia intr´ınseca para neutrones del centellador EJ-309. Adicionalmente, utilizando la
funcio´n de emisio´n de luz para protones se realizaron dos modelos ide´nticos del detector,
uno con GEANT4 9.6 y otro con MCNPX 2.7.0 (co´digos usados para el transporte
de radiacio´n en materia basados en el me´todo de Monte Carlo, ver sec. 3.6.1 y sec.
3.6.2), con la finalidad de estimar los valores de eficiencia intr´ınseca para neutrones
y de compararlos con las mediciones experimentales. Se estudio´ el efecto de las dife-
rencias observadas entre las funciones de emisio´n de luz para protones del centellador
EJ-309 en la estimacio´n de los valores de eficiencia intr´ınseca para neutrones. Para esto
se utilizaron los resultados reportados en la literatura y los obtenidos en este trabajo.
Finalmente, adema´s de usar los modelos construidos con GEANT4 9.6 y MCNPX
2.7.0, se utilizo´ un tercer modelo (ide´ntico a los dos anteriores) realizado con el co´digo
PENELOPE 2008 (ver sec. 3.6.3) para estimar los valores de eficiencia intr´ınseca para
fotones gamma del centellador EJ-309. Se presenta la comparacio´n entre los resultados
experimentales y los obtenidos por los tres co´digos mencionados anteriormente.
4.2.1. Determinacio´n de la Funcio´n de Emisio´n de Luz para Protones
El esquema experimental utilizado para determinar la funcio´n de emisio´nde luz para
protones del centellador EJ-309 se presenta en la Fig. 4.17. El montaje esta´ compuesto
por una fuente de 252Cf (3, 7 x 106 n/s), colimadores de polietileno, electro´nica de pro-
cesamiento digital de pulsos y dos detectores, un EJ-228 acoplado a un PMT XP2020
PHOTONIS posicionado muy cerca de la fuente de 252Cf y un EJ-309 acoplado a un
PMT H8500C ubicado aproximadamente a 2 metros de la fuente radiactiva. Los pulsos
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de salida del EJ-309 fueron enviados a un constant fraction discriminator (CFD). La
sen˜al de salida del CFD sirvio´ para especificar la ventana temporal de adquisicio´n del
digitizer (trigger). Adema´s, las sen˜ales provenientes de ambos detectores fueron re-
trasadas convenientemente para que los eventos en coincidencia (neutrones y gammas
emitidos en una fisio´n esponta´nea) quedaran dentro de la ventana de adquisicio´n. La
principal ventaja de adquirir los datos de esta manera es que la mayor´ıa de los eventos
guardados son los eventos de intere´s (coincidencias verdaderas), esto permitio´ hacer
mediciones durante un intervalo de tiempo largo con la finalidad de obtener resultados
con una buena estad´ıstica.
Figura 4.17. Esquema experimental utilizado para determinar la funcio´n de emisio´n
de luz para protones del centellador EJ-309
Debido a que para cada pulso guardado se posee su integral total (emisio´n de total
de luz), su integral parcial (necesaria para determinar el para´metro PSD) y su etiqueta
temporal, entonces es posible reconstruir el espectro temporal de la totalidad de los
eventos en coincidencia. Pero adema´s, implementando el ana´lisis por forma de pulsos en
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los datos del detector EJ-309, es posible filtrar dicho espectro seleccionando u´nicamente
aquellas coincidencias asociadas a eventos de neutrones en el detector EJ-309. Esto se
hace con la finalidad de obtener un espectro en tiempo de vuelo de neutrones mucho
ma´s limpio. En la Fig. 4.18 se muestra el efecto de implementar la discriminacio´n n/γ
en el detector EJ-309 sobre el espectro temporal reconstruido.
Figura 4.18. Reconstruccio´n del espectro temporal de la totalidad de eventos en coinci-
dencia. El efecto de implementar la discriminacio´n n/γ en el detector EJ-309 es puesto
en evidencia
Para seleccionar los eventos que corresponden en su mayor´ıa a neutrones en el de-
tector EJ-309 se hizo una adquisicio´n de datos con la fuente de calibracio´n de 22Na,
luego, se reconstruyo´ el histograma bidimiensional del para´metro PSD en funcio´n de la
emisio´n total de luz, y debido a que en este histograma los eventos corresponden u´ni-
camente a fotones gamma, se trazo´ una curva que divide al histograma en dos zonas,
una donde se encuentran los eventos gamma (por debajo de la curva) y otra donde
esta´n los eventos que corresponden a neutrones (por encima de la curva). En la Fig.
4.19 se presentan los histogramas bidimensionales caracter´ısticos de 22Na y 252Cf sobre
los cuales se observa la curva discriminadora.
Para determinar la funcio´n de emisio´n de luz para protones se uso´ el me´todo propues-
to por Kornilov et al. (2009) [24]. Este me´todo se basa en el hecho de que el histograma
de altura de pulsos (o espectro en emisio´n de luz) caracter´ıstico de un haz de neutrones
monoenerge´ticos corresponde principalmente a la distribucio´n de protones que reculan
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Figura 4.19. Histogramas bidimensionales del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n
total de luz correspondientes a 22Na (arriba) y 252Cf (abajo). Se presenta tambie´n la
curva que se uso´ para la discriminacio´n n/γ. Los datos corresponden a los eventos
producidos en el detector EJ-309
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como consecuencia de las dispersiones ela´sticas de los neutrones con los a´tomos de
hidro´geno que componen el centellador. Por lo tanto, la posicio´n del borde superior de
este espectro, el cual esta´ ubicado en la zona de pulsos con mayor amplitud, indica
la cantidad de luz emitida en eventos donde toda la energ´ıa del neutro´n incidente ha
sido transferida a un proto´n. Entonces, la funcio´n de emisio´n de luz para protones se
obtiene determinando la posicio´n del mencionado borde (en MeVee) en un conjunto
de espectros en emisio´n de luz correspondientes a neutrones monoenerge´ticos. No´tese
que la energ´ıa del neutro´n incidente correspondera´ a la energ´ıa cine´tica del proto´n que
recula en este caso.
Para construir los espectros en emisio´n del luz de neutrones cuasi monoenerge´ticos se
dividio´ el espectro en tiempo de vuelo que incluye el filtro por discriminacio´n n/γ (Fig.
4.18) en el rango 50 − 200 ns en ventanas de 2 ns. Con los datos correspondientes a
cada ventana se construyeron 75 espectros en emisio´n del luz de neutrones con energ´ıas
cine´ticas entre 0, 6 y 8, 2 MeV. El ancho de 2 ns trae como consecuencia que las incer-
tidumbres asociadas a los valores de energ´ıa cine´tica de los neutrones incidentes sean
entre 27 y 300 keV. En la Fig. 4.20 se presentan los espectros en emisio´n de luz para
neutrones de 1, 5; 2, 5; 3, 5; 4, 5; 6; y 7 MeV. A fin de poder analizar co´modamente
todos los espectros se utilizo´ la funcio´n TH1::Smooth() del programa root que sirve
para suavizar la tendencia de un histograma [86].
Debido a que la resolucio´n en energ´ıa del centellador es finita, el borde superior de
los espectros en emisio´n de luz se suavizan (ver Fig. 4.20), por lo tanto, para poder
determinar su posicio´n con exactitid se calculo´ nume´ricamente la primera derivada de
cada espectro. En la Fig. 4.21 se presenta el espectro en emisio´n de luz para neutrones
de 2, 5 (± 0, 08) MeV y su respectiva primera derivada. El mı´nimo de mayor energ´ıa
de la primera derivada, es decir, el que se ubica ma´s hacia la derecha, corresponde a
eventos donde toda la energ´ıa cine´tica del neutro´n se transfirio´ a un proto´n en una sola
dispersio´n. Mientras que, el mı´nimo que se observa muy cerca del anterior es debido a
la transferencia total de la energ´ıa cine´tica del neutro´n a causa de dispersiones mu´lti-
ples. Obviamente se esta´ interesado en determinar la posicio´n (en MeVee) del mı´nimo
de mayor energ´ıa de la primera derivada. Para ello se tomo´ la parte de esta funcio´n
(la derivada) que sigue a la derecha de este mı´nimo, se invirtio´ y se clonaron los datos
hacia la parte izquierda para construir una distribucio´n que se aproxima bastante bien
a una gaussiana. Se ajusto´ una funcio´n gaussiana a esta u´ltima distribucio´n para deter-
minar de manera exacta su centroide, ver Fig. 4.22. El valor del centroide corresponde
exactamente a la posicio´n del mı´nimo de mayor energ´ıa de la primera derivada.
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Figura 4.20. Espectros en emisio´n de luz para neutrones de 1, 5; 2, 5; 3, 5; 4, 5; 6; y 7
MeV. El espectro de mayor altura corresponde a neutrones de 7 MeV, los dema´s siguen
en orden decreciente
Figura 4.21. Espectro en emisio´n de luz para neutrones de 2, 50 ± 0, 08 MeV y su
respectiva primera derivada. La escala vertical en la que se representa la derivada es
arbitraria
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Figura 4.22. Derivada extendida, alrededor de la zona de intere´s, del espectro en
emisio´n de luz de neutrones de 2, 50 ± 0, 08 MeV. Se muestra el ajuste gaussiano a
partir del cual se determino´ su centroide
Una vez determinadas las posiciones de los mı´nimos de mayor energ´ıa de las prime-
ras derivadas de los 75 espectros en emisio´n de luz correspondientes a neutrones cuasi
monoenerge´ticos, se construyo´ la funcio´n de emisio´n de luz para protones del cente-
llador EJ-309 (emisio´n del luz en MeVee en funcio´n de la energ´ıa cine´tica del proto´n
que la produce). En la Fig. 4.23 se presentan los resultados experimentales y adema´s
se muestra la curva que se ajusta a dichos puntos la cual obedece a la ec. 2.10.
Tabla 4.2. Para´metros de ajuste de la funcio´n de emisio´n de luz para protones del
centellador EJ-309 obtenida en este trabajo. Se muestran tambie´n los correspondientes
para´metros de las funciones reportadas por Enqvist et al. (2013) y Takada et al. (2011).
(*) El espesor de este detector es de 51 mm. Los espesores de los dema´s detectores son
iguales a sus dia´metros
Autor
Dia´metro
(mm)
A
(MeVee/MeV )
B (MeVee) C (1/MeV ) D
Este
trabajo
51 0, 62 ± 0, 03 1, 3 ± 0, 3 0, 39 ± 0, 08 0, 97 ± 0, 04
Ref. [36] 121, 7 0, 646 1, 479 0, 393 1
Ref. [37]
127 0, 748 2, 410 0, 298 1
76 0, 817 2, 630 0, 297 1
(*)76 1, 103 5, 155 0, 207 1
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En la Tabla 4.2 se muestran los para´metros de ajuste de la funcio´n de emisio´n de luz
para protones del centellador EJ-309 obtenida en este trabajo y los correspondientes
para´metros de las funciones reportadas en la literatura hasta la actualidad. No´tese que
en la Tabla 4.2 se especifica el dia´metro del detector estudiado, todos de geometr´ıa
cil´ındrica. En la Fig. 4.23 se presentan los puntos experimentales obtenidos en este
trabajo y su correspondiente ajuste. Adema´s, a modo de comparacio´n, se muestran las
curvas reportadas en la literatura recientemente [36,37].
Figura 4.23. Funcio´n de emisio´n de luz para protones del centellador EJ-309. Se pre-
sentan los puntos experimentales, el ajuste a estos puntos y las funciones de emisio´n
de luz reportadas por Enqvist et al. (2013) y Takada et al. (2011)
Dos caracter´ısticas importantes resaltan de los resultados reportados en la literatura:
la primera es que existe una clara dependencia entre las funciones de emisio´n de luz y el
taman˜o del detector [37], y la segunda es que incluso para detectores de taman˜o similar
(aproximadamente de 12 cm x 12 cm) las funciones muestran diferencias notables (has-
ta 6 MeV ). Esta´ claro que la curva que mejor se aproxima a los puntos experimentales
obtenidos en este trabajo es la reportada por Takada et al. (2011) [36], en particular
para energ´ıas mayores a 4 MeV, esto a pesar de las diferencias de taman˜o entre ambos
detectores. En ese mismo rango de energ´ıa se encontraron las mayores discrepancias
con los resultados de Enqvist et al. (2013) [37], sobre todo con los reportados para los
detectores ma´s pequen˜os los cuales son ma´s parecidos al utilizado en este trabajo. Es
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preciso mencionar que los datos experimentales reportados en [37] se extienden so´lo
hasta 6 MeV, por lo que en la Fig. 4.23 se presentan extrapolaciones de los mismos.
Finalmente, por debajo de 3 MeV tambie´n se observan pequen˜as diferencias entre los
datos obtenidos en este trabajo y los reportados en la literatura (ver la figura incrusta-
da en la Fig. 4.23). En la seccio´n 4.2.2 se muestra el efecto que producen las diferencias
entre las funciones de emisio´n de luz para protones en la modelizacio´n por Monte Carlo
de la deteccio´n de neutrones con el centellador EJ-309.
4.2.2. Eficiencia Intr´ınseca para Neutrones
Para determinar la eficiencia intr´ınseca para neutrones del centellador EJ-309 se
utilizaron los mismos datos experimentales que se usaron para determinar la funcio´n
de emisio´n de luz para protones, es decir, el espectro en tiempo de vuelo de neutrones
presentado en la Fig. 4.20. Conociendo la distancia entre la fuente y el detector EJ-309
(∼ 2 m), denominada longitud de vuelo, es posible obtener la distribucio´n en energ´ıa
de los neutrones detectados Y = Y (E). Entonces, la eficiencia relativa para neutrones
en funcio´n de la energ´ıa del neutro´n incidente se obtiene dividiendo esta distribucio´n
Y = Y (E) entre el espectro de neutrones de fisio´n emitidos por el 252Cf, el cual obedece
a una distribucio´n de Watt (ver ec. 3.4 y Fig. 3.13). Sin embargo, para determinar un
valor absoluto de la eficiencia para neutrones se requirio´ usar la modelizacio´n por Monte
Carlo del detector EJ-309 descrito en el cap. 3.6. A fin de comparar el desempen˜o
de los co´digos GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0 en la determinacio´n de la eficiencia
intr´ınseca para neutrones se realizaron simulaciones con ambos co´digos utilizando el
mismo modelo geome´trico.
Para validar los modelos basados en el me´todo de Monte Carlo se realizo´ una medi-
cio´n con el esquema experimental de la Fig. 4.17 en “single mode”, es decir, guardando
todos los eventos que se producen en ambos detectores. Esta medicio´n se hizo durante
una hora. Los eventos registrados en el detector EJ-228 fueron usados para etiquetar
los eventos de fisio´n, por lo que se aplico´ un umbral en emisio´n de luz apropiado (0, 2
MeVee) para descartar eventos provenientes de la desexcitacio´n de estados isome´ricos
de los productos de fisio´n. Los eventos de neutrones medidos en coincidencia con los
eventos registrados en el detector pla´stico sirvieron para determinar los valores de efi-
ciencia de conteo total para neutrones emitidos por una fuente de 252Cf en funcio´n del
umbral en emisio´n de luz aplicado al detector EJ-309.
Por otra parte se realizaron simulaciones por Monte Carlo de fuentes puntuales
monoenerge´ticas de neutrones ubicadas a 2 m de distancia de la cara del detector
EJ-309. Las fuentes se simularon una por una. La energ´ıa cine´tica de los neutrones
incidentes se vario´ entre 0, 5−8, 5 MeV en pasos de 0, 5 MeV. Utilizando la funcio´n de
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emisio´n de luz para protones del centellador EJ-309 que se obtuvo en este trabajo (ver
Fig. 4.23) se determinaron los espectros en emisio´n de luz correspondientes a neutrones
con una determinada energ´ıa cine´tica. Integrando estos espectros en emisio´n de luz, por
encima de cierto umbral, se obtuvo la eficiencia intr´ınseca de conteo para neutrones
(para una energ´ıa determinada).
En la Tabla 4.3 se presentan los resultados experimentales y simulados por Monte
Carlo con los modelos hechos en GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0. Los resultados simula-
dos por Monte Carlo fueron obtenidos calculando el promedio ponderado (por factores
de peso derivados de la distribucio´n de Watt) de los valores de eficiencia intr´ınseca de
conteo obtenidos para neutrones monenerge´ticos.
Tabla 4.3. Eficiencia de conteo total para neutrones emitidos por una fuente de 252Cf.
Se presentan los resultados experimentales y simulados por Monte Carlo con GEANT4
9.6 y MCNPX 2.7.0
Umbral en
emisio´n de luz
del detector
EJ-309 (MeVee)
Eficiencia de
conteo
experimental ( %)
± 5 %
Eficiencia de
conteo
GEANT4 ( %)
Eficiencia de
conteo
MCNPX ( %)
0,1 33,0 34,9 33,1
0,2 22,0 22,8 21,9
Los resultados experimentales y simulados por Monte Carlo de la eficiencia de conteo
total del detector EJ-309 para neutrones emitidos por una fuente de 252Cf muestran
una excelente correspondencia entre s´ı, lo cual permitio´ la validacio´n de ambos modelos.
Debido a esto, se procedio´ a determinar las curvas de eficiencia intr´ınseca utilizando los
resultados de las simulaciones hechas anteriormente con neutrones monoenerge´ticos.
Luego, se normalizaron las curvas de eficiencia relativa en funcio´n de la energ´ıa del
neutro´n incidente a las curvas calculadas por Monte Carlo (por mı´nimos cuadrados).
Las curvas de eficiencia intr´ınseca para neutrones utilizando como umbral en emisio´n
de luz 0, 1; 0, 2; 0, 3 y 0, 4 MeVee se presentan en la Fig. 4.24. Se encontro´ una excelente
correspondencia entre los resultados experimentales y simulados por Monte Carlo con
GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0.
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Figura 4.24. Curvas de eficiencia intr´ınseca para neutrones del detector EJ-309. Se
presenta la comparacio´n entre los resultados experimentales y las simulaciones por
Monte Carlo realizadas con GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0. Los umbrales en emisio´n
de luz de estas curvas son: 0, 1, 0, 2, 0, 3 y 0, 4 MeVee
Para entender la importancia de conocer en detalle la funcio´n de emisio´n de luz para
protones de un centellador con la finalidad de simular la deteccio´n de neutrones, se
presenta en la Fig. 4.25 la comparacio´n entre las curvas de eficiencia para neutrones
determinadas con las simulaciones hechas con MCNPX 2.7.0 utilizando tres de las fun-
ciones de emisio´n de luz presentadas en la Fig. 4.23 (el umbral en emisio´n de luz es 0, 2
MeVee), la obtenida en este trabajo y las reportadas por Takada et al. (2011) y Enqvist
et al. (2013) para detectores de 12 cm x 12 cm y 7, 6 cm x 7, 6 cm respectivamente.
Las pequen˜as diferencias entre estas funciones (ver figura incrustada de la Fig. 4.23)
producen discrepancias considerables en las curvas de eficiencia.
Con la finalidad de profundizar ma´s en este hecho se presentan en la Fig. 4.26 los es-
pectros en emisio´n de luz simulados con neutrones de 2, 5 MeV utilizando cada una de
las funciones de emisio´n de luz antes mencionadas. El espectro simulado con la funcio´n
de emisio´n de luz determinada en este trabajo es ma´s extenso que los dema´s espectros
debido a que las otras funciones reportadas por Enqvist et al. (2013) y Takada et al.
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(2011) predicen una menor emisio´n de luz para protones con energ´ıas entre 0, 7 − 3
MeV. Al integrar estos espectros en emisio´n de luz (por encima de cierto umbral) para
determinar los valores de eficiencia para neutrones, es claro que e´stos sera´n subestima-
dos en el caso de utilizar los resultados obtenidos con las funciones de emisio´n de luz
reportadas por Enqvist et al. (2013) y Takada et al. (2011).
Figura 4.25. Curvas de eficiencia para neutrones determinadas con las simulaciones
hechas con MCNPX 2.7.0 utilizando las funciones de emisio´n de luz presentadas en la
Fig. 4.23. El umbral en emisio´n de luz es 0, 2 MeVee
Figura 4.26. Espectros en emisio´n de luz para neutrones de 2, 5 MeV calculados con
las funciones de emisio´n de luz presentadas en la Fig. 4.23
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4.2.3. Eficiencia Intr´ınseca para Fotones Gamma
El espectro en emisio´n de luz de un haz de fotones gamma monoenerge´ticos adqui-
rido por un centellador orga´nico es un espectro continuo, el cual corresponde al borde
Compton de dicho foto´n. Debido al bajo nu´mero ato´mico y a la baja densidad de estos
materiales, la probabilidad de que el foto´n gamma sea absorbido completamente es
muy baja, por lo que a su vez es poco probable observar el pico de absorcio´n ma´xima,
sobre todo si el detector bajo estudio posee un volumen pequen˜o (como es el caso de
este trabajo). Este hecho hace pra´cticamente imposible el uso de las fuentes de cali-
bracio´n convencionales, las cuales en su mayor´ıa emiten fotones de diferentes energ´ıas,
y el uso de la metodolog´ıa esta´ndar (aplicada para centelladores inorga´nicos y semi-
conductores [1]) para la determinacio´n de la curva de eficiencia gamma de estos tipos
de detectores. En lugar de eso, las simulaciones por Monte Carlo de fuentes gamma
monoenerge´ticas son la opcio´n ma´s adecuada para resolver este problema.
Figura 4.27. Esquema experimental utilizado para medir la eficiencia de conteo total
gamma de los centelladores EJ-309 y EJ-301. Se muestran las posiciones “frontal” y
“lateral” de la fuente radiactiva con respecto al detector
Para determinar la curva de eficiencia gamma del detector EJ-309 se utilizo´ el modelo
construido con el co´digo PENELOPE 2008. Para validar este modelo, se realizaron
mediciones y simulaciones por Monte Carlo de la eficiencia de conteo total gamma de los
centelladores EJ-309 y EJ-301 para tres fuentes de calibracio´n distintas: 137Cs, 22Na y
60Co. El esquema experimental utilizado se presenta en la Fig. 4.27. No´tese que con cada
fuente de calibracio´n se realizaron mediciones en dos posiciones distintas, una frontal
al detector y otra lateral al mismo. Esto se hizo con la finalidad de estudiar las posibles
diferencias de la eficiencia gamma en funcio´n de la posicio´n de la fuente radiactiva.
Cada medicio´n tuvo una duracio´n de dos minutos. Los detalles de la electro´nica de
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procesamiento digital de pulsos se muestran en la Fig. 4.27.
El modelo construido en PENELOPE 2008 se realizo´ lo ma´s similar posible al ex-
perimento. Los detalles de los modelos de las celdas que contienen a los centelladores
se mencionan en la sec. 3.6.3. Las fuentes de calibracio´n fueron simuladas como fuen-
tes puntuales, a una distancia de 15 cm del detector, que emiten fotones gamma con
energ´ıas y probabilidades segu´n se presentan en la Tabla 3.9. Los fotones fueron simu-
lados u´nicamente dentro del a´ngulo so´lido subtendido por el detector sobre la posicio´n
de la fuente. 107 fotones fueron emitidos en cada simulacio´n. En la Tabla 4.4 se presen-
tan los resultados experimentales y simulados con PENELOPE 2008 de la eficiencia
intr´ınseca (int) de conteo, para fotones gamma, de los centelladores EJ-309 y EJ-301,
utilizando un umbral en energ´ıa de 0, 2 MeV. Las incertidumbres estad´ısticas tanto de
los resultados experimentales como de las simulaciones por Monte Carlo son menores
al 1 %.
Tabla 4.4. Eficiencia intr´ınseca (int) de conteo para fotones gamma emitidos por
137Cs,
22Na y 60Co de los centelladores EJ-309 y EJ-301 en funcio´n de la posicio´n relativa de la
fuente radiactiva (frontal o lateral a la celda que contiene el centellador). Se utilizo´ un
umbral en energ´ıa de 0, 2 MeV
EJ-309 EJ-301
Fuente Geometr´ıa int Experimental int MC int Experimental int MC
137Cs
Frontal 16, 5 16, 2 15, 0 14, 9
Lateral 16, 1 15, 4 14, 3 14, 1
22Na
Frontal 15, 1 15, 0 14, 0 13, 7
Lateral 14, 9 14, 3 13, 4 13, 1
60Co
Frontal 17, 0 17, 2 15, 7 15, 8
Lateral 16, 8 16, 4 15, 4 15, 1
De los resultados presentados en la Tabla 4.4 se obtienen dos conclusiones importan-
tes. La primera tiene que ver con que experimentalmente se observa que la eficiencia
de conteo total para fotones gamma de estos detectores (para cada fuente), con este
taman˜o y geometr´ıa de celda, no cambia sustancialmente (< 3 %) en funcio´n de la
posicio´n a la que se encuentre la fuente, siendo sistema´ticamente un poco mayor en
el caso en el que la fuente gamma se encuentra en la posicio´n frontal. Este resultado
es observado de manera similar con los valores calculados con las simulaciones por
Monte Carlo. El hecho de que no cambie de manera importante la eficiencia gamma
(con respecto a la posicio´n de la fuente) representa una ventaja en el uso de este tipo
de detector en los sistemas de deteccio´n de materiales radiactivos en aduanas, puer-
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tos, aeropuertos, entre otros. La segunda conclusio´n importante tiene que ver con la
validacio´n del modelo construido con el co´digo PENELOPE 2008. En la Tabla 4.4 se
puede observar que los resultados experimentales son reproducidos bastante bien (con
discrepancias menores al 2 %) por el modelo basado en simulaciones por Monte Carlo
(utilizando un umbral en energ´ıa de 0, 2 MeV ).
Una vez validado el modelo se realizaron simulaciones para determinar las curvas de
eficiencia intr´ınseca para fotones gamma del detector EJ-309. Para ello se simularon
fuentes puntuales de fotones gamma monoenerge´ticos, con energ´ıas entre 0, 1 − 1, 5
MeV en pasos de 50 keV, ubicadas a 15 cm de la cara frontal del detector. Cada si-
mulacio´n consistio´ en 107 fotones gamma emitidos dentro del a´ngulo so´lido subtendido
por el detector sobre la posicio´n de la fuente. En cada simulacio´n se guardo´ el histo-
grama de la energ´ıa depositada en el volumen sensible del detector. Este histograma
se integro´ (por encima de cierto umbral) para obtener el valor de eficiencia intr´ınseca
de conteo correspondiente a fotones gamma incidentes con una determinada energ´ıa.
Figura 4.28. Curvas de eficiencia intr´ınseca para fotones gamma del detector EJ-309
para umbrales en energ´ıa iguales a 0; 0, 1; 0, 2; 0, 3 y 0, 4 MeV. Los puntos experimen-
tales (asteriscos) corresponden a la fuente de 137Cs (Eγ = 0, 662 MeV )
En la Fig. 4.28 se presentan las curvas de eficiencia gamma para umbrales en energ´ıa
iguales a 0; 0, 1; 0, 2; 0, 3 y 0, 4 MeV. Sobre las curvas mostradas en la Fig. 4.28 se
presentan los valores experimentales obtenidos con una fuente de 137Cs (Eγ = 0, 662
MeV ). Se encontro´ una buena correspondencia entre los valores experimentales y las
curvas calculadas con PENELOPE 2008 para umbrales en energ´ıa mayores que 0, 1
MeV.
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Ya que para la determinacio´n de la eficiencia para neutrones se construyeron modelos
del detector EJ-309 con GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0, se aprovecho´ la oportunidad
para comparar entre s´ı el desempen˜o de los tres co´digos utilizados en este trabajo en el
transporte de radiacio´n gamma a trave´s de la materia. Se presenta en la Fig. 4.29 una
comparacio´n entre las curvas de eficiencia gamma calculadas con PENELOPE 2008,
GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0 para un umbral en energ´ıa de 0, 1 MeV. Se encontro´ que
los resultados obtenidos con GEANT4 9.6 sobrestiman en aproximadamente 20 % los
valores de eficiencia gamma del detector EJ-309 en el rango de energ´ıas entre 0, 5 y 1
MeV. Este rango de energ´ıas es particularmente relevante en la deteccio´n de fuentes de
fisio´n. En este mismo rango de energ´ıas PENELOPE 2008 y MCNPX 2.7.0 muestran
resultados muy similares entre s´ı, los cuales a su vez esta´n en correspondencia con los
resultados experimentales.
Figura 4.29. Curvas de eficiencia gamma calculadas con PENELOPE 2008, GEANT4
9.6 y MCNPX 2.7.0 para un umbral en energ´ıa de 0, 1 MeV. El punto experimental
corresponde al de la fuente de 137Cs (Eγ = 0, 662 MeV )
Con la finalidad de profundizar un poco ma´s en las discrepancias de los resultados
obtenidos por los distintos co´digos, se presenta en la Fig. 4.30 la comparacio´n entre
el espectro diferencial en energ´ıa de 137Cs medido con el detector EJ-309 y los co-
rrespondientes simulados con PENELOPE 2008, GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0. Es
importante hacer notar que la escala del eje “y” de la Fig. 4.30 es una escala absoluta,
son conteos por segundo dividido entre el ancho del bin correspondiente en MeV. Pa-
ra hacer posible esta comparacio´n fue necesario hacer una correccio´n en los espectros
simulados debido a la resolucio´n en energ´ıa del detector. Esto se hizo realizando un
suavizado gaussiano, similar al que se explico´ en la sec. 2.5, sin embargo, el para´metro
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σ de las gaussianas se hizo variar en funcio´n de la energ´ıa utilizando la expresio´n [24]:
σ
E
=
√
α2 +
β2
E
+
( γ
E
)2
(4.4)
En la ec. 4.4: α = 10−5, β = 3, 3 x 10−2 MeV −1/2 y γ = 10−5 MeV se determi-
naron por el me´todo de los mı´nimos cuadrados ajustando el espectro simulado con
PENELOPE 2008 al espectro experimental. Los valores de los para´metros no cam-
bian considerablemente si se hubiese usado el espectro simulado con GEANT4 9.6 o
MCNPX 2.7.0. De hecho, en la Fig. 4.30 se puede observar que la forma de los tres
espectros simulados es muy similar.
Figura 4.30. Comparacio´n entre el espectro diferencial en energ´ıa de 137Cs medido con
el detector EJ-309 y los correspondientes simulados con PENELOPE 2008, GEANT4
9.6 y MCNPX 2.7.0
De la Fig. 4.30 se obtiene que existe una buena correspondencia entre la forma del
espectro experimental y los espectros simulados por encima de 0, 2 MeV. Las diferencias
a energ´ıas bajas son debidas fundamentalmente a la presencia del pico de absorcio´n
ma´xima de las l´ıneas Kα (∼ 32 keV ) y Kβ (∼ 36 keV ) del 137Ba y a los conteos
provenientes del ruido electro´nico. Ninguno de estos factores fueron tomados en cuenta
en las simulaciones. Sin embargo, es claro que el espectro simulado con GEANT4 9.6
sobrestima sistema´ticamente el nu´mero de eventos de cada canal en aproximadamente
20 %, cosa que no ocurre con los espectros simulados con MCNPX 2.7.0 y PENELOPE
2008 los cuales esta´n en absoluta correspondencia con el espectro experimental (por
encima de 0, 2 MeV ). Debido a que la forma del espectro en emisio´n de luz para una
fuente de 137Cs es muy similar al espectro experimental (y a los simulados con los
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otros dos co´digos), se puede concluir que los modelos f´ısicos registrados en la categor´ıa
standard del paquete que controla las interacciones electromagne´ticas en GEANT4
9.6 funcionan correctamente. El problema parece estar relacionado ma´s bien con que
GEANT4 sobrestima la probabilidad de interaccio´n de los fotones que inciden sobre
el volumen sensible (interaction forcing). Por lo tanto, de acuerdo a los resultados
obtenidos en este trabajo, se recomienda utilizar PENELOPE 2008 o MCNPX 2.7.0
para obtener resultados cuantitativos confiables en problemas en donde este´ involucrado
el transporte de fotones gamma de baja energ´ıa.
4.2.4. Espectro´metro n/γ Porta´til
A partir de los resultados obtenidos en las secciones 4.1 y 4.2 se ensamblo´ un proto-
tipo de un espectro´metro de neutrones y fotones gamma porta´til. El sistema esta´ com-
puesto principalmente por un detector EJ-309/H8500C, una u´nica unidad de electro´ni-
ca nuclear que incluye una fuente de alto voltaje para el PMT y un digitizer (12 bit,
250 MHz ) para realizar el procesamiento digital de los pulsos nucleares, es decir, para
implementar la te´cnica de discriminacio´n por forma de pulsos. El sistema lo comple-
tan unas bater´ıas para la alimentacio´n de la electro´nica nuclear y una computadora
porta´til. La masa total del sistema (incluida la computadora porta´til) es aproximada-
mente ∼ 8, 4 kg y es capaz de operar continuamente durante aproximadamente 2, 5 h.
En la Fig. 4.31 se presenta una vista real del prototipo.
Figura 4.31. Prototipo de espectro´metro n/γ porta´til
Actualmente el prototipo se encuentra bajo pruebas de laboratorio para asegurarse
de que cumpla con la normativa relacionada con este tipo de instrumento. Hasta ahora
se ha determinado que la eficiencia de deteccio´n para gammas y neutrones cumple con
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la normativa correspondentiente de la IEC [87]. Adema´s, como parte de una tesis de
doctorado en f´ısica que se esta´ llevando a cabo en la Universidad de los Estudios de Pa-
dova, se esta´ desarrollando un programa para identificar fuentes radiactivas basa´ndose
u´nicamente en las caracter´ısticas de los espectros gamma adquiridos con este sistema.
La capacidad de discriminacio´n n/γ del espectro´metro ofrece la posibilidad de detectar
fuentes de neutrones de´biles, y adema´s, de obtener informacio´n acerca de la energ´ıa
promedio de los neutrones incidentes. Este sistema puede ser u´til tanto en aplicaciones
de campo como en ciencias puras y aplicadas. En aplicaciones de campo e´ste puede
ser implementado en el a´rea de la seguridad nacional como un instrumento para la
deteccio´n e identificacio´n de materiales nucleares y fuentes radiactivas. Y en lo que
respecta a las ciencias puras y aplicadas, ya se le ha encontrado utilidad a este sistema
dentro del a´mbito de la ingenier´ıa de la fusio´n nuclear como una herramienta para el
diagno´stico de un plasma D-D. De hecho, actualmente el sistema ensamblado en este
trabajo de tesis se encuentra en operacio´n en el “Consorzio RFX”, Padova-Italia.
Finalmente, es importante mencionar que los resultados presentados en estas dos
primeras secciones de resultados (sec. 4.1 y sec. 4.2) han sido presentados en la 25th
International Nuclear Physics Conference (Florencia - Italia, 2013) [88], y adema´s,
han sido parte fundamental de dos art´ıculos publicados en revistas indexadas en el
SCIE [89,90].
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4.3. Caracterizacio´n del Centellador Pla´stico EJ-299-33
La mayor´ıa de los centelladores l´ıquidos usados para la deteccio´n de neutrones ra´pidos
y fotones gamma por medio de la te´cnica de discriminacio´n por forma de pulsos poseen
alta toxicidad y bajo punto de ignicio´n. Estos aspectos desfavorables han traido como
consecuencia que, hasta la actualidad, este tipo de detectores se usen mayormente
en laboratorios de investigacio´n donde las medidas de seguridad necesarias se han
implementado con relativa facilidad. Por otra parte, en aplicaciones de campo, por
ejemplo en el a´mbito de la seguridad nacional, el uso de los centelladores l´ıquidos ha
sido muy reducido.
En la bu´squeda de una nueva generacio´n de detectores de neutrones que puedan
sustituir a los detectores de 3He en aplicaciones de seguridad nacional, ha surgido la
posibilidad de usar detectores pla´sticos con capacidades de discriminacio´n n/γ. Desde el
punto de vista meca´nico, el hecho de que estos centelladores sean de estado so´lido repre-
senta una ventaja ma´s para su uso respecto a los centelladores l´ıquidos. En esta seccio´n
se presentan los resultados de la caracterizacio´n de un detector que esta´ compuesto por
el primer centellador pla´stico comercial, EJ-299-33, con capacidades de discriminacio´n
n/γ. Espec´ıficamente se presentan las mediciones de la resolucio´n en energ´ıa, la re-
solucio´n temporal y la capacidad de discriminacio´n n/γ de este centellador pla´stico.
Adema´s, se presenta una comparacio´n de estos resultados con los resultados obteni-
dos para los centelladores l´ıquidos anteriormente estudiados en este trabajo (EJ-301 y
EJ-309).
Para la realizacio´n de estas mediciones se utilizo´ un prototipo del centellador pla´stico
EJ-299-33 facilitado por la empresa Eljen Technology, Texas, USA. Este prototipo tiene
una geometr´ıa cil´ındrica, de 51 mm de dia´metro por 51 mm de espesor, igual que la
de las celdas que contienen todos los centelladores l´ıquidos estudiados en este trabajo.
Para ensamblar el detector, se acoplo´ un fotomultiplicador HAMAMATSU H1949-51
al centellador EJ-299-33 utilizando una pel´ıcula de silicona (EJ-560). En este caso el
PMT fue aperado a 1600 V.
4.3.1. Resolucio´n en Energ´ıa
Para determinar la resolucio´n en energ´ıa del centellador pla´stico EJ-299-33 se tra-
bajo´ con un esquema experimental similar al mostrado en la Fig. 4.32. Se hizo una
medicio´n, durante 10 minutos, con la fuente de calibracio´n de 22Na adquiriendo los
eventos registrados por ambos detectores (EJ-299-33 y EJ-301) en dos canales inde-
pendientes del digitizer (Ch0 y Ch2 rspectivamente). El detector EJ-301 se utilizo´ como
detector de comparacio´n para evaluar el desempen˜o del centellador pla´stico EJ-299-33.
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Los pulsos de salida de los detectores fueron procesados digitalmente por una cadena
electro´nica CAEN tipo VME, compuesta principalmente por el digitizer V1720 (12 bit,
250 MHz ), ver Fig. 4.32.
Figura 4.32. Esquema experimental usado para evaluar la resolucio´n en energ´ıa y la
capacidad de discriminacio´n n/γ del centellador EJ-299-33
En la Fig 4.33 se presentan los espectros en energ´ıa de la fuente de 22Na adquiridos
con los detectores EJ-301 y EJ-299-33. En esta figura se observan claramente los dos
bordes Compton asociados a los fotones gammas de 0, 511 y 1, 275 MeV emitidos por la
fuente. Ya que el tiempo de medida con ambos detectores fue el mismo, se observa que
la eficiencia gamma intr´ınseca del centellador EJ-299-33 es mayor que la del EJ-301.
Esto era de esperarse ya que la composicio´n qu´ımica de ambos materiales es similar
pero, la densidad del centellador EJ-229-33 (1, 08 g/cm3) es 23 % mayor que la del
EJ-301 (0, 874 g/cm3).
La resolucio´n en energ´ıa del detector EJ-299-33 asociada a cada borde Compton
(σ/L) del espectro en energ´ıa de 22Na se determino´ utilizando el procedimiento expli-
cado en la sec. 2.5. Para el borde Compton asociado al foto´n gamma de 0, 511 MeV
se obtuvo un σ1/L1 = (10, 0 ± 0, 8) %, mientras que para el borde Compton asociado
al foto´n gamma de 1, 275 MeV se obtuvo un σ2/L2 = (6, 4± 0, 5) %. Estos valores de-
muestran que la resolucio´n en energ´ıa exhibida por el centellador pla´stico EJ-299-33 es
ligeramente menor que la de los centelladores l´ıquidos EJ-301 y EJ-309 (ver Tabla 4.5).
Sin embargo, e´sta es pra´cticamente igual (dentro del rango de incertidumbre) que la del
otro centellador pla´stico utilizado en este trabajo (EJ-228). Debido a que la eficiencia
de centelleo del centellador EJ-228 es mayor que la del EJ-299-33 era de esperarse que
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el primero exhibiera una mejor resolucio´n en energ´ıa que el segundo, sin embargo, esto
no fue lo que se observo´. La explicacio´n tiene que ver con que el centellador EJ-228 se
acoplo´ a un PMT XP2020, el cual posee una corriente de fuga (10 − 100 nA) mayor
que la del PMT H1949-51 (50− 400 nA). Es importante mencionar que las eficiencias
cua´nticas de ambos fotomultiplicadores son similares (en el rango de intere´s), ver Fig.
3.6.
Figura 4.33. Espectros en energ´ıa adquiridos con los detectores EJ-299-33 y EJ-301
de una fuente de 22Na
4.3.2. Discriminacio´n n/γ
Utilizando el mismo esquema experimental referido en la seccio´n anterior (Fig. 4.32),
se realizo´ una medicio´n durante 30 minutos con la fuente de calibracio´n de 252Cf, con
la finalidad de comparar la capacidad de discriminacio´n n/γ del centellador pla´stico
EJ-299-33 con la del centellador l´ıquido EJ-301. Se escogio´ el centellador EJ-301 para
comparar ya que e´ste es el detector comercial esta´ndar usado en este tipo de aplicacio-
nes.
La discriminacio´n por forma de pulsos en el detector EJ-299-33 se implemento´ a
trave´s del procesamiento digital de los pulsos en el digitizer V1720. La optimizacio´n de
los para´metros de adquisicio´n del digitizer (ver Fig. 3.11) fue realizada emp´ıricamente
maximizando el valor de la figura de me´rito calculada para un umbral en emisio´n
total del luz de 0, 3 MeVee (ver sec. 2.3). Se encontro´ que los valores o´ptimos para las
ventanas de integracio´n corta y larga son 68 y 280 ns respectivamente. Cabe destacar
que estos valores son iguales a los valores usados con los detectores EJ-309 y EJ-301.
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En la Fig. 4.34 se presentan los gra´ficos del para´metro PSD en funcio´n de la emi-
sio´n total de luz correspondientes a las mediciones realizadas con el detector EJ-299-33
(Fig. 4.34a) y con el detector EJ-301 (Fig. 4.34b). Ciertamente, se observa que con el
detector EJ-299-33 se puede discriminar entre eventos de neutrones ra´pidos y fotones
gamma, sin embargo, es evidente que su capacidad de discriminacio´n es menor que la
del detector EJ-301.
(a) (b)
Figura 4.34. Para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz correspondiente a
una fuente 252Cf con adquisiciones hechas con los detectores EJ-299-33 (a) y EJ-301
(b)
Para visualizar un poco ma´s en detalle las diferencias entre los detectores EJ-299-33
y EJ-301, se presentan como ejemplo en la Fig. 4.35 dos pulsos promedio, de cada uno
de los detectores mencionados anteriormente, correspondientes a eventos de neutrones
ra´pidos y fotones gamma. Estos pulsos han sido generados promediando un conjunto
de eventos (neutrones y gammas por separado) que se encuentran en un mismo rango
de emisio´n total de luz (energ´ıa en el caso de los fotones gamma) en ambos detectores.
De la Fig. 4.35 es claro que la fraccio´n de luz retardada (en los eventos que correspon-
den a neutrones ra´pidos) es menor en el caso del detector EJ-299-33, esto trae como
consecuencia que la capacidad de discriminacio´n n/γ del detector EJ-299-33 sea menor
que la del EJ-301.
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Figura 4.35. Pulsos promedio correspondientes a eventos de neutrones ra´pidos y fotones
gamma en los detectores EJ-299-33 (arriba) y EJ-301 (abajo)
Para evaluar de una manera ma´s cuantitativa la capacidad de discriminacio´n n/γ
del detector EJ-299-33 se tomaron los datos adquiridos con la fuente de 252Cf y se
construyeron las distribuciones del para´metro PSD con diferentes valores de umbral en
emisio´n total de luz (desde 0, 1 hasta 1 MeVee). Luego, se ajustaron funciones gaus-
sianas a las distribuciones correspondientes a neutrones ra´pidos y fotones gamma, y
finalmente, se usaron las ec. 2.11 y 2.12 para determinar el valor de la figura de me´rito
en cada caso. En la Fig. 4.36 se muestra como ejemplo la distribucio´n del para´metro
PSD correspondiente a un umbral en emisio´n total de luz de 0, 3 MeVee. Tambie´n se
muestran los ajustes gaussianos.
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Figura 4.36. Distribucio´n del para´metro PSD de los eventos adquiridos con el detector
EJ-299-33 con una fuente de 252Cf. Esta figura corresponde a un umbral en emisio´n
total de luz de 0, 3 MeVee
En la Fig. 4.41 se presentan los resultados de la figura de me´rito en funcio´n del
umbral en emisio´n total de luz del detector EJ-299-33. En esta figura se observa cla-
ramente que los valores de la figura de me´rito que exhibe el detector EJ-299-33 son
mucho menores que los correspondientes a los centelladores l´ıquidos EJ-301 y EJ-309.
De hecho, no es sino para umbrales en emisio´n de luz entre 0, 2 y 0, 4 MeVee que la
figura de me´rito del detector EJ-299-33 esta´ entre 0, 8 y 1, 0 respectivamente (el cual
es un valor aceptable). Es importante mencionar que un umbral en emisio´n total de
luz de 0, 2 a 0, 4 MeVee implica una reduccio´n en la estad´ıstica de conteo de 50 a 75 %
cuando se realiza una medicio´n con una fuente de 252Cf.
4.3.3. Resolucio´n Temporal
Para realizar las mediciones de resolucio´n temporal del centellador pla´stico EJ-299-33
se utilizo´ un esquema experimental similar al de la Fig. 4.11. En este caso se utilizo´ un
sistema compuesto por el detector de referencia (EJ-228/XP2020) y el detector EJ-299-
33/H1949-51, para medir los eventos gamma emitidos en coincidencia por una fuente de
22Na (dos fotones de 0, 511 MeV producto de la aniquilacio´n del positro´n). El detector
de referencia utilizado en esta medicio´n fue el mismo que se escogio´ en la sec. 4.1.2, es
decir, aquel que se denomino´ “EJ-228 # 2”.
Los pulsos de salida de los detectores fueron adquiridos por el digitizer tipo “desktop”
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DT5751 (10 bit, 1 GHz ). Luego, se hizo una reconstruccio´n del espectro temporal de
coincidencias utilizando un Digital Constant Fraction Discriminator, DCFD. En la Fig.
4.37 se presenta como ejemplo el espectro temporal obtenido con el sistema de detec-
tores EJ-228/EJ-299-33 utilizando un umbral en energ´ıa en el DCFD igual a 0, 15 MeV.
Figura 4.37. Espectro temporal obtenido con el sistema de detectores EJ-228/EJ-
299-33 usando un umbral en energ´ıa igual a 0, 15 MeV. Se presenta adema´s su ajuste
gaussiano
El valor de resolucio´n temporal del detector EJ-299-33/H1949-51 fue determinado a
partir de la ec. 4.3. Es preciso resaltar que la resolucio´n temporal del sistema corres-
ponde al ancho a media altura del pico de coincidencias que se observa en el espectro
temporal (Fig. 4.37). Adema´s, la contribucio´n del detector “EJ-228 # 2” a la resolucio´n
temporal del sistema fue medida ya anteriormente, ver Tabla 4.1. La resolucio´n tem-
poral del detector EJ-299-33/H1949-51 resulto´ ser 0, 44 ns, para un umbral en energ´ıa
en el DCFD igual a 0, 15 MeV. E´ste es un valor muy similar al que se obtuvo para los
detectores EJ-301/H1949-51 y EJ-309/H1949-51. Esto puede ser explicado a partir de
la Fig. 4.38, en la cual se muestra una comparacio´n entre los pulsos promedios de sali-
da de los detectores EJ-228, EJ-299-33, EJ-309 y EJ-301. Para generar estos pulsos se
tomaron los espectros en energ´ıa de 22Na adquiridos con cada detector y se calcularon
los pulsos promedios a partir de los eventos registrados en una ventana en energ´ıa de
(0, 30 ± 0, 01) MeV. Esta energ´ıa corresponde a la energ´ıa del borde Compton de los
fotones gamma de 0, 511 MeV emitidos por la aniquilacio´n del positro´n producido en
el decaimiento del 22Na. Los pulsos de la Fig. 4.38 fueron normalizados con la finali-
dad de hacer coincidir sus mı´nimos, de esta manera se pueden observar claramente las
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diferencias entre sus formas. Es claro que los tiempos de subida y de decaimiento del
pulso de salida del detector EJ-228 son menores que los de los dema´s detectores, es por
esto que la resolucio´n temporal que exhibe este detector es mejor que la de los otros
(ver Tabla 4.5). Tambie´n, se puede observar que el tiempo de subida del centellador
pla´stico EJ-299-33 es similar al de los centelladores l´ıquidos (EJ-309 y EJ-301), es por
ello que la resolucio´n temporal de estos tres detectores es muy parecida. Finalmente,
se puede apreciar que el tiempo de decaimiento de la componente ra´pida del centella-
dor EJ-299-33 es muy similar a la de los centelladores l´ıquidos (EJ-309 y EJ-301), por
lo que se puede decir que e´ste es ∼ 4 ns. Adema´s, se observa que la fraccio´n de luz
retardada del centellador EJ-299-33 es ma´s importante que en los otros centelladores.
Figura 4.38. Pulsos promedios de salida de los detectores EJ-228, EJ-299-33, EJ-309
y EJ-301. Corresponden a eventos gamma registrados en una ventana en energ´ıa de
(0, 30± 0, 01) MeV
En la Tabla 4.5 se presenta un resumen de los valores de resolucio´n en energ´ıa y
resolucio´n temporal de los centelladores estudiados hasta el momento. Dentro del marco
de este trabajo, la comparacio´n que ma´s interesa es entre los centelladores l´ıquidos
(EJ-301 y EJ-309) y el centellador pla´stico EJ-299-33 debido a que son los que poseen
capacidades de discriminacio´n n/γ. Es de hacer notar que los valores de resolucio´n
temporal reportados en la Tabla 4.5 esta´n asociados a un umbral en energ´ıa en el
DCFD igual a 0, 15 MeV. Fundamentalmente se observo´ que la resolucio´n en energ´ıa y la
resolucio´n temporal del detector EJ-299-33 son muy similares a las de los detectores EJ-
309 y EJ-301. Mientras que la capacidad de discriminacio´n n/γ del detector pla´stico EJ-
299-33 es mucho menor que la de los detectores l´ıquidos bajo estudio, esto se evidencia
mucho ma´s en la zona de bajas energ´ıas. Sin embargo, por su caracter´ısticas generales,
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el detector EJ-299-33 puede ser usado en aplicaciones donde se requieran detectores
con a´reas y/o volu´menes grandes. Por ejemplo, e´ste puede ser usado en mediciones
de tiempos de vuelo de neutrones, donde su limitacio´n de discriminacio´n n/γ a bajas
energ´ıas no representa ningu´n inconveniente. Tambie´n, el EJ-299-33 puede ser usado
como detector de fotones gamma y neutrones ra´pidos en aplicaciones de seguridad
nacional, por ejemplo, como sustituto de los detectores pla´sticos de PVT, polyvinyl
toluene, los cuales actualmente constituyen gran parte de los sistemas de monitoreo de
radiacio´n en aduanas. Sin embargo, estos detectores son usados principalmente para la
deteccio´n de fotones gamma ya que e´stos no poseen capacidad de discriminacio´n n/γ.
Con el uso de un detector EJ-299-33 se tendr´ıa la capacidad de detectar no so´lo fuentes
gamma sino tambie´n de neutrones.
Tabla 4.5. Resumen de los valores de resolucio´n en energ´ıa y resolucio´n temporal de
los centelladores estudiados. Los valores de resolucio´n temporal esta´n asociados a un
umbral en energ´ıa en el DCFD igual a 0, 15 MeV
Centellador PMT
Eficiencia de centelleo
(fotones/MeV )
σ/L ( %)
Resolucio´n
Temporal (ns) ±
0, 01
EJ-299-33
H1949-51
8600 10, 0± 0, 8 0, 44
EJ-301 12000 8, 0± 0, 5 0, 43
EJ-309 11500 8, 0± 0, 5 0, 46
EJ-228 XP2020 10200 11, 0± 0, 8 0, 41
Es importante mencionar que los resultados presentados en esta seccio´n han cons-
tituido parte fundamental de un articulo publicado en una revista indexada en el
SCIE [91].
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4.4. Caracterizacio´n del Centellador EJ-339A
Dentro del marco del desarrollo de los sistemas de deteccio´n de materiales radiacti-
vos, espec´ıficamente de aquellos destinados al a´mbito de la seguridad nacional, existe
un intere´s especial en los detectores de neutrones de amplio espectro en energ´ıa, es
decir, aquellos que tienen la capacidad de detectar desde neutrones de baja energ´ıa
(te´rmicos) hasta neutrones ra´pidos (por ejemplo neutrones de fisio´n). Hasta ahora los
detectores que mejor cumplen con esta caracter´ıstica son los centelladores l´ıquidos car-
gados con 10B, los cuales, adema´s de poseer propiedades de discriminacio´n n/γ similares
a otros centelladores l´ıquidos (tales como el EJ-301, EJ-309, entre otros), responden a
la presencia de neutrones de baja energ´ıa por medio de la emisio´n de luz que producen
los productos de la reaccio´n de captura neutro´nica del 10B (ver 3.1).
La deteccio´n simulta´nea de neutrones de baja energ´ıa y neutrones ra´pidos puede
ser tomada como un indicador de la presencia de una fuente de neutrones blindada.
Adema´s, a partir de la relacio´n entre las tasas de conteos de ambos grupos de neutrones
se puede obtener informacio´n acerca de la capacidad de moderacio´n del material usado
como blindaje.
En esta seccio´n se presentan los resultados obtenidos del estudio realizado al detec-
tor EJ-339A, el cual es uno de los centelladores l´ıquidos cargados con 10B disponibles
actualmente en el mercado. Espec´ıficamente este detector posee 4, 6 % en peso de 10B,
ver sec. 3.1. El propo´sito de este estudio ha sido verificar la capacidad de este centella-
dor para detectar neutrones distribuidos en un espectro energe´tico amplio utilizando
la te´cnica de discriminacio´n por forma de pulsos. Tambie´n, se presenta una compa-
racio´n entre los resultados obtenidos en este trabajo y algunos estudios publicados
recientemente acerca de la respuesta para neutrones de baja energ´ıa que exhiben estos
detectores [3, 51].
Para finalizar, se construyo´ un modelo del esquema experimental con GEANT4 9.6.
De las mediciones experimentales y las simulaciones por Monte Carlo se obtuvo una
relacio´n muy interesante entre el nu´mero de capturas neutro´nicas registradas en el
detector EJ-339A, el nu´mero de neutrones ra´pidos (con E > 0, 1 MeVee) registrados
en un detector EJ-301 y el espesor del blindaje de polietileno de una fuente de 252Cf.
Esta relacio´n puede ser usada para extraer informacio´n acerca del espesor del blindaje
de una fuente de neutrones. En este caso, el blindaje debe estar compuesto por un
material hidrogenado (por ejemplo: polietileno).
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4.4.1. Discriminacio´n n/γ
Para estudiar la capacidad de discriminacio´n entre neutrones de fisio´n y fotones
gamma del detector EJ-339A se utilizo´ una celda cil´ındrica, de 51 mm de dia´metro
por 51 mm de espesor, la cual conten´ıa el mencionado centellador. A esta celda se
acoplo´ un fotomultiplicador HAMAMATSU H1949-51 con ayuda de una pel´ıcula de
silicona (EJ-560). Se realizaron mediciones con las fuentes de 241Am y 22Na durante
5 minutos para hacer la calibracio´n en energ´ıa del sistema y durante una hora con la
fuente de´bil de 252Cf (∼ 8000 n/s) para determinar la capacidad de discriminacio´n
n/γ del sistema. Las fuentes se ubicaron a 20 cm de la cara del detector. Se utilizo´ la
electro´nica de procesamiento digital de pulsos CAEN tipo VME. Los pulsos de salida
del fotomultiplicador fueron enviados directamente al digitizer CAEN V1720 (250 MHz,
12 bit) donde se implemento´ el algoritmo de discriminacio´n por forma de pulsos descrito
en la sec. 3.4.3. Se encontro´ que los valores o´ptimos para las ventanas de integracio´n
de los pulsos fueron de 56 y 280 ns con un pre-gate de 40 ns (ver Fig. 3.11). Los datos
fueron enviados a la computadora a trave´s del puerto USB CAEN V1718, donde fueron
guardados en archivos con formato root.
En las Fig. 4.39a y 4.39b se presentan los gra´ficos del para´metro PSD (determinado
en tiempo real segu´n la ec. 3.3 por el algoritmo discriminacio´n por forma de pulsos) en
funcio´n de la emisio´n total de luz para las fuentes de 241Am y 252Cf respectivamente.
La curva gris que se muestra en ambos gra´ficos define la frontera entre la regio´n que
corresponde a eventos gamma (ubicada por debajo de la curva) y la que corresponde a
eventos de neutrones de fisio´n (por encima de la curva). Esta curva se construyo´ sobre el
gra´fico obtenido para la fuente de 241Am y se verifico´ sobre el gra´fico que corresponde a
la fuente de 22Na debido a que en ambos casos so´lo aparecen eventos de fotones gamma.
Espec´ıficamente en la Fig. 4.39a se observan los eventos de absorcio´n ma´xima del foto´n
gamma de 59, 5 keV, mientras que a energ´ıas ma´s bajas se observan principalmente
los eventos Compton de esta misma l´ınea gamma. Los eventos que aparecen a energ´ıas
ma´s altas (> 80 keV ) corresponden fundamentalmente a la radiacio´n gamma de fondo.
De la Fig. 4.39b se obtiene que la discriminacio´n entre neutrones de fisio´n y foto-
nes gamma es clara aproximadamente desde 0, 2 MeVee en adelante, sin embargo, los
eventos que producen una emisio´n de luz menor a este valor son clasificados segu´n
sus posiciones dentro del gra´fico de acuerdo a las regiones definidas por la curva de
discriminacio´n (curva gris en las Fig. 4.39a y 4.39b).
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(a) (b)
Figura 4.39. Gra´fico del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz corres-
pondiente a mediciones hechas con el detector EJ-339A con las fuentes de 241Am (a)
y 252Cf (b). La curva gris que se muestra en ambos gra´ficos define la frontera entre
la regio´n que corresponde a eventos gamma (ubicada por debajo de la curva) y la que
corresponde a eventos de neutrones de fisio´n (por encima de la curva)
Con la finalidad de hacer una comparacio´n cuantitativa entre la capacidad de discri-
minacio´n n/γ del centellador EJ-339A y la de los centelladores estudiados previamente
en este trabajo (EJ-301 y EJ-309) se calcularon los valores de la figura de me´rito del
detector EJ-339A utilizando umbrales en emisio´n de luz entre 0, 1 y 1 MeVee con los
datos adquiridos con la fuente de 252Cf. Para hacer esto, se construyeron las distribu-
ciones del para´metro PSD correspondientes a un umbral en emisio´n de luz determinado
y se ajustaron funciones gaussianas a las distribuciones de neutrones ra´pidos y fotones
gamma en cada caso (ver Fig. 4.40). Los valores de la figura de me´rito se obtuvieron
utilizando la ec. 2.11. En la Fig. 4.41 se presentan los resultados obtenidos para el
detector EJ-339A, y a modo de comparacio´n se muestran los valores que corresponden
a los detectores EJ-301, EJ-309 y EJ-299-33. Es importante mencionar en este pun-
to que la funcio´n de emisio´n de luz para protones depende del tipo de centellador e
incluso, en algunos casos, depende tambie´n del taman˜o de la celda [37]. Por lo tanto,
los valores de la figura de me´rito reportados para un determinado umbral en emisio´n
de luz no corresponden a un mismo umbral en energ´ıa en los diferentes centelladores.
Sin embargo, se evidencia que los valores de la figura de me´rito del detector EJ-339A
son menores que los correspondientes a los otros dos centelladores l´ıquidos (EJ-301 y
EJ-309). Au´n as´ı, la capacidad de discriminacio´n n/γ del detector EJ-339A parece ser
aceptable para diversas aplicaciones ya que se obtuvieron valores de figura de me´rito
superiores a 1, 2 para umbrales en emisio´n de luz mayores que 0, 2 MeVee.
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Figura 4.40. Distribucio´n del para´metro PSD de los eventos adquiridos con el detector
EJ-339A con una fuente de 252Cf. El umbral en emisio´n total de luz es de 0, 3 MeVee
Figura 4.41. Gra´fico de la figura de me´rito de los detectores EJ-301, EJ-309, EJ-299-33
y EJ-339A en funcio´n del umbral en emisio´n total de luz. Las barras de errores que no
se aprecian son comparables con el taman˜o de los ı´conos
4.4.2. Deteccio´n de Neutrones Te´rmicos
Para estudiar de una manera ma´s eficaz y eficiente la deteccio´n de neutrones de baja
energ´ıa (o neutrones te´rmicos) con el centellador EJ-339A se coloco´ un nu´mero variado
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de bloques de polietileno (de 20 cm de largo por 10 cm de ancho por 2 cm de espesor)
entre la fuente de 252Cf y el detector, de manera similar a como se muestra en la Fig.
4.50. Esto se hizo con la finalidad de incrementar el flujo de neutrones te´rmicos en la
vecindad del detector.
En la sec. 3.1 se menciono´ que en el 94 % de los casos los productos de la reaccio´n
de captura neutro´nica del 10B son: una part´ıcula α (1, 47 MeV ), un ion de 7Li (0, 87
MeV ) y un foto´n gamma de 0, 478 MeV (producto de la desexcitacio´n del 7Li). Este
u´ltimo se observa en coincidencia con la part´ıcula α debido a que la desexcitacio´n del
7Li se produce en ∼ 10−13 s. La emisio´n total de luz en un evento de captura neutro´nica
es debida casi por completo a la part´ıcula α debido al efecto de quenching que sufre
la contribucio´n del ion de 7Li [51,92] y a la alta probabilidad de escape del foto´n gamma.
(a) (b)
Figura 4.42. (a) Gra´fico del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz
correspondiente a una medicio´n hecha con el detector EJ-339A de la fuente de 252Cf
blindada con 6 cm de polietileno. Los fotones gamma son principalmente los emitidos
por la fuente de 252Cf. (b) Acercamiento del gra´fico (a) entre 0 y 0, 3 MeVee
En la Fig. 4.42 se presenta el gra´fico del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n
total de luz correspondiente a la fuente de 252Cf blindada con 6 cm de polietileno. En
la Fig. 4.42a se observa claramente la discriminacio´n entre los neutrones de fisio´n y
los fotones gamma. Cabe destacar que estos fotones gammas son principalmente los
emitidos por la fuente de 252Cf, ya que los emitidos en la reaccio´n de captura neutro´nica
del 10B, adema´s de ser menores en cantidad, tienen una alta probabilidad de escape.
En la Fig. 4.42b se muestra un acercamiento de la regio´n entre 0 y 0, 3 MeV en la cual
se observan los eventos correspondientes a las capturas de neutrones de baja energ´ıa
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en aproximadamente 0, 05 MeVee. Este resultado esta´ en absoluta correspondencia con
algunos resultados reportados en la literatura [42, 51, 93–95]. Segu´n e´stos, el efecto de
quenching para iones pesados es tan fuerte que la emisio´n de luz producida por la
part´ıcula α de 1, 47 MeV esta´ entre 50 y 60 keVee. En otro trabajo reciente [92], en el
cual se midieron las funciones de emisio´n de luz para electrones, protones y part´ıculas
α de diferentes centelladores l´ıquidos, se reporto´ que la relacio´n entre la emisio´n de luz
de un electro´n y una part´ıcula α, con energ´ıas cine´ticas de 1, 5 MeV, esta´ entre 0, 04
y 0, 05 dependiendo del tipo de centellador. Esto significa que una part´ıcula α emitida
en una reaccio´n de captura neutro´nica del 10B producira´ una cantidad de luz entre 60
y 75 keVee. Sin embargo, tal como fue reportado por [51], el efecto de quenching en
este tipo de detectores depende tanto del tipo de centellador como de la concentracio´n
de 10B.
El efecto que producen los eventos de captura neutro´nica en el espectro en emisio´n
de luz se muestra en la Fig. 4.43. En esta figura se presentan los espectros en emisio´n
de luz (entre 0 y 0, 1 MeVee) correspondientes a: 241Am, 252Cf sin blindaje de ningu´n
tipo y 252Cf blindado con 6 cm de polietileno. Es claro que los eventos asociados a
las reacciones de captura del 10B producen una emisio´n de luz ligeramente menor que
la l´ınea gamma del 241Am (59, 54 keV ). Este resultado es muy importante debido a
que uno de los problemas que pudiese presentarse al momento de usar estos detectores
en sistemas de deteccio´n e identificacio´n de materiales radiactivos es la interferencia
de la l´ınea gamma del 241Am con la emisio´n de luz correspondiente a los eventos de
neutrones te´rmicos. Sin embargo, tal como se muestra en la Fig. 4.43, la forma de los
espectros en emisio´n de luz en estos dos casos es claramente distinta. El espectro del
241Am presenta una distribucio´n bimodal debido a los fotones de 26, 34 keV (2, 31 %),
33, 19 keV (0, 12 %) y 59, 54 keV (35, 92 %) que emite dicha fuente. El hecho de que
el pico de menor energ´ıa tenga un a´rea comparable con el de 59, 54 keV es un reflejo
de que la eficiencia gamma de este tipo de detector crece ra´pidamente a medida que
la energ´ıa del foto´n gamma disminuye (por ejemplo, ver Fig. 4.28), adema´s es posible
que en el pico de menor energ´ıa se encuentren eventos que corresponden a la suma
de un evento de absorcio´n ma´xima del foto´n de 26, 34 keV con un Compton del gam-
ma de mayor energ´ıa. Por otra parte, el espectro correspondiente a la fuente de 252Cf
blindada con 6 cm de polietileno presenta una distribucio´n con un so´lo ma´ximo en
aproximadamente 50 keVee. Es de hacer notar que el espectro en emisio´n de luz de la
fuente de 252Cf (sin blindaje) muestra un comportamiento poco singular (en el rango
presentado) el cual puede ser diferenciado fa´cilmente de los dos casos anteriores.
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Figura 4.43. Espectros en emisio´n de luz (hasta 0, 1 MeVee) adquiridos con el detector
EJ-339A correspondientes a: 241Am, 252Cf sin blindaje de ningu´n tipo y 252Cf blindado
con 6 cm de polietileno
Segu´n lo expuesto en la sec. 2.2, a paridad de emisio´n total del luz, la fraccio´n
de luz retardada que constituye la sen˜al producida por una part´ıcula α deber´ıa ser
mayor que la correspondiente producida por un proto´n, es decir, los eventos de captura
neutro´nica del 10B deber´ıan estar ubicados en la Fig. 4.42 por encima de la regio´n
donde se encuentran los eventos de neutrones de fisio´n. En lugar de esto, en la Fig.
4.42b se observan que los eventos de capturas neutro´nicas esta´n distribuidos entre las
regiones de neutrones de fisio´n y fotones gamma (−0, 1 < PSD < 0, 3). Este resultado
ha sido encontrado tambie´n por otros autores, [51], que incluso estudiaron la respuesta
de varios centelladores l´ıquidos cargados con diferentes concentraciones de 10B. Sin
embargo, recientemente se publico´ un estudio realizado a un centellador l´ıquido BC-
523A [3,96] donde se identificaron los eventos de capturas neutro´nicas en una zona que
esta´ por encima de la regio´n en la que se encuentran los eventos de neutrones ra´pidos
en el gra´fico del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz. Este tipo de
centellador esta´ cargado con 4, 4 % de 10B, sin embargo, es un equivalente comercial al
EJ-339A. Los resultados reportados por Flaska et al. (2009) esta´n en claro desacuerdo
con los reportados por Swiderski et al. (2010) [51] y con los encontrados en este trabajo
de tesis.
Para profundizar un poco ma´s en lo mencionado anteriormente, en la Fig. 4.44 se
presentan los resultados reportados por Flaska et al. (2009) [3]. En esta figura se iden-
tifican como eventos de captura neutro´nica aquellos que se encuentran por encima de
la regio´n de neutrones ra´pidos. En ese trabajo, [3], se hicieron las mediciones utilizando
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una celda cil´ındrica de 5” de dia´metro por 5” de espesor, la cual conten´ıa centellador
BC-523A, una fuente Pu-Be de 1 Ci y un digitizer CAEN V1720 (250 MHz ) para el
procesamiento digital de los pulsos. El montaje experimental consistio´ en colocar el
detector a 30 cm de la fuente de Pu-Be. Adema´s se interpuso un bloque de plomo de
5 cm de espesor entre la fuente y el detector para incrementar de manera relativa el
nu´mero de neutrones medidos. El me´todo utilizado para realizar la discriminacio´n de
part´ıculas por forma de pulsos se baso´ en la doble integracio´n de los pulsos, tal como
se utilizo´ en este trabajo de tesis.
Figura 4.44. Figura tomada de Flaska et al. (2009) [3]. (a) Fraccio´n de luz retardada
(integral de la cola del pulso) en funcio´n de la emisio´n total de luz (integral total de
cada pulso), y (b) relacio´n entre la fraccio´n de luz retardada y la emisio´n total de luz
en funcio´n de la amplitud de cada pulso
Para comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los reportados por Flaska
et al. (2009), se hizo una adquisicio´n de datos con el detector EJ-339A y la fuente de
252Cf. El procesamiento digital de los pulsos se realizo´ con la electro´nica CAEN tipo
VME, espec´ıficamente se uso´ el digitizer V1720 (al igual que en [3]). La distancia entre
la fuente y el detector fue de aproximadamente 10 cm y, para intentar reproducir los
resultados obtenidos por Flaska et al. (2009), en este caso tambie´n se interpuso un
bloque de plomo de 5 cm de espesor entre la fuente y el detector. En la Fig. 4.45a se
presenta el gra´fico del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz y en la Fig.
4.45c se presentan los mismos datos, pero esta vez de la forma como fueron presentados
en Flaska et al. (2009), es decir, graficando la fraccio´n de luz retardada en funcio´n de la
emisio´n total de luz de cada evento. En estos dos gra´ficos es posible observar los eventos
que son identificados en Flaska et al. (2009) como capturas neutro´nicas, sin embargo,
el algoritmo utilizado por el digitizer que se uso´ en este trabajo tiene la capacidad
de identificar los eventos que corresponden al apilamiento de pulsos. Ba´sicamente el
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algoritmo hace una busqueda de mu´ltiples mı´nimos dentro de la ventana temporal de
adquisicio´n [41]. Entonces, si este tipo de filtro (rechazo de pulsos apilados) es aplicado
a los datos presentados en las Fig. 4.45a y 4.45c el resultado es el que se presenta en
las Fig. 4.45b y 4.45d.
(a) (b)
(c) (d)
Figura 4.45. (a) Para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz correspondiente
a una medicio´n con alta tasa de conteo en el detector EJ-339A usando una fuente
de 252Cf. (c) Fraccio´n de luz retardada en funcio´n de la emisio´n total de luz de los
mismos datos de (a). (b) y (d) son las mismas graficas (a) y (d) aplicando el filtro por
apilamiento de pulsos en el digitizer
Los resultados mostrados anteriormente indican que los eventos identificados como
capturas neutro´nicas por Flaska et al. (2009) corrresponden en realidad al apilamiento
de pulsos debido a las altas tasas de conteo en el detector. De hecho, en la Fig. 4.46,
se representa uno de estos eventos (seleccionado aleatoriamente), en el cual se observa
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la presencia de dos mı´nimos dentro de la ventana de observacio´n, es decir, este evento
en particular corresponde al apilamiento de dos pulsos.
Figura 4.46. Evento correspondiente a la regio´n acotada por un valor del para´metro
PSD mayor que 0, 5 y una emisio´n total de luz entre 0, 075 y 0, 1 MeVee en el gra´fico
de la Fig. 4.45a
4.4.3. Eventos “capture-gated”
Para aclarar au´n ma´s el tema de la respuesta del detector EJ-339A ante la presencia
de neutrones de baja energ´ıa, se realizo´ una medicio´n durante una hora con la fuente de
252Cf ma´s intensa (∼ 106 n/s). Para esta medicio´n el detector EJ-339A se ubico´ muy
cerca de la fuente (∼ 10 cm). Adema´s, se coloco´ un bloque de plomo de 5 cm de espesor
entre la fuente y el detector para disminuir un poco la tasa de conteo de fotones gamma
y minimizar el apilamiento de pulsos. El ana´lisis de estos datos consistio´ en extraer los
eventos de captura denominados “capture gated”. Estos eventos se caracterizan por el
hecho de que los neutrones que son capturados tambie´n son termalizados dentro del
volumen sensible del detector, por lo tanto, en la salida del fotomultiplicador se observa
un primer pulso correspondiente a la interaccio´n del neutro´n de fisio´n seguido (despue´s
de cierto intervalo de tiempo) del evento de captura neutro´nica.
En la Fig. 4.47a se presenta el gra´fico del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n
total de luz de los eventos “capture gated”. Tal como se mostro´ en la Fig. 4.42b, los
eventos de captura que esta´n constituidos u´nicamente por la emisio´n de luz produci-
da por la part´ıcula α se ubican principalmente en la regio´n acotada por valores del
para´metro PSD entre −0, 1 y 0, 3 a un valor promedio de emisio´n de luz de 0, 05 Me-
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Vee. En este caso, para E > 0, 08 MeVee, se observan los eventos en coincidencia de la
part´ıcula α con el foto´n gamma de 0, 478 MeV, los cuales se ubican con mayor precisio´n
en la regio´n correspondiente a fotones gamma a medida que la deposicio´n en energ´ıa
por parte del foto´n es mayor.
(a) (b)
Figura 4.47. (a) Para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz de los eventos
“capture gated” adquiridos con el detector EJ-339A. (b) Espectro en emisio´n de luz de
estos eventos
En la Fig. 4.47b se muestra el espectro en emisio´n de luz de estos eventos (proyeccio´n
de la Fig. 4.47a sobre el eje de las abscisas). En este gra´fico es posible identificar
claramente los eventos debidos a la emisio´n de luz producida por las part´ıculas α (∼
0, 05 MeVee), adema´s se observa la distribucio´n Compton del foton gamma de 0, 478
MeV la cual esta´ desplazada un poco hacia la derecha del espectro debido a que el
foto´n siempre se detecta en coincidencia con la part´ıcula alfa.
De los resultados presentados en la Fig. 4.47b se determino´ la probabilidad de detec-
tar en coincidencia la part´ıcula α con el foto´n gamma. Para este ana´lisis se considero´ que
los eventos en coincidencia α − γ producen una emisio´n de luz mayor que 0, 087 MeVee.
Adema´s, se supuso que la totalidad de eventos que se encuentran entre 0, 03 y 0, 087
MeVee constituyen todos los eventos de captura que ocurrieron en el detector. Tenien-
do en cuenta que so´lo en el 94 % de las capturas se emitio´ el foto´n gamma entonces la
probabilidad de detectar en coincidencia la part´ıcula α con el foto´n gamma (Pα−γ) es:
Pα−γ =
(
N[>87]
0, 94N[30−87]
)
x 100 % (4.5)
Donde N[>87] es el nu´mero total de eventos con una emisio´n de luz mayor que 0, 087
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MeVee y N[30−87] es el nu´mero total de eventos entre 0, 03 y 0, 087 MeVee. El resultado
obtenido para Pα−γ fue (20± 3) %.
Para estimar la probabilidad de escape de un foto´n gamma de 0, 478 MeV, que se
genera aleatoriamente en cualquier posicio´n del volumen activo del detector EJ-339A,
se construyo´ un modelo de este detector con el co´digo PENELOPE 2008 (ver sec. 3.6).
En total se simularon 107 fotones emitidos en direcciones aleatorias y se determino´ el
nu´mero de fotones que depositaron parte de su energ´ıa (E > 0) en el volumen activo
del detector. La probabilidad de escape del foto´n gamma de 0, 478 MeV estimada
resulto´ ser de 17 %. La incertidumbre estad´ıstica asociada a este ca´lculo es menor al
1 %. Este valor estimado esta´ en correspondencia con el valor experimental obtenido
para Pα−γ.
Otro para´metro importante que se determino´ en este estudio fue el tiempo carac-
ter´ıstico de captura neutro´nica del detector EJ-339A. Para hacer esto se construyo´ la
distribucio´n temporal de los eventos “capture gated”, es decir, la distribucio´n del inter-
valo de tiempo que transcurre entre el instante de ocurrencia del pulso correspondiente
a la termalizacio´n del neutro´n y el instante de ocurrencia del pulso de captura (ver Fig.
4.48). La distribucio´n de probabilidad para la captura de un neutro´n te´rmico luego de
un cierto instante de tiempo t es [49]:
Figura 4.48. Distribucio´n temporal de los eventos “capture gated” medidos con el
detector EJ-339A utilizando una fuente de 252Cf
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P (t) = Ae−t/τ (4.6)
Donde el para´metro “τ” es el tiempo de captura caracter´ıstico del detector. En este
caso, e´ste depende principalmente de la concentracio´n de 10B en el detector [49]. A
la distribucio´n temporal se le ajusto´ una funcio´n exponencial (ver Fig. 4.48). De los
para´metros del ajuste se determino´ que el tiempo de captura caracter´ıstico del detec-
tor EJ-339A es (440± 20) ns. Este resultado esta´ en excelente acuerdo con los valores
reportados en [44,95].
Figura 4.49. Pulsos (promedio) de salida del detector EJ-339A correspondientes a: la
l´ınea gamma de 59, 54 keV del 241Am, neutrones de fisio´n emitidos por 252Cf y eventos
“capture gated”
Finalmente en la Fig. 4.49 se presenta una comparacio´n entre la forma de los pul-
sos promedios correspondientes a tres tipos de evento de intere´s: a) fotones gamma
pertenecientes a la l´ınea gamma de 59, 54 keV del 241Am, b) neutrones de fisio´n que
producen una emisio´n de luz entre 0, 4 y 0, 5 MeVee y c) eventos “capture gated” co-
rrespondientes u´nicamente a la deteccio´n de la part´ıcula α. Para cada tipo de evento
la forma del pulso digitalizado fue promediado y normalizado de tal manera que los
mı´nimos coincidieran. Tal como se ha observado en los resultados presentados anterior-
mente la fraccio´n de luz retardada (para´metro PSD) de los eventos que corresponden
a neutrones de fisio´n es claramente mayor que la de los eventos gamma. Sin embargo,
los eventos asociados a las capturas de neutrones te´rmicos muestran una fraccio´n de
luz retardada mayor que la de los eventos gamma y menor que la de los neutrones de
fisio´n, esto se debe principalmente al efecto de quenching que sufren las mole´culas del
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centellador que interaccionan con las part´ıculas α producidas en la reaccio´n de captura
del 10B [44]. Era de esperarse que los eventos de captura se observaran por encima de la
regio´n de neutrones ra´pidos en los gra´ficos del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n
total de luz, sin embargo, el efecto de quenching causa que estos eventos se ubiquen
entre las regiones de neutrones ra´pidos y fotones gamma tal como ha sido encontrado
en este trabajo y reportado en trabajos previos [44, 51].
4.4.4. Efectos de Blindar una Fuente de 252Cf con Polietileno
En esta seccio´n del trabajo se estudio´ un escenario en el cual una fuente de 252Cf
se encuentra blindada con un material hidrogenado (polietileno), sin la presencia de
ningu´n material reflector de neutrones. Se estudiaron los efectos de este tipo de blindaje
sobre el espectro de neutrones emitido por la fuente. Adema´s, a partir de la relacio´n
entre los eventos de captura medidos en el detector EJ-339A y los eventos de neutrones
ra´pidos adquiridos por un detector EJ-301, se encontro´ un criterio para dar informacio´n
acerca del espesor de polietileno del blindaje.
Figura 4.50. Esquema experimental utilizado para estudiar la respuesta de los detec-
tores EJ-339A y EJ-301 en presencia de una fuente de 252Cf blindada con polietileno
En la Fig. 4.50 se presenta el montaje experimental que se utilizo´ para realizar
las mediciones. Se utilizaron dos celdas cil´ındricas (de 51 mm de dia´metro por 51
mm de espesor) que conten´ıan los centelladores EJ-301 y EJ-339A. Estas celdas se
acoplaron a dos fotomultiplicadores HAMAMATSU H1949-51 ide´nticos. Los detectores
fueron ubicados a 20 cm de la fuente de calibracio´n de 252Cf (∼ 8000 n/s). Para el
procesamiento digital de los pulsos se utilizo´ una cadena electro´nica CAEN tipo VME,
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segu´n se muestra en la Fig. 4.50. Se coloco´ un nu´mero variado de bloques de polietileno
entre la fuente y los detectores con la finalidad de hacer mediciones con distintos
espesores de polietileno (desde 0 hasta 18 cm en pasos de 2 cm). Cada medicio´n tuvo
una duracio´n de una hora.
Para extraer la mayor cantidad de informacio´n de los datos adquiridos por ambos
detectores se construyo´ un modelo del experimento con GEANT4 9.6. Se reprodujo
casi en su totalidad la geometr´ıa del esquema experimental, esto incluye la geometr´ıa
de cada celda y la del blindaje de polietileno. En el modelo se introdujo la composicio´n
qu´ımica y densidad de cada centellador tal como se presento´ en las Tablas 3.1 y 3.2.
La fuente de 252Cf fue simulada como una fuente de neutrones puntual e isotro´pica
con un espectro en energ´ıa igual a la distribucio´n de Watt presentada en la ec. 3.4.
En el detector EJ-301 se simulo´ el espectro en emisio´n de luz de los neutrones ra´pidos.
Para hacer esto se utilizo´ la funcio´n de emisio´n de luz para protones reportada por
Kornilov et al. (2009) [24] para un detector BC-501A, el cual es un centellador l´ıquido
equivalente al EJ-301. Por otra parte, en el detector EJ-339A se simulo´ u´nicamente el
nu´mero de capturas neutro´nicas por cada neutro´n emitido por la fuente debido a que
no se conoce su funcio´n de emisio´n de luz para protones. Se realizaron simulaciones
haciendo variar el espesor del blindaje de polietileno desde 0 hasta 24 cm en pasos de
2 cm. Cada simulacio´n consistio´ en 109 neutrones.
(a) (b)
Figura 4.51. (a) Factor de transmisio´n de los neutrones de fisio´n e (b) incremento
relativo de eventos (en la regio´n gamma) adquiridos por el detector EJ-339A con E
< 0, 1 MeVee (nu´mero de capturas en el caso de la simulacio´n por Monte Carlo) en
funcio´n del espesor de polietileno
En la Fig. 4.51a se presenta el factor de transmisio´n (I(x)/I0) de los neutrones
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de fisio´n en funcio´n del espesor “x” de polietileno. Los valores experimentales fueron
determinados con los eventos de neutrones ra´pidos registrados en el detector EJ-301
con E > 0, 1 MeVee. Estos resultados fueron comparados con los valores obtenidos con
las simulaciones por Monte Carlo obtenie´ndose una excelente correspondencia entre
ambos. En el ape´ndice A se presentan los gra´ficos del para´metro PSD en funcio´n de la
emisio´n total de luz para las fuentes de 241Am, 22Na y 252Cf obtenidos con los eventos
registrados en el detector EJ-301. En la figura A.1 se muestra la curva que define la
frontera entre las regiones de eventos de neutrones ra´pidos y fotones gamma (curva
gris). Esta curva fue construida con los gra´ficos correspondientes a las fuentes gamma,
de manera similar a como se hizo con el detector EJ-339A.
Para estimar experimentalmente la cantidad de capturas que ocurrieron en el de-
tector EJ-339A se tomaron los eventos registados en ambos detectores en la regio´n de
eventos gamma con E < 0, 1 MeVee. Luego, se hizo la sustraccio´n entre los eventos que
fueron adquiridos por el detector EJ-339A y los correspondientes del detector EJ-301.
El error que se comete haciendo esta estimacio´n es pequen˜o debido a que la com-
posicio´n y la densidad de estos detectores no difieren considerablemente, adema´s, los
fotomultiplicadores y la electro´nica de procesamiento de pulsos es ide´ntica para ambos.
Si esta estimacio´n se normaliza al nu´mero de eventos registrados en el detector EJ-301
se obtiene el incremento relativo de eventos registrados por el detector EJ-339A (con
emisio´n de luz < 0, 1 MeVee). Al mismo tiempo que se mide una disminucio´n en la can-
tidad de eventos de neutrones ra´pidos debido al incremento en el espesor de polietileno,
se observa que el incremento relativo de eventos en el detector EJ-339A (debido princi-
palmente a las capturas neutro´nicas) crece ra´pidamente hasta 40 % para un espesor de
polietileno entre 6 − 8 cm (ver Fig. 4.51b). Para espesores ma´s grandes el nu´mero de
capturas en el detector disminuye debido a que existe una mayor probabilidad de que
los neutrones de fisio´n, luego de ser termalizados, sean capturados por los nu´cleos de los
a´tomos que componen el blindaje (principalmente el 1H, σcap(E = 0, 025eV ) ' 0, 33b).
Los resultados de las simulaciones por Monte Carlo que se presentan en la Fig. 4.51b
corresponden al nu´mero de capturas registradas en el detector EJ-339A en funcio´n del
espesor de polietileno. Estos valores han sido normalizados a los datos experimentales
para poder hacer una comparacio´n entre ambos. Los resultados muestran una buena
correspondencia hasta un espesor de polietileno de aproximadamente 8 cm. De all´ı en
adelante la tendencia en ambos conjuntos de datos es decreciente, sin embargo, los
datos experimentales exhiben valores superiores a los estimados con GEANT4. Esto
seguramente se debe a la incerteza con la que se determino´ experimentalmente el nu´me-
ro de capturas neutro´nicas. Es preciso recordar que este nu´mero se obtuvo restando los
eventos adquiridos por el detector EJ-339A (eventos pertenecientes a la regio´n gamma
y con E < 0, 1 MeVee) menos los correspondientes del detector EJ-301. Debido a las
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diferencias en composicio´n qu´ımica y densidad entre estos detectores, es probable que
se haya sobrestimado el nu´mero de capturas debido a que los eventos gamma registra-
dos en el detector EJ-339A son un poco ma´s que los registrados por el detector EJ-301
(ρ339 = 0, 92 g/cm
3 y ρ301 = 0, 874 g/cm
3). El efecto se hace evidente cuando la fuente
esta´ blindada con ma´s de 8 cm de polietileno, ya que en esta situacio´n el nu´mero de
fotones gamma de baja energ´ıa (< 0, 1 MeV ) que inciden sobre el detector es mayor
que en los casos con menos (o sin) blindaje.
Figura 4.52. Resultados experimentales y simulaciones por Monte Carlo (GEANT4
9.6 ) de la relacio´n entre el nu´mero de capturas neutro´nicas registradas en el detector
EJ-339A y el nu´mero de neutrones ra´pidos (con E > 0, 1 MeVee) medidos por el
detector EJ-301, en funcio´n del espesor de polietileno con el que se blinda la fuente de
252Cf
Para finalizar, en la Fig. 4.52 se presentan los resultados experimentales y simulados
con GEANT 4 9.6 de la relacio´n entre el incremento relativo de eventos en el detector
EJ-339A (nu´mero de capturas en el caso de las simulaciones) y el nu´mero de neutrones
ra´pidos que produjeron una emisio´n de luz mayor a 0, 1 MeVee en el detector EJ-301
en funcio´n del espesor de polietileno. Es interesante observar co´mo la combinacio´n de
los efectos estudiados anteriormente sobre la transmisio´n de neutrones ra´pidos y sobre
el nu´mero de capturas en el detector EJ-339A resulta en un incremento casi lineal de
esta relacio´n en funcio´n del espesor del blindaje. Este resultado puede ser usado como
un criterio para extraer informacio´n acerca del espesor de un blindaje (de una fuente
de neutrones) que este´ compuesto por algu´n material hidrogenado.
Es importante mencionar que de los resultados presentados en esta seccio´n (sec. 4.4)
surgio´ una participacio´n en el 10th Latin American Symposium on Nuclear Physics and
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Applications (Montevideo - Uruguay, 2013) [97], y adema´s, se realizo´ una publicacio´n
que ha sido aceptada recientemente [98].
4.5. Detector de Neutrones Te´rmicos, EJ-420
En las secciones anteriores se evaluo´ satisfactoriamente el uso de diversos centella-
dores orga´nicos (l´ıquidos y pla´sticos) con capacidades de discriminacio´n n/γ para la
deteccio´n e identificacio´n de materiales radiactivos. Sin embargo, se encontro´ que resul-
ta conveniente contar con un detector de neutrones te´rmicos en el caso de presentarse
un escenario en el cual una fuente de neutrones se encuentre blindada con un material
hidrogenado (por ejemplo polietileno), ver sec. 4.4.4. Es por ello que en esta seccio´n se
presentan los resultados preliminares de la respuesta del centellador inorga´nico EJ-420
en la deteccio´n de neutrones te´rmicos.
El EJ-420 es un detector de neutrones te´rmicos ideal para ser usado en sistemas de
monitoreo de radiacio´n debido a su disen˜o compacto (disco de 51 mm de dia´metro por
6, 4 mm) y a su alta eficiencia. Este detector emplea un compuesto de 6Li enriquecido
al 95 % disperso en una matriz de sulfuro de zinc activado con plata, ZnS(Ag) (ver sec.
3.2.2 para ma´s detalles).
Figura 4.53. Esquema experimental utilizado para evaluar la respuesta del centellador
EJ-420 en la deteccio´n de neutrones te´rmicos
Se procedio´ a ensamblar el detector acoplando el centellador EJ-420, con una pel´ıcula
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de silicona EJ-560, a un fotomultiplicador HAMAMATSU H1949-51. Luego, se reali-
zaron mediciones durante 15 minutos con la fuente de calibracio´n de 252Cf con un
montaje experimental como el que se muestra en la Fig. 4.53. Se ubico´ un bloque de
polietileno de 20 cm de alto por 10 cm de ancho y espesor variable (0− 6 cm) entre la
fuente y el detector. La fuente se posiciono´ a 7 cm de la cara del detector.
Se utilizo´ la electro´nica CAEN tipo VME, compuesta principalmente por el digiti-
zer V1720 (250 MHz, 12 bit), para hacer el procesamiento digital de los pulsos. Se
implemento´ el algoritmo de discriminacio´n por forma de pulsos basado en la doble
integracio´n de los mismos para rechazar los eventos producidos por interacciones de
fotones gamma con el detector. Estos fotones gamma provienen principalmente de la
fuente de 252Cf y del fondo gamma del laboratorio. Debido a que el tiempo promedio
de decaimiento de la mole´cula de ZnS(Ag) es mucho ma´s largo que el de los centellado-
res orga´nicos antes estudiados, se procedio´ a optimizar los para´metros de adquisicio´n
del digitizer. Para hacer esto, se hizo una medicio´n en la cual se guardaron todos los
pulsos digitalizados. Cada pulso fue digitalizado en una ventana temporal de 800 ns.
Utilizando el programa root, se hizo un ana´lisis de estos pulsos haciendo variar los
valores de las ventanas de integracio´n corta y larga con la finalidad de encontrar los
valores o´ptimos para discriminar de una manera eficaz los eventos correspondientes a
capturas neutro´nicas de los eventos gamma. En la Fig. 4.54 se presenta como ejemplo
un pulso correspondiente a un evento de captura neutro´nica.
Figura 4.54. Pulso de salida del detector EJ-420 correspondiente a un evento de captura
neutro´nica. Se muestran las ventanas de integracio´n o´ptimas para la implementacio´n
del algoritmo de discriminacio´n por forma de pulsos
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Sobre el pulso presentado en la Fig. 4.54 se muestran las ventanas de integracio´n
o´ptimas, la corta (a´rea con puntos) mide 128 ns y la larga (a´rea sombreada con gris)
mide 600 ns. El para´metro PSD de cada evento se determina igual que siempre, es
decir, con la ec. 3.3. Donde Qshort y Qlong son los valores de las integrales de cada pulso
entre los l´ımites que definen las ventanas de integracio´n corta y larga respectivamente.
(a) (b)
Figura 4.55. Para´metro PSD en funcio´n de la integral larga (Qlong) de cada pulso de
salida del detector EJ-420. Los gra´ficos corresponden a mediciones hechas con 252Cf
blindado con 6 cm de polietileno (a) y con 137Cs (b)
En la Fig. 4.55a se presenta el gra´fico del para´metro PSD en funcio´n de la integral
larga (Qlong) de cada pulso de salida del detector EJ-420 correspondiente a una me-
dicio´n hecha con la fuente de 252Cf blindada con 6 cm de polietileno. En esta figura
se observa claramente la zona donde se ubican los eventos correspondientes a capturas
neutro´nicas (neutrones te´rmicos). Basta con tomar todos los eventos que esta´n ubica-
dos por encima de la l´ınea gris para cuantificar de manera exacta el nu´mero de capturas
neutro´nicas que ocurrieron en el detector. Para asegurarse que los dema´s eventos son
causados fundamentalmente por fotones gamma, se realizo´ un gra´fico similar con un
conjunto de datos adquiridos con una fuente de 137Cs, el resultado se muestra en la
Fig. 4.55b.
En la Fig. 4.56 se presenta el nu´mero de capturas neutro´nicas registradas durante un
segundo en el detector EJ-420 en funcio´n del espesor del bloque de polietileno ubicado
entre la fuente de 252Cf y el detector. Hasta 6 cm se observa una tendencia lineal entre
estas dos cantidades. Es importante resaltar la excelente sensibilidad que ofrece este
detector en lo que respecta a la deteccio´n de neutrones te´rmicos (∼ 1, 3 CPS/cm de
polietileno). A partir de los resultados obtenidos con el detector EJ-339A (ver sec. 4.4)
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se ha demostrado que la informacacio´n que aporta un detector de neutrones te´rmicos
puede ser usada para identificar fuentes de neutrones blindadas. Sin embargo, ya que
el detector EJ-339A (y otros similares) es un centellador orga´nico l´ıquido to´xico e in-
flamable, una alternativa ma´s segura (desde el punto de vista te´cnico) de obtener la
misma informacio´n pudiese ser combinar la respuesta obtenida de centelladores orga´ni-
cos como el EJ-309 o EJ-299-33 (que no son ni to´xicos ni inflamables) con la que aporta
el detector EJ-420. Es importante mencionar que la informacio´n obtenida del detector
EJ-420 es mucho ma´s exacta que la que se obtiene del detector EJ-339A debido a que
los eventos de capturas neutro´nicas en este u´ltimo se encuentran mezclados con even-
tos correspondientes a neutrones ra´pidos y fotones gammas que producen una emisio´n
total de luz aproximadamente igual a 50 keVee (ver Fig. 4.42).
Figura 4.56. Nu´mero de capturas neutro´nicas registradas en el detector EJ-420 en un
segundo en funcio´n del espesor del bloque de polietileno. El taman˜o de las barras de
error es comparable al de los c´ırculos
4.5.1. Decaimiento de la mole´cula de ZnS(Ag)
El tiempo de decaimiento de los pulsos que se desean analizar debe ser bien conocido
para optimizar la ventana de adquisicio´n del digitizer. Segu´n la informacio´n reportada
por algunas de las empresas que comercializan detectores de neutrones te´rmicos basados
en la combinacio´n ZnS(Ag)-6Li (Eljen Technology y Saint-Gobain Crystals), el tiempo
caracter´ıstico de la componente ra´pida ma´s intensa de este centellador esta´ entre 0, 2
y 0, 25 µs. Sin embargo, se ha dedicado esta seccio´n de este trabajo de tesis para hacer
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un estudio detallado de los tiempos de decaimiento de la mole´cula de ZnS(Ag) cuando
e´sta es excitada por los productos de la reaccio´n de captura neutro´nica del 6Li. Cabe
destacar que los productos de esta reaccio´n son un 3H (2, 73 MeV ) y una part´ıcula α
(2, 05 MeV ).
Para hacer este estudio se utilizo´ el detector EJ-420, la fuente de calibracio´n de 252Cf
y un osciloscopio Tektronix TBS1000, el cual posee una frecuencia ma´xima de muestreo
de 2, 5 GHz. Se ubico´ un bloque de polietileno entre la fuente de neutrones y el detector
de 6 cm de espesor con la finalidad de incrementar la probabilidad de ocurrencia de
las reacciones de captura neutro´nica en el detector. Los pulsos de salida del detector
(espec´ıficamente del a´nodo del PMT) se enviaron directamente al osciloscopio donde
fueron digitalizados. En total se digitalizaron 12 pulsos (con amplitudes distintas) en
una ventana temporal variable entre 2, 5 y 6 µs.
El ana´lisis cuantitativo se llevo´ a cabo modelando la intensidad de la parte decrecien-
te de los pulsos digitalizados con una funcio´n compuesta por una suma de exponenciales
decayentes [62] (ver ec. 4.7). Es importante mencionar que debido a que el fotomulti-
plicador H1949-51 posee una constante de tiempo caracter´ıstica (1, 3 ns) menor que los
tiempos de decaimiento observados, el perfil temporal del pulso de salida se aproxima
con bastante exactitud a la historia temporal de su formacio´n. Por lo tanto, de los
para´metros de ajuste de la ec. 4.7 se pueden determinar los tiempos caracter´ısticos (τi)
y las amplitudes (Ai) de las componentes de decaimiento del centellador ZnS(Ag).
I(t) =
∑(Ai
τi
)
e−t/τi (4.7)
En la Fig. 4.57 se presenta un ajuste realizado a uno de los pulsos digitalizados. En
total fue necesario incluir un mı´nimo de tres te´rminos en la ec. 4.7 para modelar la
forma del pulso. En la Fig. 4.57 tambie´n se muestran por separado los tres te´rminos
(componentes de decaimiento) incluidos en el ajuste.
De los ajustes realizados a los 12 pulsos digitalizados se obtuvieron los valores pro-
medio para los tiempos τi y las intensidades normalizadas wi (calculadas segu´n la ec.
4.8) de las tres componentes de decaimiento del ZnS(Ag). Los resultados se presentan
en la Tabla 4.6. Es importante destacar que la precisio´n con la que se reportan los
tiempos de decaimiento es del orden del 6 % (excepto en el caso de la componente ma´s
ra´pida que es ∼ 20 %).
wi =
Ai
3∑
i=1
Ai
(4.8)
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Figura 4.57. Ejemplo de un pulso de salida del detector EJ-420. Se muestra el ajus-
te realizado a los datos con la ec. 4.7. Adema´s, se muestran por separado las tres
componentes de decaimiento incluidas en el ajuste
Tabla 4.6. Tiempos (τi) e intensidades (wi) promedio de las tres componentes de
decaimiento del ZnS(Ag)
τi (µs) wi
0, 029± 0, 006 0, 10± 0, 02
0, 159± 0, 007 0, 18± 0, 01
2, 4± 0, 1 0, 72± 0, 02
De los resultados presentados en la Tabla 4.6 se obtiene que la componente ma´s inten-
sa es la que posee el tiempo caracter´ıstico ma´s largo entre las tres (∼ 2, 4 µs). Adema´s,
se encontro´ que la componente ra´pida ma´s intensa tiene un tiempo caracter´ıstico de
aproximadamente 159 ns. Este valor difiere considerablemente del reportado por las
empresas Eljen Technology y Saint-Gobain Crystals (0, 2 y 0, 25 µs respectivamente).
Adema´s, recientemente Kubota et. al. (2004) [63] reportaron so´lo dos componentes de
decaimiento para el ZnS(Ag), una componente ra´pida con un τ1 = 0, 222 µs y una
lenta con un τ2 = 1, 77 µs. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el procedimiento
llevado a cabo por Kubota et al. (2004) [63] para analizar las curvas decaimiento del
ZnS(Ag) representa un me´todo alternativo al implementado en este trabajo de tesis.
En [63] se definieron las componentes de decaimiento ra´pida y lenta como el tiempo en
el cual la intensidad de luminiscencia (integral del pulso) alcanza la mitad de su valor
total en dos ventanas de integracio´n, una entre 0 y 0, 4 µs para la componente ra´pida
y otra entre 0 y 4 µs para la componente lenta.
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Finalmente, en este trabajo de tesis se encontro´ que es necesario incluir una tercera
componente (ma´s ra´pida, ∼ 29 ns) para reproducir de manera exacta la forma del
pulso. Es importante mencionar que para realizar un ana´lisis adecuado de los datos
es sumamente cr´ıtico tener digitalizado todo el pulso, es decir, es necesario asegurarse
que la cola del pulso retorno´ completamente a la l´ınea base. Si esto no ocurre, es muy
probable que los valores obtenidos para los tiempos caracter´ısticos e intensidades de
las componentes de decaimiento sean inexactos.
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CAPI´TULO V
CONCLUSIONES
Se comparo´ el desempen˜o entre un fotomultiplicador (PMT) plano de mu´ltiples a´no-
dos H8500C y un PMT esta´ndar (linear-focused) H1949-51. Para hacer esto, estos
dos fotomultiplicadores se acoplaron a dos celdas cil´ındricas ide´nticas (de 50, 8 mm de
dia´metro por 50, 8 mm de espesor) que contienen el centellador orga´nico l´ıquido mo-
derno EJ-309. Se encontro´ que la resolucio´n en energ´ıa que exhiben ambos detectores
es similar, mientras que, la resolucio´n temporal del detector asociado al PMT esta´ndar
es mayor que la del detector asociado al PMT H8500C. Au´n as´ı, la resolucio´n temporal
que muestra este u´ltimo es suficientemente buena para una gran cantidad de aplica-
ciones ya que e´sta es menor que 1 ns. Tambie´n, se estudio´ el desempen˜o de ambos
detectores en la vecindad de un campo magne´tico. Se encontro´ que la respuesta del de-
tector asociado al PMT H8500C se ve poco afectada en zonas con campos magne´ticos
moderados (hasta ∼ 250 G), mientras que, tanto la ganancia como la resolucio´n en
energ´ıa del detector asociado al PMT esta´ndar se ven severamente disminuidas en zo-
nas con campos magne´ticos de aproximadamente 60 G, au´n y cuando el PMT H1949-51
posee un blindaje de mu-metal. Finalmente, se comparo´ la capacidad de discrimina-
cio´n n/γ entre el centellador moderno EJ-309 y el referente EJ-301 (acoplados ambos
a PMT’s H8500C). Se encontraron valores para la Figura de Me´rito (FoM) utilizada
ligeramente mayores para el detector asociado al centellador EJ-301. Este resultado
esta´ en concordancia con lo reportado anteriormente para este tipo de centelladores
cuando han sido acoplados a fotomultiplicadores esta´ndares (linear-focused).
Se determino´ la funcio´n de emisio´n de luz para protones del centellador EJ-309 con-
tenido en una celda de aluminio de 50, 8 mm de dia´metro por 50, 8 mm de espesor. Para
ello se utilizo´ una fuente de 252Cf y se aplico´ el me´todo de la primera derivada pro-
puesto por Kornilov et. al. (2009) [24]. La funcio´n encontrada en este trabajo presenta
algunas diferencias respecto a las funciones reportadas anteriormente por Enqvist et al.
(2013) [37] y Takada et al. (2011) [36], las cuales corresponden a detectores de mayor
volumen. Enqvist et al. (2013) [37] evidenciaron una dependencia entre estas funciones
y el volumen del detector, sin embargo, no queda clara la aplicabilidad de este resultado
para detectores con distintos volu´menes ya que por una parte la funcio´n determinada
por Takada et al. (2011) para un detector de 12 cm x 12 cm presenta diferencias con la
reportada por Enqvist et al. (2013) para un detector de igual taman˜o, y por otra parte
127
la funcio´n determinada en este trabajo no sigue la tendencia encontrada por Enqvist
et al. (2013) a medida que el detector es ma´s pequen˜o. Por lo tanto, para construir
un modelo por Monte Carlo confiable de un detector EJ-309 se recomienda determinar
experimentalmente su correspondiente funcio´n de emisio´n de luz para protones.
Utilizando tres de los co´digos ma´s usados en la actualidad para realizar el trans-
porte de neutrones y fotones gamma a trave´s de la materia, es decir, GEANT4 9.6,
MCNPX 2.7.0 y PENELOPE 2008, se realizaron tres modelos ide´nticos de la celda
de aluminio que contiene a los centelladores l´ıquidos utilizados en este trabajo. En los
modelos realizados con GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0 se introdujeron las diferentes
funciones de emisio´n de luz para protones con la finalidad de simular los espectros en
emisio´n de luz correspondientes a neutrones monoenerge´ticos y as´ı poder determinar
la curva de eficiencia intr´ınseca para neutrones del centellador EJ-309. A pesar de que
las diferencias entre las funciones de emisio´n de luz para protones son pequen˜as en la
regio´n de intere´s, se encontro´ que e´stas causan diferencias importantes en los espectros
en emisio´n de luz simulados. Se compararon las curvas de eficiencia simuladas con las
curvas experimentales y se observo´ que las curvas simuladas con las funciones reporta-
das anteriormente difieren considerablemente de las curvas experimentales, sobre todo
para valores de emisio´n de luz cercanas al umbral, mientras que aquellas simuladas con
la funcio´n de emisio´n de luz determinada en este trabajo esta´n en buena corresponden-
cia con las mediciones experimentales. Se observo´ adema´s una buena correspondencia
entre los ca´lculos realizados con GEANT4 9.6 y MCNPX 2.7.0 en lo que respecta al
transporte de neutrones de baja energ´ıa.
El modelo realizado con PENELOPE 2008 se utilizo´ u´nicamente para los ca´lculos
que involucraron el transporte de fotones gamma. Se demostro´, a partir de resultados
experimentales y simulaciones por Monte Carlo, que la eficiencia intr´ınseca gamma
de un detector EJ-309 de 50, 8 mm de dia´metro por 50, 8 mm de espesor no cambia
sustancialmente (< 3 %) en funcio´n de la posicio´n de la fuente radiactiva respecto al
centro del detector. Este resultado tambie´n sirvio´ para validar el modelo realizado con
PENELOPE 2008. Se comparo´ el espectro en energ´ıa experimental de una fuente de
137Cs con los espectros simulados con GEANT4 9.6, MCNPX 2.7.0 y PENELOPE
2008, encontra´ndose una buena correspondencia entre el espectro experimental y los
simulados con PENELOPE 2008 y MCNPX 2.7.0, mientras que, el espectro simula-
do con GEANT4 9.6 sobrestima en aproximadamente 20 % el resultado experimental.
Estos mismos resultados se observaron en la curva de eficiencia intr´ınseca gamma. Se
recomienda usar MCNPX 2.7.0 o PENELOPE 2008 para obtener informacio´n cuan-
titativa confiable en problemas donde se simulen fotones de baja energ´ıa.
A partir de estos resultados se uso´ un detector EJ-309/H8500C para ensamblar un
prototipo de un espectro´metro de neutrones y fotones gamma compacto, ligero (∼ 8, 4
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kg) y que consume poca energ´ıa (opera con bater´ıas durante aproximadamente 2, 5 h
continuas). El sistema hace uso de una electro´nica nuclear basada en digitizers para
hacer el procesamiento digital de los pulsos. El prototipo se encuentra actualmente bajo
pruebas de laboratorio para asegurarse de que cumpla con la normativa relacionada con
este tipo de instrumento. Hasta ahora se ha determinado que la eficiencia de deteccio´n
para gammas y neutrones cumple con la normativa correspondentiente de la IEC [87].
Actualmente, como parte de una tesis de doctorado en f´ısica que se esta´ llevando a
cabo en la Universidad de los Estudios de Padova, se esta´ desarrollando un programa
para identificar fuentes radiactivas basa´ndose u´nicamente en las caracter´ısticas de los
espectros gamma. La capacidad de discriminacio´n n/γ del sistema ofrece la posibi-
lidad de detectar fuentes de neutrones de´biles. Este sistema puede ser u´til tanto en
aplicaciones de campo como en ciencias puras y aplicadas. En aplicaciones de campo
e´ste puede ser implementado en el a´rea de la seguridad nacional como un instrumento
para la deteccio´n e identificacio´n de materiales nucleares y fuentes radiactivas. Y en lo
que respecta a las ciencias puras y aplicadas e´ste esta´ siendo usado actualmente en el
a´mbito de la ingenier´ıa de la fusio´n nuclear (Consozio RFX, Padova-Italia), como una
herramienta para el diagno´stico de un plama D-D.
Se realizo´ una caracterizacio´n completa de un nuevo y moderno tipo de centellador
pla´stico con capacidades de discriminacio´n n/γ (EJ-299-33). Se determino´ la resolu-
cio´n en energ´ıa, la resolucio´n temporal y la capacidad de discriminacio´n n/γ de este
centellador. Los resultados obtenidos fueron comparados con los centelladores l´ıqui-
dos EJ-309 y EJ-301. Se obtuvo que la resolucio´n en energ´ıa del pla´stico EJ-299-33
(σ/L = 10, 0 ± 0, 8 %), correspondiente al borde Compton del foto´n gamma de 1, 275
MeV, es ligeramente menor que la de los centelladores l´ıquidos (σ/L = 8, 0 ± 0, 5 %),
mientras que la resolucio´n temporal es muy similar a la de ambos centelladores l´ıquidos
(∼ 0, 4 ns). Por otra parte, la capacidad de discriminacio´n n/γ del pla´stico es menor
que la de los l´ıquidos, siendo e´sta cr´ıtica en la zona de bajas energ´ıas donde se ob-
servo´ una discriminacio´n pobre entre los eventos correspondientes a neutrones ra´pidos
y fotones gamma. No obstante, las caracter´ısticas generales encontradas en este nuevo
tipo de detector pla´stico respaldan la posibilidad de usarlo en aplicaciones donde se
requieren a´reas o volu´menes activos grandes. En ciencias puras y aplicadas e´ste puede
ser usado en medidas de tiempo de vuelo, adema´s, puede ser usado en aplicaciones
de seguridad nacional como reemplazo de los detectores basados en PVT (que son
sensibles principalmente a fotones gamma y no poseen capacidades de discriminacio´n
n/γ), los cuales constituyen parte fundamental de los portales para medir radiacio´n en
puertos, aeropuestos y aduanas, entre otros.
Se estudio´ la respuesta y el desempen˜o de un centellador orga´nico l´ıquido cargado
con 4, 6 % de 10B, EJ-339A, ante un campo de radiacio´n mixta (neutrones ra´pidos,
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neutrones te´rmicos y fotones gamma). Se determino´ la capacidad de discriminacio´n
entre neutrones ra´pidos y fotones gamma de este detector a partir del ca´lculo de la
Figura de Me´rito (definida en la sec. 2.3) en funcio´n del umbral en emisio´n de luz. Se
encontro´ que los valores de FoM del centellador EJ-339A son menores que los de los
centelladores l´ıquidos EJ-309 y EJ-301. Sin embargo, la capacidad de discriminacio´n
n/γ del EJ-339A es suficientemente buena como para ser utilizado en aplicaciones en
donde puede ser tolerado un umbral en emisio´n de luz mayor o igual que 200 keVee
(FoM ≥ 1, 2).
Para estudiar la respuesta del detector EJ-339A a eventos correspondientes a captu-
ras neutro´nicas se realizaron mediciones con una fuente de 252Cf blindada con polieti-
leno y adema´s se hizo un experimento con la misma fuente blindada con plomo para
medir los eventos tipo “capture-gated”. Los resultados obtenidos confirmaron que los
eventos de captura del 10B producen una emisio´n de luz promedio de aproximadamente
50 keVee, tal como ha sido reportado previamente por otros autores. Adema´s, haciendo
un procesamiento digital de los pulsos, se confirmo´ que en un gra´fico del para´metro
PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz los eventos de captura se encuentran distri-
buidos entre los eventos correspondientes a neutrones ra´pidos y fotones gamma. Otros
autores, utilizando electro´nica nuclear analo´gica, encontraron resultados similares con
detectores semejantes al EJ-339A. Sin embargo, Flaska et al. (2009) [3], haciendo un
procesamiento digital de los pulsos similar al implementado en este trabajo, reportaron
que los eventos correspondientes a capturas neutro´nicas exhiben para´metros PSD ma-
yores que los de los neutrones ra´pidos. Se ha demostrado en este trabajo que en realidad
los eventos observados por Flaska et al. (2009) [3] corresponden a pulsos apilados.
Utilizando los eventos tipo “capture-gated” se determino´ el tiempo caracter´ıstico de
captura para un detector EJ-339A de 50, 8 mm de dia´metro por 50, 8 mm de espesor.
El valor obtenido fue de τ = (440 ± 20) ns, estando e´ste en buena correspondencia
con otros valores reportados anteriormente para detectores similares, y una vez ma´s
en desacuerdo con los resultados reportados por Flaska et al. (2009) [3]. Con estos
mismos eventos se determino´ experimentalmente la eficiencia de deteccio´n del foto´n
gamma de 478 keV, el cual se emite el 94 % de las veces que ocurre una reaccio´n de
captura neutro´nica del 10B. El resultado experimental obtenido para esta eficiencia
de deteccio´n fue de (20 ± 3) %. Finalmente se realizo´ un modelo de este detector con
PENELOPE 2008 el cual se uso´, entre otras cosas, para determinar un valor simulado
para este para´metro. Las simulaciones arrojaron un valor de 17 %, el cual esta´ en
correspondencia con el valor experimental.
A partir de los eventos registrados en un detector EJ-339A se estudio´ un escenario en
el cual una fuente de 252Cf se encuentra blindada con un material hidrogenado (poli-
etileno). Utilizando so´lo la respuesta del detector EJ-339A, se encontro´ una manera de
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distinguir entre una fuente de neutrones blindada (por los eventos de captura neutro´ni-
ca) de fuentes de fotones gamma de baja energ´ıa (por ejemplo los de una fuente de
241Am). Esto se logro´ realizando un gra´fico de la relacio´n entre los eventos correspon-
dientes a fotones gamma en dos regiones del espectro (< 0, 1 MeVee y > 0, 1 MeVee)
en funcio´n de la misma relacio´n para los eventos correspondientes a neutrones. En este
gra´fico se logra discriminar claramente entre fuentes gamma (241Am y 22Na) y una
fuente de 252Cf blindada en diferentes configuraciones con polietileno y plomo. Este
resultado es muy importante para la posible implementacio´n del detector EJ-339A en
aplicaciones de seguridad nacional. Por otra parte, se encontro´ que usando en conjunto
la informacio´n registrada por un sistema de dos detectores, un EJ-301 y un EJ-339A, es
posible obtener informacio´n acerca del espesor de polietileno con el cual esta´ blindada
la fuente de 252Cf. Espec´ıficamente esto se obtuvo graficando la relacio´n entre el incre-
mento relativo de eventos registrados en el detector EJ-339A y el nu´mero de neutrones
ra´pidos que produjeron una emisio´n de luz mayor que 0, 1 MeVee en el detector EJ-301
en funcio´n del espesor de polietileno. El resultado que se obtuvo fue una dependencia
casi lineal entre dicha relacio´n y el espesor de polietileno. Finalmente, se realizo´ un
modelo de este sistema con GEANT4 9.6 y se encontro´ una buena correspondencia
entre los resultados experimentales y los simulados.
Se estudio´ la respuesta de un detector de neutrones te´rmicos EJ-420, el cual esta´ ba-
sado en un compuesto de litio (enriquecido al 95 % con 6Li) disperso en una matriz
ZnS(Ag). Con la finalidad de identificar los eventos correspondientes a neutrones te´rmi-
cos se implemento´ de manera exitosa la te´cnica de discriminacio´n por forma de pulsos
haciendo un procesamiento digital de los datos. Se encontro´ que los anchos o´ptimos pa-
ra las ventanas de integracio´n de los pulsos son de 128 y 600 ns. Con esta configuracio´n
se pudieron discriminar de manera precisa los eventos correspondientes a neutrones
te´rmicos de los eventos gamma. La alta sensibilidad que muestra este centellador para
la deteccio´n de neutrones te´rmicos lo hace un fuerte candidato para aplicaciones de se-
guridad nacional, espec´ıficamente para la deteccio´n de fuentes de neutrones blindadas
con materiales hidrogenados.
Finalmente, utilizando el detector EJ-420 y una fuente de 252Cf blindada con poli-
etileno, se midieron las componentes de decaimiento del centellador ZnS(Ag) cuando es
excitado por los productos de la reaccio´n 6Li(n, α)3H. Estos resultados contribuyeron
a la determinacio´n de los valores o´ptimos de las ventanas de integracio´n de los pul-
sos para implementar la te´cnica de discriminacio´n. En total fueron identificadas tres
componentes de decaimiento: τ1 = (0, 029 ± 0, 006) µs, τ2 = (0, 159 ± 0, 007) µs, y
τ3 = (2, 4± 0, 1) µs.
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APE´NDICE A
EJ-301
En las Fig. A.1 y A.2 se presentan los gra´ficos del para´metro PSD en funcio´n de
la emisio´n total de luz para las fuentes de 241Am (A.1a), 22Na (A.1b) y 252Cf (A.2)
construidos con los eventos registrados en el detector EJ-301. La curva gris define la
frontera entre las regiones que corresponden a eventos de neutrones ra´pidos y fotones
gamma. Estos datos fueron adquiridos con el esquema experimental presentado en la
Fig. 4.50 y sirviron para estudiar la respuesta del sistema de detectores EJ-339A/EJ-
301 ante la presencia de una fuente de 252Cf blindada con polietileno (ver sec. 4.4.4).
(a) (b)
Figura A.1. Gra´ficos del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz para las
fuentes de 241Am (a) y 22Na (b) construidos con los eventos registrados en el detector
EJ-301. La curva gris define la frontera entre la regio´n que corresponde a eventos gamma
(debajo de la curva) y la que corresponde a eventos de neutrones ra´pidos (encima de
la curva)
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Figura A.2. Gra´fico del para´metro PSD en funcio´n de la emisio´n total de luz para la
fuente de 252Cf construido con los eventos registrados en el detector EJ-301. La curva
gris es la misma de la Fig. A.1
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